


•	 Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betre�en, sind bis jetzt 
nicht bekannt. Das sachgemäße Anwenden/Anlegen wird vorausgesetzt. 
Alle von außen an den Körper angelegten Hilfsmittel – Bandagen und 
Orthesen1 – können, wenn sie zu fest anliegen, zu lokalen Druckerschei-
nungen führen oder auch in seltenen Fällen durchlaufende Blutgefäße 
oder Nerven einengen.

 �
Enthält Naturkautschuklatex (Elastodien); dies kann bei Über
emp�ndlichkeit zu Hautreizungen führen. Legen Sie die Orthese ab, wenn 
Sie allergische Reaktionen bemerken. 

Kontraindikationen
Überemp�ndlichkeiten von Krankheitswert sind bis jetzt nicht bekannt. Bei 
nachfolgenden Krankheitsbildern ist das Anlegen und Tragen eines solchen 
Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:
1.	�Hauterkrankungen/-verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbe-

sondere bei entzündlichen Erscheinungen. Ebenso aufgeworfene Narben 
mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung

2.	Krampfadern (Varicosis)
3.	Emp�ndungs- und Durchblutungsstörungen der Beine/Füße z. B. bei 

»Zuckerkrankeit« (Diabetes mellitus)
4.	Lymphab�ussstörungen – auch unklare Weichteilschwellungen körperfern 

des angelegten Hilfsmittels

Anwendungshinweise
Größenbestimmung

Bitte ermitteln Sie die richtige Größe entsprechend den Vorgaben auf der 
Rückseite der Verpackung.

Zusammenbau- und Montageanweisung 
Vorgehensweise bei der Erstversorgung 
Anschränken der Gelenkschienen

•	 Ö�nen Sie die beiden Oberschenkelgurte. Ziehen Sie die Gurte aus den 
Kunststo�schlaufen. Kletten Sie die Gurtenden durch Umschlagen fest. 
Die seitlichen Taschen lassen sich nun ö�nen, indem der komplette Klett
bereich zur Seite gezogen wird (Abb. 1).

•	 Überprüfen Sie die Passform der Gelenkschiene nach der Innen- und 
Außenseite des Kniegelenks und schränken Sie diese gegebenenfalls nach.

	Vorsicht
Achten Sie darauf, dass beim Schränken die Gelenkschienen nicht beschä-
digt werden. Zum Schutz gegen Beschädigung sind Rundschränkeisen, gege-
benenfalls mit Schutz, empfehlenswert. Zur körpergerechten Anpassung der 
Gelenkschienen sind die Rändelschrauben (Abb. 10) der Gelenkeinstellung zu 
ö�nen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Arretierungshilfe (Feststellhilfe) 
nicht aus ihrer Führung herausgehoben wird. Gelenknahes Schränken ist 
unbedingt zu vermeiden. Die Gelenkschienen sind so zu schränken, dass in 
Höhe des Wadenbeinköpfchens (Fibulaköpfchens) kein Druck erzeugt wird, 
um eine Reizung des Wadenbein-Nerves zu vermeiden.

•	� Fügen Sie die Gelenkschienen wieder in die entsprechenden Orthesen
taschen ein. Die Gelenkschienen der Knieinnen- und -außenseite sind 
farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Die farbige Markierung der 
Gelenkschienen und die Farben der Innentaschen müssen übereinstimmen. 
Die Gelenkschienen dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht unter die farbigen 
Innentaschen geschoben werden (Abb. 2). 

•	� Schließen Sie nun die seitlichen Orthesentaschen. 

Erstmaliges Anlegen der Orthese

•	� Ö�nen Sie alle Gurte und den Reißverschluss. Kletten Sie die Gurtenden 
durch Umschlagen fest.

•	� Greifen Sie die SofTec Genu am oberen Abschlussrand (beim Etikett), so 
dass Sie den Reißverschluss sehen (Abb. 3).

•	� Ziehen Sie die SofTec Genu über den Knöchel, bis der untere Abschluss
rand oberhalb des Knöchels liegt.

•	� Drehen Sie die SofTec Genu um 180° (halbe Drehung) um die Beinachse 
(Abb. 4).

•	� Ziehen Sie die SofTec Genu soweit über das Bein, bis die Kniescheibe in 
der Pelotte zentriert ist (Abb. 5).

•	� Der Reißverschluss lässt sich leicht schließen, indem Sie den vorderen 
unteren Teil der SofTec Genu im Bereich des Reißverschlusses nach hinten 
ziehen, bis dieser überlappt (Abb. 6).

•	� Führen Sie alle Gurte durch die Kunststo�schlaufen, und kletten Sie diese 
locker auf. Es folgt ein gezielter Spannungsaufbau, indem Sie die Gurte in 
folgender Reihenfolge festziehen (Abb. 7):

	 – �den kniegelenkfernen Unterschenkelgurt (1)
	 – �den kniegelenknahen Oberschenkelgurt (2)
	 – �den kniegelenkfernen Oberschenkelgurt (3)
	 – �den kniegelenknahen Unterschenkelgurt (4)
•	� Prüfen Sie nun, ob die SofTec Genu ordentlich sitzt. Stellen Sie 

Druckstellen im Bereich der seitlichen Gelenkschienen fest, ist ein 
erneutes Anschränken der Gelenkschienen notwendig (siehe oben).

de deutsch

Diese Gebrauchsanweisung ist auch als Download verfügbar unter:  
www.bauerfeind.com/downloads

vielen Dank für Ihr Vertrauen in ein Produkt von Bauerfeind. In der vorlie-
genden Gebrauchsanweisung �nden Sie alle wichtigen Informationen über 
SofTec Genu. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und 
wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an unseren Technischen Service 
oder unseren Fachberater vor Ort.

Zweckbestimmung
SofTec Genu sichert das Knie während der Therapie und hilft, in Verbindung 
mit Krankengymnastik, die entsprechende Muskulatur zu trainieren.

Indikationen
•	 Ruptur des vorderen und/oder hinteren Kreuzbandes   
	 – konservative Therapie  
	 – prä- und zeitversetzte postoperative Versorgung   
	 – Langzeit-Rehabilitation   
	 – Sporttherapie  
	 – chronische Insu�zienz 
•	 schwere und/oder Komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ;  

z. B. »Unhappy Triad«) 
•	 konservative, funktionelle Therapie bei Seitenbandläsionen  
•	 Behandlung vom »instabilen Kniegelenk«   
	 – Gonarthrose schwereren Grades   
	 – rheumatoide Arthritis 
	 – PCP  
	 – Endoprothetik   
	 – Genu recurvatum
•	 zur Begrenzung des Bewegungsumfangs des Kniegelenks (z. B. nach 

Meniskusnaht oder Meniskusimplantation)

Anwendungsrisiken

  Wichtige Hinweise
•	� SofTec Genu ist ein verordnungsfähiges Produkt, das unter ärztlicher An-

leitung getragen werden muss. SofTec Genu darf nur gemäß den Angaben 
dieser Gebrauchsanweisung und bei den aufgeführten Anwendungsgebie-
ten getragen werden.

•	� Vor Versorgung nach einer Operation mit SofTec Genu muss der Heilungs-
prozess der Operationsnarbe so weit fortgeschritten sein, dass keine 
unnötigen Druckstellen bzw. Komplikationen entstehen können. Ebenso 
muss der Abschwellungsprozess vorangeschritten sein (fünf bis acht�Tage 
postoperativ).

•	� Stellen Sie außergewöhnliche Veränderungen fest, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit unserem technischen Service auf.

•	� Eine Kombination mit anderen Produkten (z. B. Kompressionsstrümpfen) 
muss vorher mit dem behandelnden Arzt abgesprochen sein.

•	� Bei längeren Ruhephasen sind die Gurte zu lockern, um Abschnürungen zu 
vermeiden.

•	� Bei sportivem Einsatz dürfen die Gelenkschienen nicht in ihrem Bewe-
gungsausmaß limitiert sein. Lediglich eine Streckbegrenzung bei 0° ist 
erforderlich, um eine Überstreckung des Beingelenks zu verhindern.

•	 �Kontaktsportarten bergen eine höhere Verletzungsgefahr in sich. Bauerfeind 
übernimmt keine Garantie dafür, dass SofTec�Genu Verletzungen verhindert.

•	� Bitte stellen Sie sicher, dass der Patient auch ohne die Hilfe eines Fach-
mannes die Orthese richtig an- bzw. ablegen kann.

•	� Bitte lassen Sie das Produkt nicht mit fett- und säurehaltigen Mitteln, 
Salben und Lotionen in Berührung kommen.
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Einstellen des individuellen Gelenkdrehpunktes
Die Gelenke der SofTec Genu werden mit einer Grundeinstellung von 16 mm 
Rückverlagerung ausgeliefert. Dieses ist ersichtlich, wenn bei 30° Beugung 
der Gelenkschiene eine Parallelität der mittleren (dritten) Stanzmarkierung 
zum proximalen (oberen) Bereich der distalen (unteren) Gelenkschiene 
eingestellt ist (Abb. 8). Die Gelenke verfügen über einen »intelligenten« 
technischen Mechanismus, der eine Einstellung auf den individuellen 
Kompromissdrehpunkt eines Patienten erlaubt. Das Anpassen an den 
individuellen Kniegelenkdrehpunkt wird folgendermaßen vorgenommen:
•	� Öffnen Sie den kniegelenknahen Oberschenkelgurt, kletten Sie das Ende um, 

und öffnen Sie auch den unteren Bereich der Orthesentaschen (Abb. 9).
•	� Lösen Sie die Arretierschrauben an beiden Gelenkschienen und schrauben 

Sie diese bis zum Anschlag auf.
•	� Drücken Sie auf die Schrauben und schieben Sie diese in Richtung 

Kniescheibe bis zum Anschlag (Abb. 10). Drehen Sie die beiden 
Arretierschrauben wieder an. Bitte stellen Sie sicher, dass die 
Grundeinstellung 16 mm Rückverlagerung auch nach Öffnen der Arretierung 
gewährleistet ist. Diese ist anhand der Positionierung der Metallstifte im 
Depot ersichtlich (Abb. 11 und 12).

•	� Schließen Sie den kniegelenknahen Oberschenkelgurt (locker). Etwa 15 
Bewegungsabläufe zwischen 10° und 45° reichen aus, damit sich die 
Gelenke der SofTec Genu auf die individuelle Knieachse des Patienten 
einstellen. Nach der Operation reicht ein einfaches Pendeln ohne Belastung 
des Beines. Bei zunehmenden Bewegungsaktivitäten des Patienten muss die 
Gelenkfindung unter Belastung beim Gehen erfolgen.

•	� Öffnen Sie den gelenknahen Oberschenkelgurt, kletten Sie das Ende um und 
öffnen Sie auch den unteren Bereich der Orthesentaschen (Abb. 13).

•	� Lösen Sie die Arretierschrauben und schieben Sie diese wieder in Richtung 
Kniekehle bis sie einrasten (Abb. 14). Sollte das Einrasten nicht sofort 
erfolgen drehen Sie leicht am Gelenkmechanismus (max. 5°) (Abb. 15).

•	� Drehen Sie beide Arretierschrauben wieder fest. Jetzt ist die individuelle 
Kniegelenkdrehachse des Patienten gefunden und gesichert.

•	� Öffnen Sie nun auch den gelenkfernen Oberschenkelgurt und die seitlichen 
Gelenktaschen.

•	� Schieben Sie den oberen Teil der Gelenkschienen unter die farbigen 
Innentaschen (Abb. 16).

•	� Schließen Sie die beiden seitlichen Orthesentaschen und die 
Oberschenkelgurte.

•	� Es folgt ein gezielter Spannungsaufbau, indem Sie die Gurte in folgender 
Reihenfolge festziehen (Abb. 17):

	 – den kniegelenknahen Oberschenkelgurt (1)
	 – den kniegelenkfernen Oberschenkelgurt (2)

	 Vorsicht
Eine Nachanpassung an die individuelle Kniegelenkdrehachse muss 
vorgenommen werden, wenn sich im Laufe der Therapie der Beinumfang 
des Patienten verändert hat, z. B. durch Muskelzunahme nach 
physiotherapeutischem (krankengymnastischem) Aufbautraining. Wiederholen 
Sie dann bitte den oben beschriebenen Vorgang ab dem Punkt »Anschränken 
der Gelenkschienen«.

Einstellen der Bewegungslimitierung
Die Gelenke der SofTec Genu lassen sich hinsichtlich Beugung und Streckung 
in 10°-Abstufungen begrenzen.
•	� Öffnen Sie die beiden Oberschenkelgurte und kletten Sie die Enden um. Die 

Orthesentasche an der Außenseite des Kniegelenks lässt sich nun bis zum 
Gelenkmechanismus öffnen (Abb. 18).

•	� Entfernen Sie die Gelenkabdeckung an der Knieaußenseite.
•	� Beugen Sie den Unterschenkel bis eine Parallelität der Stanzmarkierungen 

zum oberen Bereich der distalen (unteren) Gelenkschiene entsteht 
(30°-Beugung) (Abb. 19).

•	� Im mittleren Bereich des Gelenks finden Sie in einem Depot zwei Metallstifte 
mit Griffringen. Entnehmen Sie diese.

•	� Drehen Sie an der Skalierungsscheibe, bis der Pfeilverlauf übereinstimmt 
(Abb. 20). Wählen Sie den Beugungs- und Streckungswinkel und stecken 
Sie die Metallstifte in die entsprechende Bohrung auf dem Lochkranz. Jede 
Bohrung ist um 10° Grad versetzt.

•	� Bringen Sie die Gelenkabdeckung wieder auf, damit die Stifte in der Bohrung 
bleiben.

•	� Öffnen Sie nun die Orthesentasche der Knieinnenseite.
•	� Entfernen Sie die Gelenkabdeckung.
•	� Entnehmen Sie die Metallstifte an den Griffringen.
•	� Beugen und strecken Sie das Knie bis zum jeweiligen Anschlag. Setzen Sie 

die Stifte in die entsprechenden Bohrungen ein. Wichtig! Die Beugungs- und 
Streckungsbegrenzungen müssen an der Knieinnen- und -außenseite 
übereinstimmen.

•	� Bringen Sie die Abdeckkappe wieder auf und schließen Sie die 
Orthesentaschen sowie die Oberschenkelgurte.

•	� Es folgt ein gezielter Spannungsaufbau, indem Sie die Gurte in folgender 
Reihenfolge festziehen (Abb. 21):

	 – den kniegelenknahen Oberschenkelgurt (1)
	 – den kniegelenkfernen Oberschenkelgurt (2)

Reinigungshinweise

	� Hinweis: Setzen Sie die Orthese nie direkter Hitze aus 
(z. B. Heizung, Sonneneinstrahlung usw.)!

SofTec Genu lässt sich separat mit einem Feinwaschmittel bei 20 bis 30 °C 
durch Handwäsche reinigen.

Wir haben das Produkt im Rahmen unseres integrierten Qualitäts
managementsystems geprüft. Sollten Sie trotzdem eine Beanstandung haben, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Sanitätsfachhandel vor Ort in Verbindung. 

•	� Nach schweißtreibender Betätigung empfehlen wir, die Gelenkschienen 
zu entnehmen, diese mit einem feuchten Tuch abzuwischen und separat 
trocknen zu lassen.

Hinweise zum Wiedereinsatz 
Die SofTec Genu ist zur einmaligen Versorgung für den Patienten vorgesehen.

Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das 
Produkt erworben wurde. Soweit relevant, gelten länderspezifische 
Gewährleistungsregeln zwischen Händler und Erwerber. Wird ein 
Gewährleistungsfall vermutet, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an 
denjenigen, von dem Sie das Produkt bezogen haben.

Bitte nehmen Sie am Produkt selbstständig keine Veränderungen vor. 
Dies gilt insbesondere für vom Fachpersonal vorgenommene individuelle 
Anpassungen. Befolgen Sie bitte unsere Gebrauchs- und Pflegehinweise. Diese 
basieren auf unseren langjährigen Erfahrungen und stellen die Funktionen 
unserer medizinisch wirksamen Produkte für lange Zeit sicher. Denn nur 
optimal funktionierende Hilfsmittel unterstützen Sie. Außerdem kann die 
Nichtbeachtung der Hinweise die Gewährleistung einschränken.

Entsorgung
Die Entsorgung des Produkts kann problemlos über den Hausmüll 
vorgenommen werden.
Hinsichtlich bestehender Rückgabemöglichkeiten zur ordnungsgemäßen 
Verwertung der Verpackung beachten Sie bitte die Hinweise der jeweiligen 
Verkaufsstelle, in der Sie dieses Produkt erhalten haben.

Stand der Information: 2019-03

1 �Orthese = orthopädisches Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, 
Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder Rumpf

en english

These instructions for use can also be downloaded from: 
www.bauerfeind.com/downloads

Dear Customer,
thank you for choosing a Bauerfeind product. These instructions for use contain 
all the important information you need to know about SofTec Genu. Please read 
the instructions carefully and if you have any questions contact your doctor, 
medical retailer or our Technical Service department.

Intended use
SofTec Genu is a licensed therapeutic device designed to aid your treatment. 
It helps to protect the knee during therapy and assists muscle development 
during physical therapy exercises.

Indications
•	 Anterior cruciate ligament rupture (anterior instability)
	 – non-surgical treatment (conservative treatment)
	 – care of the knee before and after an operation
	 – long-term treatment for lasting anterior in stability
•	 Conservative treatment for collateral ligament injuries
•	 Treatment for mild instability of the knee as a result of
	 – advanced joint wear
	 – (rheumatoid arthritis)
	 – knee replacement (implant)
•	 Restricting the knee’s range of motion e. g. after meniscal suturing or 

meniscal replacement (implantation)

Risks of using this product

	 Important Information
•	� SofTec Genu is a prescribed product that should be worn under a physician’s 

guidance. SofTec Genu should only be worn in accordance with the 
instructions contained in these usage directions and for the listed areas of 
application.
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•	� En post-opératoire, avant traitement avec SofTec Genu, le processus de 
cicatrisation doit être suffisamment avancé pour qu’il n’y ait pas de points de 
pression inutiles ou de complications. Le processus de détumescence doit 
également être suffisamment avancé (5 à 8 jours suivant l’opération).

•	� Au cas où vous constateriez tout des effets indésirables, nous vous 
conseillons de nous consulter immédiatement notre service technique.

•	� Une combinaison avec d’autres produits (p. ex. des bas de compression) doit 
préalablement être discutée avec le médecin traitant.

•	� En cas de périodes de repos prolongées, les sangles doivent être desserrées, 
afin d’éviter toute compression.

•	� En cas d’utilisation à des fins sportives, l’ampleur du mouvement des 
supports articulés ne doit pas être entravée. Seule une limite d’extension à 
0° est nécessaire pour éviter l’hyper-extension du genou.

•	� Les sports de contact comportent un risque de blessure accru. Bauerfeind 
Orthopédie ne peut garantir que l’utilisation de SofTec Genu évite toutes les 
blessures.

•	� Veuillez vous assurer que le patient est également en mesure de metre en 
place et de retirer l’orthèse correctement, sans l’aide d’un spécialiste.

•	� Ne pas utiliser de produits gras ou acides, de crèmes ou de lotions.
•	 Aucun effet secondaire sur l‘organisme en général n‘est connu à ce jour. Il 

est cependant indispensable que ce dispositif soit correctement mise en 
place et utilisé. Tous les dispositifs médicaux externes positionnés sur les 
différentes parties du corps (bandages, orthèses1) peuvent conduire à des 
pressions locales excessives s‘ils sont portés trop serrés, et plus rarement à 
un rétrécissement du calibre des vaisseaux sanguins ou des nerfs.

 
�
Contient du caoutchouc naturel (élastodiène) qui peut provoquer des 
irritations cutanées en cas d’hypersensibilité. Veuillez retirer le orthèses 
si vous observez des réactions allergiques. 

Contre-indications
En cas d’existence ou d’apparation des symptômes cités ci-après, l’utilisation 
de ce produit doit être précédé d’une consultation auprès de votre médicin 
habituel :
1.	�Dermatoses, lésions cutanées dans la zone en contact avec l’orthèse, 

notamment en cas d’inflammations : cicatrices avec gonflement, rougeur et 
hyperthermie.

2.	�Varices (maladies variqueuses).
3.	�Troubles sensoriels et troubles circulatoires du pied / jambe, p.ex. diabète.
4.	�Troubles de la circulation lymphatique – également tuméfactions 

inexpliquées des parties molles éloignées de la genouillère.

Conseils d’utilisation 
Détermination de la taille
Veuillez déterminer la taille adéquate conformément aux conseils figurant au 
dos de l’emballage.

Instructions d’assemblage et d’adaptation
Procédure applicable lors de la première mise en place 
Mise en place des supports latéraux articulés
•	 Ouvrez les deux sangles de cuisse et fixez leur extrémités en rabattant la 

bande velcro. Vous pouvez à présent ouvrir les poches latérales et retirer les 
supports articulés (figure 1).

•	 Vérifiez le préformage des stabilisateurs articulés côté interne et externe du 
genou, modifiez si nécessaire.

	 Attention!
Lors de la mise en place, veillez à ne pas endommager les supports 
latéraux articulés. Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser une pince à bouts 
protégés et ronds. En tout premier lieu, desserrer les molettes du système 
central d’articulation des supports (Fig 10) sans les faire sortir du point de 
butée d’arrêt. Ne jamais plier le support au niveau de son système central 
d’articulation, conservez les deux parties du support alignées. Les supports 
latéraux articulés ne doivent pas générer de pression au niveau de la tête du 
péroné, ceci afin d’éviter toute irritation du nerf péronier.
•	 Réinsérez les supports dans les poches cor respondantes. Les stabilisa-

teurs articulés interne et externe sont marqués d’une couleur différente. Le 
marquage de couleur des supports et les couleurs des poches intérieures 
doivent coïncider. A ce stade, les supports ne doivent pas être insérés sous 
les poches intérieures de couleur (figure 2).

•	 Fermez à présent les poches latérales.

Première mise en place de l’orthèse
•	� Ouvrez toutes les sangles et la fermeture éclair. Fixez les extrémités velcro 

des sangles en les rabattant.
•	� Saisissez SofTec Genu par le bord supérieur (près de l’étiquette), de manière 

à voir la fermeture éclair (figure 3).
•	� Tirez SofTec Genu sur la cheville jusqu’à ce que le bord inférieur se trouve 

au-dessus de la cheville.
•	� Tournez SofTec Genu de 180° (demi-rotation) autour de l’axe de la jambe 

(figure 4).
•	� Faites glisser l‘orthèse SofTec Genu sur la jambe jusqu‘à ce que la rotule soit 

centrée au niveau de la pelote (Fig. 5).

	 – Distal thigh strap (1)
	 – Proximal thigh strap (2)

Product care and washing instructions

	� Never expose the orthosis to direct heat (e.g. heater, sunlight,etc.)!

SofTec Genu can be washed separately by hand with a mild detergent at a 
temperature of 20-30 °C (68-86 °F).

This product has been examined by our own quality control system. However, 
should you have any complaint, please contact your retailer or our customer 
service department.

•	� After strenuous activity, we recommend removing the joint splints, wiping 
them with a damp cloth and leaving them to dry separately.

Notes on reuse 
SofTec Genu is intended to be fitted only once and to one patient.

Warranty
The legal provisions of the country in which the product was purchased apply. 
Country-specific warranty regulations that govern the relationship between 
the retailer and the buyer also apply where relevant. If you believe that a claim 
may be made under the warranty, please first contact the retailer from which 
you purchased the product directly.

Please do not make any changes to the product yourself. This particularly 
applies to individual adjustments made by specialists. Please follow our 
instructions for use and care. These are based on our experience gained over 
many years and ensure the functionality of our medically effective products for 
a long time. Only aids that function optimally can help you. Failure to follow the 
instructions may also restrict the warranty.

Disposal
SofTec Genu can be disposed of without any restrictions.

If you have any complaints, please contact your medical retailer only. Please 
note that only clean goods can be dealt with.

Version: 2017-08

1 �Orthosis = orthopaedic appliance used to stabilize, relieve, immobilize, control or 
correct the limbs or the torso

fr français

Cette notice d‘utilisation peut également être téléchargée sur :  
www.bauerfeind.com/downloads

Cher client,
nous vous remercions d’accorder votre confiance à un produit de Bauerfeind. 
Vous trouverez dans ce mode d’emploi toutes les informations importantes 
sur SofTec Genu. Veuillez lire attentivement cette notice d’instructions de 
montage. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter nos 
services techniques ou notre répresentant local.

Utilisation
SofTec Genu protège le genou pendant la thérapie et aide à renforcer la 
musculature en association avec la kinésithérapie.

Indications
•	 Rupture du ligament croisé antérieur (instabilité antérieure)
	 – traitement non chirurgical (traitement conservateur)
	 – traitement pré et post opératoire
	 – traitement permanent en cas d’instabilité antérieure persistante
•	 Traitement conservateur en cas de blessures légères des ligaments 

collatéraux
•	 Traitement en cas de légère instabilité secondaire du genou
	 – Usure évoluée de l’articulation du genou
	 – Rhumatisme articulaire (polyarthrite rhumatoïde)
	 – Endoprothèse du genou
•	� Limitation de l’amplitude des mouvements du genou par ex. après une 

suture ou une opération de remplacement du ménisque (implantation 
méniscale)

Risques d’utilisation

	 Remarques importantes
•	� SofTec Genu est un produit soumis à la prescription, qui net peut être 

porté que sur avis médical. SofTec Genu doit se porter conformément aux 
recommandations de ce mode d’emploi et dans le respect des indications 
données.

	 – �Distal calf strap (1)
	 – �Proximal thigh strap (2)
	 – �Distal thigh strap (3)
	 – �Proximal calf strap (4)
•	� Be sure SofTec Genu is seated properly. Any straps that are too tight should 

be loosened. If the patient feels any pressure 
points in the area of the hinged side bars they may need to be contoured 
again.

Setting the Patients Axis of Rotation
The hinges of SofTec Genu come with an initial setting of 16 mm rearward 
offset. This is obvious if the unit is set for the middle (third) embossed mark 
to be parallel to the proximal (upper) area of the distal (lower) side bars when 
the side bar is bent by 30° (Fig. 8). The hinges have a technically intelligent 
mechanism that allows optimal adjustment to the patient’s axis of rotation. 
The individual patients axis of rotation can be determined as follows:
•	� Open the distal (lower) thigh strap, fasten down the end, and open the lower 

area of the side pockets (Fig. 9).
•	� Find the stop screws that are located on the proximal (upper) side bars, just 

above the hinge. Unscrew them until they stop.
•	� Press downward on the stop screws and move them in the direction of 

the knee cap (anteriorly) until they stop (Fig. 10). (To check only slightly 
rotate the plastic covered portion.) Check that the default setting of 16 mm 
rearward offset still applies after opening the stop. This can be seen from 
the positioning of the metal pins in the locator (Figs. 11 and 12). Tighten the 
two stop screws.

•	� Close the  distal (lower) thigh strap (loosely). Have the patient flex and extend 
the knee joint in a range of motion between 10° 
and 45°, approximately 15 times. This is necessary to find the individual 
patient’s axis of rotation. If the patient is not able to bear weight after the 
operation, it is only necessary to swing the patient’s knee in a range of 
motion between 10° and 45°. As the patient becomes more active, it is 
necessary to readjust the axis of rotation under weight bearing conditions.

•	� Open the distal thigh strap, fasten down the end and open the lower area of 
the side pockets (Fig. 13).

•	� Unscrew the stop screws and push them towards the back of the kneecap 
(posteriorly) until they click into place (Fig. 14). If they do not immediately 
click into place, slightly rotate the plastic covered portion of the hinge  
(max. 5°) (Fig. 15).

•	� Tighten both stop screws again. Now the patient‘s individual axis of rotation 
has been found and secured.

•	� Open the proximal thigh strap and the side pockets.
•	� Push the  upper portion of the side bars under the colored inner pockets 

(Fig. 16).
•	� Close the two side pockets and the thigh straps.
•	� To ensure the intended pressure, close the straps in the following order 

(Fig. 17):
	 – Distal thigh strap (1)
	 – Proximal thigh strap (2)

	 Important
The individual patients axis of rotation should be readjusted if the circum
ference of the patient’s leg changes in the course of therapy, e. g., as a result 
of muscle build-up. In such a case you should repeat the procedure described 
above from the section “Finding the patients axis of rotation”.

Setting the range of motion
The flexion and extension of the joints on SofTec Genu can be restricted in 10° 
increments.
•	� Open the two thigh straps and fasten the ends down. The orthosis pocket 

on the outer aspect of the knee can now be opened down to the joint 
mechanism (Fig. 18).

•	� Remove the joint cover on the outer aspect of the knee.
•	� Bend the lower leg until the embossed marks on the proximal (upper) side 

bar become parallel to the upper portion of the distal (lower) side bar (30°) 
(Fig. 19).

•	� You will find 2 metal pins with ring-type handles located in holes in the 
middle of the hinge. Pull them out.

•	� Rotate the scaling disc until the arrow on the upper portion of the distal side 
bar lines up with the arrow on the scaling disc (Fig. 20). Select the flexion and 
extension angles and place the metal pins in the corresponding hole that 
most correctly lines up with the numbers. Each hole is a 10° increment.

•	� Replace the plastic hinge cover so that the pins stay in the holes.
•	� Now open the orthosis pocket on the inner aspect of the knee.
•	� Remove the plastic hinge cover.
•	� Remove the metal pins by the ring-type handles.
•	� Flex the knee gently until the hinge stops. Place a pin in the appropriate 

hole; it does not necessarily have to match with the lateral side. Now extend 
the knee until the hinge stops and place the pin in the hole that matches 
the lateral side. Important! The settings for the restriction of flexion and 
extension on the inner and outer aspects of the knee must be identical.

•	� Replace the plastic hinge cover and close the medial side pocket and the 
thigh straps.

•	� To secure SofTec Genu properly the strapping sequence should be as follows 
(Fig. 21):

•	� Before applying SofTec Genu after an operation, be sure that sensitivity 
and swelling are reduced enough to ensure that there are no  unnecessary 
pressure points or complications. Typically, the SofTec Genu is not applied 
post-operatively for 5-8 days, depending on the individual patient’s pain and 
swelling.

•	� If you notice any unusual changes, please contact our Technical Service 
department.

•	� A combination with other products (e.g. compression stockings) must be 
discussed beforehand with the doctor concerned.

•	� When resting the straps can be loosened for better comfort.
•	� If SofTec Genu is used during excercise or sporting activities, do not limit 

the flexion of the hinge. Limitation of extension at 0° is sufficient to prevent 
over-extension of the leg.

•	� SofTec Genu is not designed to prevent injuries, especially when engaging 
contact sports. Contact sports inherently pose a greater risk of injury.

•	� Ensure that the patient can apply and remove the SofTec Genu without the 
help of a specialist.

•	� Avoid the use of ointments, lotions or any  substances including grease or 
acids.

•	 Side effects, that affect the entire organism, have not been reported to date. 
Correct fitting is assumed. Any supports and orthoses1 applied externally to 
the body can, if tightened excessively, lead to local pressure signs or, rarely, 
constrict the underlying blood vessels or nerves.

 �

Contains natural rubber latex (elastodiene), which can cause skin 
irritation in persons with an allergy. Take off the orthose if you notice any 
allergic reaction. 

Contra-indications
Hypersensitive reactions harmful to health have not been reported to date. 
In the following conditions such aids should only be fitted and worn after 
consultation with your doctor:
1.	�Skin disorders / injuries in the relevant part of the body, particularly if 

inflammation is present. Likewise, any raised scars with swelling, redness 
and excessive heat build-up.

2.	�Varicose veins.
3.	�Impaired sensation and circulatory disorders of the legs / feet, e.g. diabetes 

mellitus.
4.	�Impaired lymph drainage – including soft tissue swellings of uncertain origin 

located away from the fitted aid.

Application instructions 
Determining the Size
Please determine the correct size according to the details given on the back of 
the packaging.

Assembly and fitting instructions
Procedure for First Time Application Contouring the Hinged Side Bars
•	 Open the two thigh straps. Pull the straps out of the plastic loops and fasten 

down the ends of the straps on the Velcro area. You can now open the side 
pockets and remove the hinged side bars (Fig. 1).

•	 Check the fit of the joint bars on the inner and outer aspects of the knee and 
reshape if necessary.

	Important!
When contouring the sidebars be sure not to damage the hinges. The use of 
bending irons, with protection if necessary, is recommended for preventing 
such damage. To correctly fit the brace, undo the adjusting screws (Fig. 10), 
making sure that the stop device is not lifted out of its guide. Avoid bending the 
sidebars too close to the hinge. The hinged side bars must be contoured so that 
no pressure is exerted at the level of the top of the calfbone (top of the fibula) 
to prevent irritation.
•	 Put the hinged side bars back into the corresponding side pockets. The joint 

bars for the inner (medial) and outer (lateral) aspects of the knee are marked 
with different colors. The color markings  on the side bar and the color of the 
inner side pockets must match. The side bars must not be pushed under the 
colored inner pockets at this point (Fig. 2).

•	 Close the side pocket.

First Time Application of the SofTec Genu
•	� Open the zipper and all the straps. Fasten down the ends of the straps on the 

Velcro area.
•	� Hold SofTec Genu with both hands at the proximal end (near the label). Turn 

SofTec Genu so that you can see the zipper (Fig. 3).
•	� Pull SofTec Genu over the ankle until the distal end is above the ankle.
•	� Turn SofTec Genu by 180° (half a turn) around the leg (Fig. 4).
•	� Pull the SofTec Genu over the leg until the kneecap is in the center of the pad 

(Fig. 5).
•	� The zipper can be closed easily by pulling the front lower part of SofTec Genu 

in the area of the zipper to the back until it overlaps (Fig. 6).
•	� Guide all the straps through the plastic loops and fasten them loosely. The 

intended pressure is achieved by tightening the straps in the following order 
(Fig. 7):
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•	� La fermeture éclair se referme facilement en tirant la partie antérieure, 
inférieure de SofTec Genu vers l’arrière à hauteur de la fermeture éclair, 
jusqu’à ce qu’elle soit en saillie (figure 6).

•	� Passez toutes les sangles dans les boucles en plastique et fixez les 
légèrement avec leur bande velcro. Vous obtenez une tension ciblée en 
resserrant les sangles dans l’ordre suivant (figure 7) :

	 – �la sangle de la jambe éloignée de l’articulation du genou (1)
	 – �la sangle de la cuisse proche de l’articulation du genou (2)
	 – �la sangle de la cuisse éloignée de l’articulation du genou (3)
	 – �la sangle de la jambe proche de l’articulation du genou (4)
•	� Vérifiez à présent que SofTec Genu est solidement positionnée. Au cas où 

vous constateriez une pression au niveau des supports latéraux articulés, 
une nouvelle adaptation de ces supports est nécessaire (voir ci-dessus).

Réglage du point de rotation individuel de l’articulation
Les supports latéraux articulés de SofTec Genu sont livrés avec un préréglage 
de 16 mm de décalage arrière. Cela est évident lorsque l’on réalise un 
alignement de la baleine distale sur le troisième repère gravé de la baleine 
proximale (figure 8), lors d’une flexion à 30° du support articulé. Les supports 
latéraux disposent d’un mécanisme technique « intelligent » permettant un 
réglage en fonction du point de rotation individuel du genou de chaque patient. 
L’ajustage au point de rotation individuel de l’articulation du genou doit être 
réalisé comme suit:
•	� Ouvrez la sangle de la cuisse proche de l’articulation du genou, rabattez la 

fixation velcro de l’extrémité et ouvrez également la partie inférieure des 
poches (figure 9).

•	� Desserrez les vis de blocage de deux supports articulés et ouvrez les 
jusqu’en butée.

•	� Appuyez sur les vis et insérez les in position enfoncéen en direction de la 
rotule jusqu’en butée (figure 10). Resserrez les deux vis de blocage. Veuillez 
vous assurer que le réglage de base avec un déséquilibre arrière de 16 mm 
est garanti, même après ouverture du blocage. Ceci est visible à l’aide du 
positionnement des tiges métalliques dans le dépôt (figures 11 et 12).

•	� Fermez (sans serrer) la sangle de la cuisse proche de l’articulation du 
genou. Une quinzaine de mouvements entre 10° et 45° suffisent pour que 
les articulations de SofTec Genu se règlent en fonction de l’axe individuel du 
genou du patient. Après opération, un simple balancement des jambes sans 
mise en charge suffit. Lorsque les activités du patient augmentent, le réglage 
de l’articulation sous contrainte doit avoir lieu pendant la marche.

•	� Ouvrez la sangle de la cuisse proche de l’ar ticulation du genou, rabattez la 
fixation velcro de l’extrémité et ouvrez également la partie inférieure des 
poches (figure 13).

•	� Desserrez les vis de blocage et poussez les en direction du mollet, jusqu’à 
ce qu’elles s’enclenchent (figure 14). Au cas où l’enclenchement ne se 
produirait pas immédiatement, veuillez tournez légèrement le mécanisme de 
l’articulation (5° max.) (figure 15).

•	� Resserrez fermement les deux vis de blocage. L’axe de rotation individuel du 
genou du patient a été déterminé et assuré.

•	� Ouvrez à présent la sangle de la cuisse éloignée de l’articulation du genou et 
les poches latérales.

•	� Insérez la partie supérieure des rails d’articulation sous les poches 
intérieures de couleur (figure 16).

•	� Fermez les deux poches latérales et les sangles de la cuisse.
•	� Vous obtenez une tension ciblée en resserrant les sangles dans l’ordre 

suivant (figure 17) :
	 – la sangle de la cuisse proche de l’articulation du genou (1)
	 – la sangle de la cuisse éloignée de l’articulation du genou (2)

	 Attention!
Vous devez procéder à un réglage ultérieur en fonction de l’axe individuel du 
genou, si la circonférence de la jambe du patient a changé durant la thérapie, 
p. ex. par augmentation de la masse musculaire, suite à un entrâinement de 
remise en forme physiothérapeutique par kinésithérapie. Répétez alors la 
procédure décrite ci-dessus à partir du point « Mise en place des supports 
latéraux articulés ».

Réglage de la limitation du mouvement
La flexion et l’extension des articulations de SofTec Genu peuvent être limitées 
par paliers de 10°.
•	� Ouvrez les deux sangles de la cuisse et rabattez les fixations velcro des 

extrémités. Il est alors possible d’ouvrir le côté externe de la genouillère 
pour atteindre le mécanisme articulaire (figure 18).

•	� Retirez la protection de l’articulation externe.
•	� Fléchissez la jambe jusqu’à ce que les marquages matricés soient parallèles 

à la partie supérieure du supports articulés distal (intérieure flexion à 30°) 
(figure 19).

•	� Dans la partie médiane de l’articulation, vous trouverez deux tiges 
métalliques avec anneaux de préhension. Retirez les.

•	� Tournez le disque gradué jusqu’à ce que la tracé de la flèche coïncide 
(figure 20). Choisissez l’angle de flexion et d’extension et enfichez les tiges 
métalliques dans la forure correspondante de la couronne perforée. Chaque 
forure est décalée de 10°.

•	� Remettez le cache d’articulation en place, pour que les tiges demeurent dans 
la forure.

•	� Ouvrez le côté interne de la genouillère.

•	� Retirez le cache d’articulation.
•	� Retirez les tiges métalliques par leurs anneaux de préhension.
•	� Fléchir et étendre le genou jusqu’aux niveaux souhaités. Insérez les picots 

d’encrage dans les forures correspondantes. Important! Faire concorder 
les picots d’encrage de délimitation de flexion et d’extension sur les deux 
supports (médial et latéral).

•	� Remettez le cache d’articulation en place et fermez les poches ainsi que les 
sangles de la cuisse.

•	� Vous obtenez une tension ciblée en resserrant les sangles dans l’ordre 
suivant (figure 21) :

	 – la sangle de la cuisse proche de l’articulation du genou (1)
	 – la sangle de la cuisse éloignée de l’articulation du genou (2)

Entretien

	� Ne pas exposer l’orthèse à la chaleur directe! 
(p.ex. radiateur, soleil, etc.).

Vous pouvez nettoyer SofTec Genu séparé à la main à 20-30 °C avec un produit 
de lavage doux.

La fabrication de notre produit est rigoureusement contrôlée et il est soumis à 
des tests très sévères. Si malgré toutes nos précautions vous étiez confronté 
à une difficulté, nous vous conseillons de prendre contact avec votre point de 
vente habituel.

•	� Après une activité favorisant la transpiration, nous recommandons de retirer 
les barres articulées, de les nettoyer avec un chiffon humide et de les faire 
sécher séparément.

Conseils pour une réutilisation 
�Ce produit est réservé à l’usage unique du patient.

Garantie
Sont applicables les dispositions légales du pays dans lequel le produit a été 
acheté. Le cas-échéant, les règles de garantie spécifiques au pays s’appliquent 
entre le vendeur et l’acquéreur. Dans le cas où la garantie est supposée 
s‘appliquer, veuillez-vous adresser dans un premier temps directement à la 
personne à laquelle vous avez acheté le produit.

Ne procédez à aucune modification sur le produit par vous-même. Cela 
concerne tout particulièrement les adaptations individuelles effectuées par 
le personnel qualifié. Veuillez suivre nos consignes d‘utilisation et d‘entretien. 
Elles se basent sur notre expérience de longue date et garantissent les 
fonctions de nos produits médicalement efficaces sur le long terme. Car seuls 
les produits qui fonctionnent de manière optimale constituent une aide pour 
vous. De plus, le non-respect des consignes peut limiter la garantie.

Élimination
SofTec Genu peut être eliminé sans problème dans les déchets ménagers.

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser exclusivement à votre 
revendeur spécialisé. Nous tenons à vous informer que seuls des produits 
propres peuvent être pris en considération.

Mise à jour de l’information : 2017-08

1 �Orthèse = dispositif orthopédique pour stabiliser, décharger, immobiliser, guider ou 
corriger un membre ou le tronc
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Deze gebruiksaanwijzing is ook als download beschikbaar onder:  
www.bauerfeind.com/downloads

Zeer geachte klant,
dank u wel voor het vertrouwen dat u in een product van Bauerfeind gesteld 
hebt. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle belangrijke informatie over 
de SofTec Genu. Leest u deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig 
door. Als u dan nog vragen hebt kunt u zich tot de klantenservice of tot onze 
rayonmanager in uw regio wenden.

Beoogd gebruik
De SofTec Genu steunt de knie tijdens de therapie en helpt, in combinatie met 
fysiotherapie, de betreffende spieren te versterken.

Toepassingsgebieden
•	 Afscheuring van de voorste kruisband (instabiliteit naar voren)
	 – niet-operatieve behandeling (conservatieve therapie)
	 – verzorging voor en na een operatie
	 – Langdurige behandeling bij blijvende instabiliteit naar voren
•	 Conservatieve therapie bij lichte letsels van de zijbanden
•	 Behandeling van instabiliteit van het kniegewricht door

	 – ernstige slijtage van de knie
	 – gewrichtsreuma (reumatoïde polyartritis)
	 – vervanging van het kniegewricht (endoprothese)
•	 Ter begrenzing van het bewegingsbereik van het kniegewricht b.v. na 

vasthechten of vervanging van een meniscus (meniscusimplantatie)

Gebruiksrisico‘s

	 Belangrijke aanwijzingen
•	� De SofTec Genu kan door een arts worden voorgeschreven, en mag alleen 

onder medisch toezicht worden gebruikt. De SofTec Genu dient strikt volgens 
de gebruiksaanwijzing en alleen voor de aangegeven indicaties te worden 
gedragen.

•	� Voor nazorg na een operatie met de SofTec Genu moet het genezingsproces 
van het operatielitteken zodanig zijn voortgeschreden dat geen onnodige 
drukplekken of complicaties kunnen ontstaan. Tevens moet het gewricht 
voldoende geslonken zijn (5–8 dagen postoperatief).

•	� Neemt u, wanneer u abnormale veranderingen constateert, contact op met 
onze klantenservice.

•	� Een combinatie met andere producten (bijv. compressiekousen) moet 
tevoren met de behandelend arts besproken worden.

•	� Bij langere rustfasen moeten de banden iets losser worden vastgemaakt, 
zodat zij het been niet afknellen.

•	� Bij sportactiviteiten mag de bewegingsvrijheid van de scharnieren niet 
beperkt zijn. Er is slechts een strekbegrenzing bij 0 graden nodig om 
overstrekken van het kniegewricht te voorkomen.

•	� Contactsporten veroorzaken een grotere kans op letsel. Bauerfeind 
Orthopedie kan niet garan deren dat het gebruik van de SofTec Genu het 
optreden van verwondingen zal voorkomen.

•	� U dient zich ervan te overtuigen dat de patiënt ook zonder deskundige hulp 
de brace correct kan aan- en uittrekken.

•	� Geen vet- en zuurhoudende middelen, zalf en lotion gebruiken.
•	 Bijwerkingen, die het gehele lichaam betreffen, zijn tot op heden niet bekend. 

Voorwaarde hiervoor is dat het hulpmiddel vakkundig wordt aangedaan. 
Alle van buiten op het lichaam aangebrachte hulpmiddelen – bandages 
en ortheses1 – kunnen, indien ze te strak zitten, lokaal drukverschijnselen 
geven. Sporadisch kunnen bloedvaten of zenuwen bekneld raken.

 
�
Bevat latex van natuurlijke rubber (elastodien). Dit kan bij 
overgevoeligheid tot huidirritaties leiden. Neem de orthese af bij 
allergische reacties. 

Niet gebruiken bij
Over het ziekteverschijnsel overgevoeligheid is tot nu toe niets bekend. Bij de 
volgende ziektebeelden is het raadzaam vóór het aanpassen en dragen van 
hulpmiddelen eerst met uw arts te overleggen:
1.	�Huidaandoeningen of -verwondingen van het te behandelen lichaamsdeel, 

vooral bij ont stekingen. Tevens bij littekens die gezwollen zijn, er rood 
uitzien en warm aanvoelen.

2.	�Spataderen (varicose).
3.	Huidgevoelsstoornissen en doorbloedings stoor nissen van de voet / benen, 

b.v. Suiker ziekte (Diabetes Mellitus).
4.	�Lymfe-afvoerstoornissen – ook onduidelijke zwellingen elders dan op de 

plek van het hulpmiddel.

Gebruiksinstructies
Bepaling van de maten
U bepaalt de juiste maat aan de hand van de instructies op de achterzijde van 
de verpakking.

Instructie voor montage en het in elkaar zetten
Handelwijze bij de eerste aanpassing 
Aanpassen van de scharnierstangen
•	 U opent de beide klittenbanden van het bovenbeen en klit de uiteinden 

vast door deze om te slaan. Nu kunt u de beide zijtassen openen en de 
scharnierstangen eruit halen (afb. 1).

•	 Controleer de pasvorm van de steunen aan de binnen- en buitenkant van het 
kniegewricht en vorm deze zo nodig bij.

	Belangrijk!
Let erop, dat bij het vervormen de schar nier-stangen niet worden 
beschadigd. Het ge bruik van een rond buigijzer, eventueel in combinatie met 
een beschermende laag, is aan te bevelen. Voor aanpassing van de schar 
nierstangen aan het lichaam moeten de gekartelde schroeven (afb. 10) van de 
schar nierinstelling worden losgedraaid. Let op: draai de schroeven helemaal 
los, maar niet verder dan de aanslag. Vervorming van de scharnierstangen 
dicht bij het scharnier moet beslist worden vermeden. De scharnierstangen 
moeten zo worden gevormd, dat ter hoogte van het fibulakopje geen druk 
wordt uitgeoefend, om prikkeling van de kuit beenenzenuw te vermijden.
•	 Nu plaatst u de scharnieren weer in de betreffende zijtassen. De 

scharnierstangen aan de binnen- en de buitenkant hebben verschillende 
kleuren. De kleur markering van de scharnierstangen en de kleuren van de 

binnentassen moeten overeenstemmen. De scharnierstangen mogen op dit 
tijdstip niet onder de gekleurde binnentassen worden geschoven (afb. 2).

•	 Nu sluit u de zijtassen.

Eerste aanleg van de brace
•	� Open alle riemen en de ritssluiting. U klit de uiteinden van de riemen door 

deze om te slaan.
•	� Pak de SofTec Genu aan de bovenste sluitrand (bij het etiket) beet zodat u de 

ritssluiting ziet (afb 3).
•	� Trek de SofTec Genu over de enkel totdat de onderste sluitrand boven de 

enkel ligt.
•	� Draai de SofTec Genu 180° (halve draai) rond de beenas (afb. 4).
•	� Trek de SofTec Genu zover over het been, totdat de knieschijf gecentreerd is 

in de pelotte (afb. 5).
•	� U kunt de rits eenvoudig sluiten, wanneer u het voorste onderstuk van de 

SofTec Genu rond de rits naar achter trekt totdat het overlapt (afb. 6).
•	� Haal alle riemen door de kunststof passanten en klit deze losjes vast. Nu 

voert u de juiste spanning op door de riemen in onderstaande volgorde aan 
te trekken (afb. 7):

	 – �de klittenband van het scheenbeen (het verst van de knie verwijderd) (1)
	 – �de klittenband van het bovenbeen (dicht bij de knie) (2)
	 – �de klittenband van het bovenbeen (het verst van de knie verwijderd (3)
	 – �de klittenband van het scheenbeen (het dichtst bij de knie) (4)
•	 �Controleer of de SofTec Genu goed zit. Wanneer u drukplekken rond de schar

nierstangen constateert, moeten deze opnieuw worden aangepast (zie boven).

Afstellen van de individuele gewrichtsdraaipunten
De gewrichten van de SofTec Genu worden geleverd met een basisinstelling 
van 16 mm terugverplaatsing. Dit kunt u zien, wanneer bij 30° buiging van de 
gewrichtssteun een parallelliteit van de gestanste (derde) midden-markeringen 
aan het proximale (bovenste) bereik van de distale scharnierstangen wordt 
ingesteld (afb. 8). De scharnierstangen beschikken over een technisch 
intelligent mechanisme dat de mogelijkheid biedt voor een individuele 
afstelling op het compromisdraaipunt van de knie van de patiënt. Het 
aanpassen aan het individuele knie gewrichts draaipunt dient als volgt te 
geschieden.
•	� Open de klittenband van het bovenbeen die het dichtst bij de knie ligt, klit het 

uiteinde om en open ook de onderste zijtas (afb. 9).
•	� Draai de schroef aan beide scharnierstangen los en schroef deze tot aan de 

aanslag open.
•	� Druk op de beide schroeven en schuif deze in ingedrukte stand in de richting 

van de knieschijf tot aan de aanslag (afb. 10). Nu draait u beide schroeven 
weer aan. Controleert u zorg-vuldig, of de basisinstelling – 16 mm terugver-
plaatsing – ook na het openen van de vastzetvoorziening gewaarborgd is. Dit 
kunt u zien aan de positionering van de metalen stiften in het depot (afb. 11 
en 12).

•	� Sluit de klittenband van het bovenbeen dicht bij de knie (losjes). Ongeveer 15 
bewegings-cycli tussen 10° en 45° zijn voldoende om de scharnierstangen 
van de SofTec Genu op de individuele knie-as van de patiënt af te stellen. 
Na de operatie is onbelast laten afhangen van het been voldoende. Bij 
toenemende bewegingsactiviteit van de patiënt moet de juiste instelling 
onder belasting tijdens het lopen geschieden.

•	� Open de klittenband van het bovenbeen dicht bij de knie, klit het uiteinde om 
en open ook het onderste gedeelte van de zijtassen (afb. 13).

•	� Draai de schroeven los en schuif deze weer in de richting van de knieholte 
totdat zij inklikken (afb. 14). Wanneer zij niet meteen inklikken, dan schuift u 
de schroeven eerst weer terug, check of de schroef volledig is uitgedraaid 
en draait u vervolgens een klein beetje aan het ronde mechanisme (max. 5°) 
(afb. 15).

•	� Draai beide schroeven weer aan. Nu is de individuele kniegewrichtsdraaias 
van de patiënt gevonden en geborgd.

•	� Nu opent u ook het bovenste deel van de klittenband van het bovenbeen en 
de zijtassen.

•	� Schuif het bovenste deel van de scharnierstangen onder de gekleurde 
binnentassen (afb. 16).

•	� Sluit de beide tassen en den klittenbanden van het bovenbeen.
•	� Nu voert u de juiste spanning op door de klittenbanden in onderstaande 

volgorde aan te trekken (afb. 17):
	 – de klittenband van het bovenbeen (dichtbij de knie) (1)
	 – �de klittenband van het bovenbeen (het verst van de knie ver wijderd) (2)

	 Belangrijk!
Een latere aanpassing aan de actuele kniegewrichts assen moet worden 
doorgevoerd wanneer tijdens de therapie de beenomvang van de patiënt is 
gewijzigd, bijvoorbeeld door toename van de spiermassa na fysio-therapeuti-
sche opbouwtraining. In dit geval herhaalt u de eerder beschreven handelingen 
vanaf het punt “aanpassen van de scharnier-stangen”.

Instellen van de bewegingsbeperking
De scharnieren van de SofTec Genu zijn voor het buigen en strekken in stappen 
van 10 graden te begrenzen.
•	� Open de beide klittenbanden van het bovenbeen en klit de uiteinden om. De 

scharnierkanalen aan de buitenkant van het van het kniescharnier zijn nu tot 
aan het scharniermechanisme te openen (afb. 18).
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•	� Verwijdert u het scharnierdeksel aan de buitenkant van de knie.
•	� Buig het onderbeen tot een parallelliteit van de gestanste markeringen aan 

het bovenste gedeelte van de distale (onderste) scharnierstang ontstaat (30° 
flexie) (afb. 19).

•	� In het middengedeelte van het scharnier ziet u in een depot 2 metalen stiften 
met grijpringen. Deze verwijdert u.

•	� Draai de schaalverdeling tot het pijlverloop overeenkomt (afb. 20). Kies de 
buigings- en strekkingshoek en druk de metalen stiften in de be treffende 
boring. De afstand tussen de boringen bedraagt steeds 10°.

•	� Nu brengt u het kapje weer aan zodat de stiften in de boring blijven.
•	� Open de mediale zijtas.
•	� Maakt u dan het scharnierkanaal aan de binnenkant van de knie open.
•	� Verwijder de metalen stiften.
•	� Buig en strek de knie tot aan de betreffende aanslag. U plaatst de stiften in 

de betreffende boringen. Belangrijk! De buig- en strekbegrenzingen moeten 
aan de binnenkant en de buitenkant van de knie overeenkomen.

•	� U brengt het kapje weer aan en sluit de zijtassen en de klittenbanden van het 
bovenbeen.

•	� Nu voert u de juiste spanning op door de riemen in onderstaande volgorde 
aan te trekken (afb. 21):

	 – de klittenband van het bovenbeen (dicht bij de knie) (1)
	 – �de klittenband van het bovenbeen (het verst van de knie ver wijderd) (2)

Wasvoorschrift

	� De orthese nooit aan directe hitte (b.v. radiator, zonnestraling, enz.) 
blootstellen!

SofTec Genu kan met een fijnwasmiddel seperaat bij 20-30 °C op de hand 
worden gewassen.

Wij hebben dit product getest binnen ons kwaliteitscontrolesysteem. Mocht u 
ondanks alles nog klachten hebben, neemt u dan contact op met uw medische 
speciaalzaak of met onze klantenservice.

•	� Bij transpiratie na inspannende activiteiten raden wij aan om de scharnieren 
te verwijderen, met een vochtige doek af te vegen en afzonderlijk te laten 
drogen.

Aanwijzingen voor hergebruik 
�De SofTec Genu is bedoeld voor de eenmalige verzorging van de patiënt.

Garantie
De wettelijke bepalingen van het land waar het product is gekocht zijn geldend. 
Waar relevant, gelden specifieke garantievoorschriften tussen verkopers en 
kopers in het betreffende land. Als u vermoedt dat u aanspraak op garantie 
kunt maken, neem dan in eerste instantie contact op met degene van wie u het 
product heeft gekocht.

Breng zelf geen wijzigingen aan het product aan. Dit geldt in het bijzonder 
voor wijzigingen die tijdens het aanpassen zijn uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel. Volg onze gebruiks- en onderhoudsinstructies op. Deze zijn 
gebaseerd op onze jarenlange ervaring en zorgen ervoor dat de functies van 
onze medisch werkzame producten lange tijd veilig zijn. Alleen optimaal 
functionerende hulpmiddelen bieden de benodigde ondersteuning. Bovendien 
kan het niet opvolgen van de instructies het recht op garantie beperken.

Afvoeren
De SofTec Genu kan gewoon via het huisafval worden afgevoerd.

Wendt u in geval van klachten uitsluitend tot uw speciaalzaak. Klachten worden 
alleen in behandeling genomen als het artikel schoon is.

Datering: 2017-08

1 �Orthese = orthopedisch hulpmiddel ter stabilisatie, ontlasting, immobilisatie, geleiding 
of correctie van ledematen of van de romp

it italiano

Le presenti istruzioni per l’uso sono disponibili anche per il download 
all’indirizzo: www.bauerfeind.com/downloads

Gentile cliente,
a ringraziamo per la fiducia che ci ha voluto accordare con l’acquisto di un 
prodotto della Bauerfeind. Nelle presenti istruzioni per l’uso potrà trovare 
tutte le informazioni importanti relative a SofTec Genu. Vi preghiamo leggere 
attentamente le istruzioni per l‘uso e di rivolgervi, in caso di domande, al nostro 
servizio d’assistenza tecnica o al nostro consulente tecnico sul posto.

Destinazione d‘uso
SofTec Genu protegge il ginocchio durante la terapia e in abbinamento alla 
fisioterapia aiuta ad allenare la rispettiva muscolatura.

Indicazioni
•	 Lacerazione del legamento crociato anteriore (instabilità anteriore)
	 – trattamento non chirurgico (terapia conservativa)
	 – Cura prima e dopo un intervento chirurgico
	 – �Trattamento prolungato in caso di una permanente instabilità anteriore
•	 Terapia conservativa in caso di leggere lesioni dei legamenti laterali
•	 Trattamento in caso di leggera instabilità dell’articolazione del ginocchio 

come conseguenzaa di
	 – Un avanzato stato degenerativo dell’articolazione del ginocchio
	 – Reumatismo articolare (Poliartrite reumatoide)
	 – Sostituzione dell’articolazione del ginocchio (endoprotesi)
•	 Per la limitazione dell’arco di movimento dell’articolazione del ginocchio, 

ad esempio dopo una cucitura del menisco o un intervento chirurgico per la 
sostituzione del menisco (impianto del menisco)

Rischi di impiego

	 Avvertenze importanti
•	� SofTec è un prodotto dato dietro ricetta medica che dovrebbe essere portato 

sotte sorveglianza medica. SofTec dovrebbe essere portato solo secondo le 
indicazioni date nelle presenti istruzioni per l’uso e per i campi applicativi 
indicati.

•	� Prima dell’applicazione di SofTec Genu dopo un intervento chirurgico, il 
processo di cicatrizzazione dopo l’operazione dovrebbe essere avanzato 
ad un grado tale da evitare che possano subentrare degli inutili punti di 
pressione risp. complicazioni. Altrettanto vale per il processo di ritiro dei 
gonfiori (5-8 giorni postoperativi).

•	� Qualora nonostante ciò venissero constatate delle variazioni insolite, si prega 
di mettersi in contatto con il nostro servizio d’assistenza tecnica.

•	� Una combinazione con altri prodotti (p. es. calze di compressione) deve 
essere stabilita innazitutto con il medico che conduce la terapia.

•	� Nelle fasi di riposo prolungate sarebbe opportuno allentare i cinturini allo 
scopo di evitare delle contrazioni.

•	� Nell’impiego sportivo le stecche non devono essere limitate nel loro grado 
di mobilità. Per evitare il recurvatum è necessario limitare la flessione a 0 
gradi.

•	� Discipline sportive con contatto fisico comportano maggiori rischi di 
infortunio. Bauerfeind non si assume alcuna responsabilità in casi di 
infortuni derivanti da collisione.

•	� Si prega di accertare che il paziente sia in grado di applicare correttamente 
risp. staccare l’ortesi anche senza l’aiuto di uno specialista.

•	� Si prega di prevenire il contatto con pomate e lozioni, acidi e grassi.
•	 Non sono noti effetti collaterali che interessano l‘intero organismo. Si 

presuppone l‘uso proprio del prodotto. Tutti i mezzi presidi applicati 
all‘esterno del corpo – tipo bendaggi e ortesi1 – possono, se troppo stretti, 
comportare fenomeni di compressione locale e determinare in alcuni casi il 
restringimento di nervi passanti e vasi sanguigni.

 
��
Contiene lattice naturale di caucciù (elastodiene) e può provocare 
irritazioni cutanee in caso di ipersensibilità al materiale. Qualora si 
osservino reazioni allergiche, rimuovere il ortesi. 

Controindicazioni
Ipersensibilizzazioni di entità patologica o controindicazioni sistemiche sono 
per ora ignote. Nel caso delle malattie seguenti l’impiego di tali mezzi è 
consentito solo previa consultazione del medica:
1.	�Dermatiti o lesioni della zona bendata, in particolare nei casi di 

manifestazioni infiammatorie, nonchè in caso di cicatrici sporgenti con 
gonfiore, surriscaldate e arrossate.

2.	�Varici.
3.	�Paralgesie superficiali e disturbi circolatori del piede / gamba, p.e. diabete 

mellito.
4.	�Disturbi di flusso linfatico – compresi gonfiori asitomatici distanti dalla zona 

bendata

Avvertenze d’impiego
Rilevamento della grandezza
Si prega di rilevare la grandezza corretta conformemente alle preimpostazioni 
riportate sulla parte posteriore della confezione.

Istruzioni per l’assemblaggio e il montaggio
Modalità di procedere nel primo trattamento 
Allicciamento delle stecche articolate
•	 Aprire entrambi i cinturini delle cosce e fissare le estremità dei cinturini 

sulle lappole rivoltandole. A questo punto si possono aprire le due tasche 
dell’ortesi (protesi ortopedica) laterali ed estrarre le stecche articolate (ill. 1)

•	 Controllate l’adattabilità della stecca articolare sul lato interno ed esterno 
dell’articolazione del ginocchio e, se necessario, aggiustatela ancora

	 Attenzione!
Accertarsi che durante l’eventuale piegatura di adattamento le stecche 
articolate non vengano danneggiate. Per evitare danni sono raccomandabili 
ferri di piegatura arrotondati ed eventualmente l’impiego di una protezione. Per 
l’adattamento delle stecche articolate vanno aperte le viti zigrinate di fissaggio 

(fig. 10) dell’articolzione. Evitare di far uscire le viti di arresto dalla loro 
guida. Evitare assolu tamente la piegatura vicino all’articolazione. Le stecche 
articolate vanno adattate in modo tale da non esercitare pressione alcuna 
all’altezza dell’estremità del perone (capittulum fibulae) in modo da evitare una 
compresssione del nervo della fibula.
•	 Introdurre le stecche articolate nuovamente nelle rispettive tasche 

dell’ortesi. La stecca articolari ai lati interno ed esterno del ginocchio sono 
contrassegnate con colori diversi. La marcatura colorata delle stecche 
articolate deve corrispondere con i rispettivi colori delle tasche interne. Le 
stecche articolate ora non devono essere spinte nella tasca interna colorata 
(ill. 2).

•	 Chiudere a questo punto le tasche laterali dell’ortesi.

Prima applicazione dell’ortesi
•	� Aprire la cerniera e tutti i cinturini. Fissare le estremità dei cinturini sulle 

lappole rivoltandole.
•	� Afferrare la SofTec Genu con le due mani dal bordo superiore di chiusura 

(nell’etichetta) in modo che diventi visible la cerniera lampo (ill. 3).
•	� Tirare la SofTec Genu lungo la caviglia fino a quando il bordo di chiusura 

inferiore non si trova al di sopra della caviglia.
•	� Rivoltare la SofTec Genu di 180° (mezzo giro) attorno all’asse della gamba 

(ill. 4).
•	 Tirare SofTec Genu sulla gamba fino a quando la rotula non risulta centrata 

nella pelotta (fig. 5).
•	� La cerniera lampo si lascia chiudere con facilità tirando la parte anteriore 

inferiore della SofTec Genu nella zona della cerniera lampo all’indietro fino a 
quando si trova sovrapposta (ill. 6).

•	� Condurre tutti i cinturini attraverso i cappi in materiale sintetico e fissare le 
lappole in modo lento. Tirando i cinturini nelle seguente sequenza d’ordine si 
ottiene una tensione specifica (ill. 7):

	 – �la cinghia della gamba distante dall’artico lazione del ginocchio (1)
	 – �la cinghia del femore vicina all’articolazione del ginocchio (2)
	 – �la cinghia del femore distante dall’artico lazione del ginocchio (3)
	 – �la cinghia della gamba vicina all’artico lazione del ginocchio
•	� Controllare o questo punto la corretta sede della SofTec Genu. Nella presen-

za di punti schiacciati nella zona delle stecche articolate laterali è necessario 
che queste vengano nuovamente allicciate (vedi sopra)

Regolazione individuale del punto di rotazione 
dell’articolazione
Le articolazioni della SofTec Genu vengono fornite con una regolazione 
di base della ritrasposizione pari a 16 mm. Ciò è visible quando con una 
flessione di 30° della stecca articolata viene regolata una parallelità della 
marcatura centrale incisa rispetto alla prossima zona della stecca articolata 
distale (sopra) (ill. 8). Le articolazioni sono dotate di un meccanismo tecnico 
intelligente che permette una regolazione individuale sul punto di rotazione 
dell’articolazione del ginocchio di un paziente. L’adattamento individuale al 
punto di rotazione dell’articolazione del ginocchio deve essere eseguito nel 
modo seguente:
•	� Aprire la cinghia del femore vicina al ginocchio, rivoltare l’estremità della 

lappola ed aprire anche la zona inferiore delle tasche dell’ortesi (ill. 9).
•	� Allentare le viti di bloccaggio in entrambe le stecche articolate e svitarle fino 

al fermo.
•	� Premere sulle viti e spingerle mantenendole premute in direzione 

della rotula fino al fermo. Si prega di controllare che il meccanismo 
di articolazione sia girabile (ill. 10). Avvitare nuovamente le due viti di 
bloccaggio. Si prega di accertare che la regolazione di base pari a 16 mm 
di retroposizione sia garantita anche dopo l’apertura del bloccaggio. 
Ciò è riconoscibile in base al posizionamento dei perni metallici nello 
scompartimento (ill. 11 e 12).

•	� Chiudere la cinghia del femore vicina al ginocchio (lenta). Sono sufficienti 
all’incirca 15 movimenti tra 10° e 45° per far sì che le articolazioni si 
regolino individualmente all’asse del ginocchio. Dopo l’intervento chirurgico è 
sufficente un semplice penzolare senza un carico della gamba. Nell’aumento 
delle attività di movimento del paziente il rile vamento di articolazione 
dovrebbe avvenire in condizioni di sollecitazione della gamba.

•	� Aprire la cinghia del femore vicina all’artico lazione, rivoltare l’estremità 
della lappola ed aprire anche la zona inferiore delle tasche dell’ortesi (ill. 13).

•	� Allentare le viti di bloccaggio e spingerle nuova mente in direzione della 
cavità del ginocchio fino a farle scattare in posizione (ill. 14). Nel caso 
non avvenisse un immediato scatto in posizione girare leggermente il 
meccanismo di articolazione (max. 5°) (ill. 15).

•	� Serrare bene nuovamente le due viti di bloccag gio. A questo punto è stato 
trovato e bloccato l’asse di rotazione individuale dell’articolazione del 
ginocchio.

•	� Aprire a questo punto anche la cinghia del femore distante dall’articolazione 
e le tasche laterali dell’articolazione.

•	� Spingere la parte superiore delle stecche artico late sotto le tasche interne 
colorate (ill. 16).

•	� Chiudere le due tasche laterali dell’ortesi e i cinturini del femore.
•	� Tirando i cinturini nella seguente sequenza d’ordi ne si ottiene una tensione 

specifica (ill. 17):
	 – la cinghia del femore vicina all’articolazione del ginocchio (1)
	 – la cinghia del femore distante dall’artico lazione del ginocchio (2)

	 Attenzione!
Una nuova regolazione individuale dell’asse di rotazione dell’articolazione 
del ginocchio dovrebbe essere eseguita nel caso in cui durante la terapia 
sia subentrata una variazione della circonferenza della gamba del paziente, 
p. es. a causa di un rinforzamento dei muscoli in seguito all’allenamento 
fisioterapeutico (ginnastica medica) di formazione. In questa circostanza si 
prega di ripetere il procedimento descritto a partire dal punto « allicciamento 
delle stecche articolate ».

Regolazione per la limitazione del movimento
La articolazioni del SofTec Genu possonno essere limitate in graduazioni da 
10° per quanto riguarda la flessione e l’estensione.
•	� Aprire i due cinturini del femore e rivoltare le estremità delle lappole.  

Adesso è possibile aprire la tasca dell’ortesi sul lato esterno dell’artico
lazione del ginocchio fino al meccanismo dell’articolazione (ill. 18).

•	� Togliete il coperechio dell’articolazione che si trova sul lato esterno del 
ginocchio.

•	� Eseguire una flessione della gamba fino a raggiungere una parallelità 
delle marcature incise alla regione superiore della stecca distale (sopra) di 
articolazione (flessione di 30°) (ill. 19).

•	� Nella regione media dell’articolazione in uno scompartimento si trovano due 
perni metallici con anelli di impugnatura che devono essere rimossi.

•	� Girare sulla scala fino a fare corrispondere la freccia (ill. 20). Selezionare 
l’angolo di flessione e di estensione ed inserire i perni metallici nella rispetti-
va foratura della corona. Ogni foratura à trasposta di 10°.

•	� Applicare nuovamente la copertura dell’articolazione per bloccare i perni 
nelle forature.

•	� Aprite quindi la tasca dell’ortesi sul lato interno del ginocchio.
•	� Rimuovere la copertura dell’articolazione.
•	� Rimuovere i perni metallici dagli anelli di impugnatura.
•	� Eseguire una flessione e una estensione del ginocchio fino al rispettivo 

fermo. Inserire i perni nella rispettiva foratura. Importante! Le limitazioni di 
flessione e di estensione devono corrispondere ai lati interno ed esterno del 
ginocchio.

•	� Applicare nuovamente la calotta di copertura e chiudere quindi le tasche 
dell’ortesi nonché i cinturini del femore.

•	� Tirando i cinturini nella seguente sequenza d’ordine si ottiene una tensione 
specifica (ill. 21):

	 – la cinghia del femore vicina all’articolazione del ginocchio (1)
	 – la cinghia del femore distante all’artico lazione del ginocchio (2)

Pulizia e lavaggio

	� Non sottoporre mai l’ortesi all’azione diretta del calore 
(p.e. radiatori, raggi solari, ecc.).

La SofTec Genu può essere lavata separato a mano con un detersivo delicato 
a 20-30 °C.

Abbiamo controllato il prodotto nel quadro del nostro sistema integrato di 
gestione della qualità. Se, malgrado i nostri controlli, avete contestazioni da 
fare, mettetevi in contatto con il nostro consulente tecnico sul posto o con il 
nostro servizio assistenza clienti.

•	� In caso di attività con intensa sudorazione si consiglia di rimuovere le 
stecche articolari, di lavarle con un panno umido e di lasciarle asciugare 
separatamente.

Avvertenze per il riutilizzo 
�La SofTec Genu è concepita per essere applicata come terapia monouso per 
il paziente.

Garanzia
Si applicano le disposizioni di legge del Paese in cui il prodotto è stato 
acquistato. Ove rilevanti, si applicano le disposizioni relative alla garanzia 
tra operatore commerciale e acquirente. Nel caso si ritenga di aver titolo ad 
usufruire della garanzia, rivolgersi in primo luogo al rivenditore presso cui si è 
acquistato il prodotto.

Non apportare di propria iniziativa alcuna modifica al prodotto. Ciò si applica 
in particolare alle singole modifiche apportate dal personale specializzato. 
Attenersi alle istruzioni d’uso e di manutenzione Bauerfeind. Esse si basano 
su un‘esperienza pluriennale e garantiscono l‘efficienza dei prodotti medicali 
Bauerfeind, prolungandone l’efficacia nel tempo. In questo modo ogni 
cliente potrà godere della piena funzionalità dei prodotti. Inoltre, la mancata 
osservanza delle disposizioni può limitare l’applicabilità della garanzia.

Smaltimento
�Lo smaltimento della SofTec Genu può essere effettuato senza problemi nei 
rifiuti urbani.

In caso di reclami, si rivolga esclusivamente al Suo rivenditore specializzato. 
La informiamo che potranno essere trattati solo casi di articoli puliti.

Informazioni aggiornate a: 2017-08

1 �Ortesi = supporto ortopedico per la stabilizzazione, l’alleggerimento, l’immobilizzazione, 
la guida o la correzione degli arti o del tronco
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Estas Instrucciones de uso también están disponibles para descargar desde 
la dirección: www.bauerfeind.com/downloads

Estimados clientes,
gracias por confiar en un producto de Bauerfeind. En estas instrucciones 
encontrará todas las informaciones impor tantes sobre SofTec Genu. Por favor, 
lea las instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda, póngase en contacto 
con nuestro servicio técnico o nuestra sucursal local

Aplicaciones
Con SofTec Genu puede asegurarse la rodilla durante la terapia y ayuda a 
ejercitar la musculatura usado en combinación con gimnasia terapéutica.

Indicaciones
•	 Rotura del ligamento cruzado anterior (inestabilidad anterior)
	 – Tratamiento sin operación (terapia conservadora)
	 – Tratamiento pre- y postoperatorio
	 – Tratamiento continuo en caso de inestabilidad anterior persistente
•	 Terapia conservadora en caso de lesiones ligeras de los ligamentos laterales
•	 Tratamiento en caso de inestabilidad ligera de la articulación de la rodilla, 

como consecuencia
	 – Desgaste avanzado de la articulación de la rodilla
	 – Reumatismo articular (poliartritis reumatoide)
	 – Sustitución de la articulación de la rodilla (endoprótesis)
•	 Para limitar la movilidad de la rodilla, p.e. después de sutura o sustitución 

del menisco (implantación del menisco)

Riesgos de la aplicación
	

	 Advertencias importantes
•	� SofTec Genu es un producto de prescripción que se debe llevar bajo 

indicación médica. SofTec Genu debe llevarse sólo siguiendo las 
instrucciones aquí mencionadas y para las indicaciones descritas.

•	� Antes del uso postoperativo de SofTec Genu, el proceso de cicatrización debe 
encontrarse en un estado avanzado tal que no se produzcan opresiones 
innecesarias ni se presenten complicaciones. De igual modo, el proceso 
de intermitencia debe haber adelantado en los 5–8 días después de la 
operación.

•	� Si nota alteraciones desacostumbradas, póngase inmediatamente en 
contacto con nuestro servicio técnico.

•	� El uso de SofTec Genu en combinación con otros productos (por ejemplo, 
medias de compresión) sólo puede ser realizado previo consejo médico.

•	� En largas fases de reposo, los cinturones deben ser aflojados a fin de evitar 
estrangulaciones.

•	� Para uso deportivo, no limitar la flexión de la articulación. Es posible limitar 
la extensión a 0°, para evitar de esta manera una hiperextensión de la 
rodilla.

•	� Los deportes con contacto fisico conllevan un mayor riesgo de lesiones. 
Bauerfeind no puede garantizar que SofTec Genu evite lesiones.

•	� Cerciórese por favor de que el paciente pueda ponerse y quitarse 
correctamente la ortesis aún sin la ayuda de un experto.

•	� Evite el uso de pomadas o ungüentos que contengan grasas o ácidos.
•	� El desechado se puede hacer a través de la basura.
•	 Hasta ahora no se conocen efectos secundarios que afecten a todo 

el organismo suponiendo que la ortesis / el vendaje esté colocada 
correctamente. Todas las ayudas técnicas (vendajes y ortesis1) pueden 
generar, si están demasiado ajustados, presión local o rara vez, constricción 
en los vasos sanguíneos o nervios subyacentes.

 �

Contiene látex de caucho natural (elastodieno) que puede producir 
irritación cutánea en personas hipersensibles. Si observa reacciones 
alérgicas, quítese el ortesis. 

Contraindicaciones
No se han reportado reacciones de hipersensibilidad hasta la fecha. En el caso 
de existir alguno de los cuadros clínicos que se indican a continuación, las 
ayudas técnicas únicamente podrán utilizarse previa aprobación de un médico:
1.	�Afecciones / lesiones cutáneas en la zona correspondiente del cuerpo, 

especialmente inflamaciones. También cicatrices abiertas con hinchazón, 
enrojecimiento y acumulación de calor.

2.	�Varices (varicosis).
3.	Pérdida de sensibilidad y alteraciones en la circulación sanguínea de los 

pies / piernas, p.ej. Diabetes mellitus.
4.	�Trastornos del flujo linfático, así como hinchazón de partes blandas de 

origen incierto en lugares alejados de la zona de aplicación de la ortesis.

Indicaciones de uso
Elección de la talla
La talla correcta puede ser determinada de acuerdo con la tabla de medidas 
que se encuentran en la parte posterior del estuche.

Indicaciones para su colocación
Modo de procedimiento para la primera atención 
Ajuste de los flejes de la articulación
•	 Abra los dos cinturones del muslo y ciérrelos uniendo los cabos 

autoadherentes. Ahora puede abrir las bolsas laterales de la ortesis y 
extraer los flejes de la articulación (Fig. 1).

•	 Compruebe el ajuste de los flejes articulares en la parte interior y exterior de 
la rodilla y ajústelos de nuevo si es necesario.

	 ¡Atención!
Tenga cuidado de no dañar las barras de articulación al ajustarlas. Con el fin 
de evitar cu al quier tipo de deterioro se recomienda la utilización de barras 
métalicas redondeadas de ajuste, en su debido caso con protección adicional. 
Para el ajuste individual de las barras de arti culación han de aflojarse los 
tornillos moleteados del ajuste de articu lación (Fig. 10). El dispositivo fijador 
no debe salirse de su soporte. Ha de evitarse el ajuste de las barras en las 
inmediaciones de la articulación. Las barras de articulación han de ajustarse 
de tal manera que no se ejerza ningún tipo de presión a la altura de la cabeza 
de la fibula.
•	 Después de obtener la forma deseada, vuelva a introducir los flejes de 

la articulación en las bolsas correspondientes de la ortesis. Las barras 
de articulación al lado interior y exterior de la rodilla están marcadas 
en diferentes colores y deben ser introducidos en la bolsa de su color 
correspondiente. Hasta este momento los flejes no deben ser todavía 
introducidos por debajo de las bolsas interiores marcadas de color. (Fig. 2)

•	 Ahora puede cerrar las las bolsas laterales de la ortesis.

Primera aplicación
•	� Abra la cremallera y todos los cinturones. Saque los cinturones del 

nudo corredizo de plástico. Cierre los cinturones uniendo los cabos 
autoadherentes.

•	� Tome SofTec Genu con ambas manos del borde final superior (donde se 
encuentra la etiqueta) hasta que pueda verse la cremallera. (Fig. 3)

•	� Deslice SofTec Genu sobre el tobillo hasta que el borde final quede encima 
del tobillo.

•	� Gire SofTec Genu 180° (medio giro) sobre el eje de la pierna. (Fig. 4)
•	� Colóquese la SofTec Genu sobre la pierna hasta que la rótula quede centrada 

en la almohadilla (fig. 5).
•	� La cremallera puede cerrarse fácilmente tirando hacia atrás la parte 

delantera inferior de SofTec Genu (donde se encuentra la cremallera) (Fig. 6).
•	� Introduzca todos los cinturones a través del nudo de plástico corredizo y 

ciérrelos holgadamente. Se produce una tensión controlada aprentando los 
cinturones en el siguiente orden (Fig. 7):

	 – �cinturón de la pierna alejado de la articulación de la rodilla (1)
	 – �cinturón del muslo cercano a la articulación de la rodilla (2)
	 – �cinturón del muslo alejado de la articulación de la rodilla (3)
	 – �cinturón de la pierna cercano a la articulación de la rodilla (4)
•	� Cerciórese que SofTec Genu esté bien ajustado. En caso de comprobar una 

opresión en el área de los flejes laterales es necesario realizar un nuevo 
ajuste de los flejes de la articulación (cf. supra).

Ajuste del punto individual de rotación de la articulación
Las articulaciones de SofTec Genu están ajustadas con una graduación 
estándar de 16 mm de dislocación retrógrada. Esto es visible cuando la muesca 
que sirve de marcaje intermedia (la tercera) se pone en paralelo mediante 
una flexión de 30° al área próxima (arriba) a los flejes distales (abajo) de la 
articulación (Fig. 8). Las articulaciones de SofTec Genu están provistas de un 
mecanismo técnico « inteligente » que permite ajustarlos al punto de rotación 
de compromiso individual del paciente. La adaptación al punto individual de 
rotación de la articulación de la rodilla debe realizarse como sigue:
•	� Abra el cinturón del muslo cercano a la rodilla, doble el cabo y abra también 

el área inferior de las bolsas del ortesis (Fig. 9).
•	� Afloje los tornillos de fijación de ambos flejes de la articulación y 

desenrósquelos hasta el tope.
•	� Oprima los tornillos y deslícelos sin dejar de oprimir en dirección de la rótula 

hasta el tope (Fig. 10). Vuelva a apretar los tornilos de fijación. Asegúrese de 
que el ajuste básico de 16mm de dislocación retrógrada quede ga rantizada 
aún después de abrir la traba. Esto puede verse de acuerdo a la posición de 
los topes metálicos que se encuentran en el depósito (Figs. 11 y 12).

•	� Cierre el cinturón del muslo cercano a la rodilla y pida al paciente que mueva 
la rodilla. Aproximadamente 15 movimientos de entre 10° y 45° bastan para 
que la articulación de SofTec Genu se ajuste al eje individual de la rodilla del 
paciente. Después de la operación es suficiente con mover un poco la pierna 
sin forzarla. Con mayor actividad del paciente es necesario realizar el ajuste 
mientras éste se encuentre andando.

•	� Abra el cinturón del muslo cercano a la articulación, doble el cabo y abra 
también el área inferior de las bolsas del ortesis (Fig. 13.).

•	� Aflojen los tornillos de fijación y vuelva a desplazarlos hacia atrás hasta que 
encajen (Fig. 14). En caso de que no encajen directamente, gire levemente el 
mecanismo de la articulación (máx. 5°) (Fig. 15).

•	� Vuelva a apretar los tornillos de fijación. El eje individual de rotación de la 
articulación de la rodilla del paciente ha sido, de ese modo, determinado y 
asegurado.

•	� Abra ahora también el cinturón del muslo alejado de la articulación y las 
bolsas laterales.

•	� Introduzca la parte superior de los flejes de la articulación por debajo de las 
bolsas interiores marcadas de color (Fig. 16).

•	� Cierre ambas bolsas laterales de la ortesis y cierre también los cinturones 
del muslo.

•	� Se produce una tensión controlada apretando los cinturones en el siguiente 
orden (Fig. 17):

	 – cinturón del muslo cercano a la articulación de la rodilla (1)
	 – cinturón del muslo alejado de la articu la ción de la rodilla (2)

	 ¡Atención!
Es necesario llevar a cabo un reajuste del eje individual de rotación de la 
articulación de la rodilla en caso de que el volumen de la pierna del paciente 
sufriera cambios en curso de la terapia (por ejemplo, a causa del aumento de 
la musculatura debido al entrenamiento fisioterapéutico). En ese caso, repita 
el procedimiento antes descrito a partir del punto « Ajuste de los flejes de la 
articulación ».

Ajuste de la limitación de movimiento
Los movimientos de flexión y extensión de la articulación de SofTec Genu 
pueden ser limitados en diferentes niveles, cada uno de 10°.
•	� Abra los dos cinturones del muslo y doble los cabos. La funda de la ortesis 

del lado exterior de la rodilla se puede abrir ahora hasta el fleje articular 
(Fig. 18).

•	� Retire la tapa protectora del fleje articular del lado exterior de la rodilla.
•	� Flexione la pierna hasta que la muesca que sirve de marcaje quede paralela 

con el área superior de los flejes distales de la articulación (flexión de 30°) 
(Fig. 19).

•	� Retire los 2 topes metálicos con agarraderas en forma de aro que se 
encuentran en el depósito del área media de la articulación.

•	� Gire el disco de la escala hasta que concuerde con la flecha indicadora 
(Fig. 20). Elija los ángulos de flexión y extensión introduciendo los topes en 
los orificios correspondientes de la corona perforoda. Recuerde que cada 
orificio equivale a 10°.

•	� Coloque nuevamente la cobertura de la articu lación en su lugar a fin de que 
los topes permanezcan en los orificios.

•	� Abra a continuación la funda de la ortesis del lado interior de la rodilla.
•	� Retire la cobertura de la articulación.
•	� Retire los topes de metal tomándolos por las agarraderas en forma de aro.
•	� Flexione y estire la rodilla hasta que topen en ambas direcciones. Coloque 

los topes en los orificios correspondientes. ¡Importante! Las limitaciones 
de flexión y extensión del lado interior y exterior de la rodilla tienen que 
coincidir.

•	� Coloque nuevamente la cobertura en su lugar y cierre las bolsas de la 
ortesis así como los cinturones del muslo.

•	� Se produce una tensión controlada apretando los cinturones en el siguiente 
orden (Fig. 21):

	 – cinturón del muslo cercano a la articulación de la rodilla (1)
	 – cinturón del muslo alejado de la articula ción de la rodilla (2)

Cuidado del producto

	� !Nunca exponga la ortesis al calor directo! 
(p.ej. calefacción, rayos del sol, etc.).

SofTec Genu puede ser lavado separado a mano con un detergente suave y 
agua tibia (20-30 °C).

Este producto ha sido examinado por nuestro sistema de control de calidad 
integrado. Si Ud. sin embargo tiene alguna reclamación, por favor póngase en 
contacto con su ortopedia técnica especializada o con nuestro departamento 
de atención al cliente.

•	 Recomendamos que, después de una actividad física intensa en la que haya 
sudado, retire las pletinas articuladas y las limpie con un trapo húmedo y las 
deje secar por separado.

Información sobre su reutilización 
�SofTec Genu puede ser empleado sólo en un tratamiento.

Garantía
Son válidas las disposiciones legales aplicables del país en el que se ha 
adquirido el producto. En la medida en la que proceda, son válidas las 
condiciones de garantía legales específicas del país entre el comerciante y el 
adquiriente. En caso de garantía, debe dirigirse en primer lugar directamente 
al establecimiento donde adquirió el producto.

Por favor, no realice ningún cambio en el producto por su cuenta. Esto es 
válido, en particular, para las adaptaciones individuales efectuadas por el 
personal técnico cualificado. Siga nuestras instrucciones de uso e indicaciones 
para el cuidado. Éstas se basan en nuestra larga experiencia y aseguran 
durante mucho tiempo el correcto funcionamiento de nuestros productos de 
eficacia médica. Solo un producto ortopédico en óptimas condiciones puede 
ayudarle. Además, la no observación de las instrucciones e indicaciones podría 
limitar la garantía.

Eliminación
El desechado se puede hacer a través de la basura.

En caso de reclamaciones, póngase en contacto únicamente con su comercio 
especializado. Le advertimos que solo pueden aceptarse productos limpios.

Informaciones actualizadas de: 2017-08

1 �Órtese = meio auxiliar ortopédico para a estabilização, alívio, imobilização, guia e 
correção de membros ou do tronco

pt português

Este manual de utilização está disponível para download em:  
www.bauerfeind.com/downloads

Prezada / o cliente,
muito obrigado por sua confiança em um produto a Bauerfeind. Nas instruções 
de uso abaixo você encontrará todas as informações importantes sobre SofTec 
Genu. Leia atentamente as instruções de uso e caso tenha alguma pergunta 
dirija-se ao nosso serviço técnico ou ao nosso especialista local.

Finalidade
SofTec Genu dá segurança ao joelho durante a terapia e ajuda, em conjunto 
com a fisioterapia, a treinar a musculatura correspondente.

Indicações
•	 Ruptura do ligamento cruzado (instabilidade anterior)
	 – Tratamento não-operatório (terapia conservadora)
	 – Tratamento pré- e pós-operatorio
	 – Tratamento prolongado se a instabilidade anterior persistir
•	 Terapia conservadora no caso de lesões leves dos ligamentos laterais
•	 Tratamento no caso de instabilidade leve da articulação do joelho como 

seqüela
	 – Desgaste avançado da articulação do joelho
	 – Reumatismo articular (poliartrite reumatóide)
	 – Substituição da articulação do joelho (endoprótese)
•	 Para limitar a extensão do movimento do joelho p. ex. após sutura do 

menisco ou operação de implante de menisco

Riscos inerentes à aplicação

	 Recomendações importantes
•	� SofTec Genu é um produto que depende de prescrição e que só deve ser 

usado sob orientação médica. SofTec Genu só deve ser usado conforme as 
indicações contidas no modo de usar e somente nos campos de aplicação 
especificados.

•	� Antes de um tratamento pós-operatório com SofTec Genu, o processo de 
cicatrização do ferimento cirúrgico deve estar tão evoluído que não venham 
a ocorrer pontos decompressão ou que não surjam outras complicações. 
Da mesma forma, o processo de recuperação do edema deverá estar bem 
avançado (5-8 dias de pós-operatório).

•	� Se, forem observadas alterações excepcionais, estabeleça contato com o 
nosso serviço técnica.

•	� Uma combinção com outros produtos (p. ex. meias de compressão) deve ser 
conversada previamente com o médico responsável pelo tratamento.

•	� Durante pausas de descanso mais prolongadas os cintos devem ser 
afrouxados para evitar estrangulamentos.

•	� Em atividades esportivas, as talas articulares não podem ser limitadas na 
extensão de seus movimentos. Apenas uma limitação da extensão em 0° é 
necessária, para evitar uma distensão da articulação do joelho.

•	� Esportes, nos quais há um contato físico, envolvem um perigo maior de 
lesões. A Bauerfeind não assume a garantia de que a SofTec Genu evita 
lesões.

•	� Por favor assegure que o paciente sabe colocar e remover a ortese também 
seu o auxílio de um especialista.

•	� Não deixe o produto entrar em contat com pomadas ou substâncias 
gordurosas ou acidíferas.

•	 Efeitos colaterais que afetem todo o organismo são desconhecidos. 
Pressupõe-se que o produto seja colocado / usado correctamente. Qualquer 
tipo de aplicação terapêutica presa ao corpo, como por exemplo bandagens 
e órteses1, pode, se estiver muito apertada, causar uma sensação local 
de compressão ou então comprimir, em casos raros, os nervos e os vasos 
sanguíneos.

 
�
O facto de possuir latex de borracha natural (elastodieno) pode provocar 
irritações na pele em caso de hipersensibilidade. Se notar reacções 
alérgicas retire a ligadura. 
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Contra-indicações
Reações de hipersensibilidade ao produto não são conhecidas. Se seu quadro 
clínico apresentar uma das seguintes condições, recomendamos que coloque e 
use a órtese só depois de consultar seu médico:
1.	� Doenças de pele ou feridas na parte do corpo que está sendo tratada, 

especialmente se houver sintomas inflamatórios. O mesmo vale para 
cicatrizes protuberantes com inchação, vermelhidão ou sobreaque cimento.

2.	� Varizes (varicose).
3.	� Problemas de sensibilidade e distúrbios na circulação sangüínea nos 

pés / pernas, p.ex. diabetes mellitus.
4.	� Problemas de drenagem linfática – também inchações não bem definidas 

do tecido mole que se encontrem em outras partes do corpo onde foi 
colocada a joelheira.

Indicações de utilização
Determinação do tamanho
Favor determinar o tamanho certo conforme os parâmetros no verso da 
embalagem.

Instruções de montagem
Procedimento a ser seguido no primeiro atendimento 
Ajuste das talas articulares
•	 Abra os dois cintos da coxa. Puxe os cintos para fora das presilhas plásticas. 

Fixe as extremidades dos cintos, dobrando o Velcro. Os bolsos laterais agora 
podem ser abertos, puxando a área completa de Velcro para o lado (Fig. 1).

•	 Verifique se as talas articulares estão bem ajustadas na parte interna e 
externa da articulação do joelho e, caso necessário, adapte-as.

	 Atenção!
Tome cuidado para que durante o ajuste as atriculações das talas não sejam 
danificadas. Para se evitar danificação, recomenda-se o uso de barras de 
ferro arredondadas e eventualmente protegidas. Para que as talas articulares 
fiquem ajustadas adequadamente ao corpo, soltar os parafusos de fixação do 
mecanismo de regulagem da articulação (Fig. 10). Tome cuidado para que o 
dispositivo de fixação não saia da guia. Evite um ajuste próximo à articulação. 
As talas articulares têm que ser adaptadas de tal forma que não exerçam 
nenhum tipo de pressão na altura da cabeça do perônio (cabega da tibula).
•	 Introduza as talas articulares novamente nos respectivos bolsos de órtese. 

As talas articulares da parte interna e externa do joelho estão marcadas 
com cores diferentes. A cor de marcação das talas articulares deve 
corresponder à cor dos bolsos internos. Nesse momento, as talas articulares 
não deverão ser inseridas debaixo dos bolsos de cor (Fig. 2).

•	 Em seguida feche os bolsos de órtese laterais.

Primeira colocação da órtese
•	� Abra todos os cintos e o zíper. Fixe as pontas dos cintos, dobrando o Velcro.
•	� Segure a SofTec Genu na borda final superior (na etiqueta), de forma que 

possa ver o zíper (Fig. 3).
•	� Puxe a SofTec Genu sobre o tornozelo até que a borda inferior esteja acima 

do tornozelo.
•	� Gire a SofTec Genu em 180° (meia volta) em torno do eixo da perna (Fig. 4).
•	� Puxe a SofTec Genu por cima da perna até que a rótula fique centrada na 

almofada (fig. 5).
•	� O zíper pode ser facilmente fechado, puxando a parte anterior-inferior do 

SofTec Genu no local do zíper para trás, até que ele fique sobreposto (Fig. 6).
•	� Passe todos os cintos através das presilhas, aderindo o Velcro dos mesmos 

de forma frouxa. Prossegue-se com uma formação sistemática da tensão, 
fechando os cintos na seguinte seqüência (Fig. 7):

	 – �O cinto da perna louge da articulação do joelho (1)
	 – �O cinto da coxa próximo da articulação do joelho (2)
	 – �O cinto da coxa longe da articulação do joelho (3)
	 – �O cinto da perna próximo da articulação do joelho (4)
•	� Examine agora se a SofTec Genu está corretamente posicionada. Caso 

constatar áreas de compressão no local das talas articulares laterais, será 
necessário um novo ajuste das talas articulares (veja acima).

Regulagem do ponto de rotação articular individual
As articulações SofTec Genu são fornecidas com uma regulação básica 
de 16 mm de retrocesso. Isso se evidencia quando, a flexão de 30° da tala 
articular, se estabelece num paradelismo entre a marcação estampada do 
meio (terceira) e a parte proximal (superior) da tala articular distal (interior) 
(Fig. 8). As articulações possuem um mecanismo técnico «inteligente», que 
permite uma regulação individual adequada do ponto de rotação do paciente. 
A adaptação ao ponto de rotação individual da articulação do joelho deve ser 
efetuada da seguinte maneira:
•	� Abra o cinto da coxa próximo da articulação do joelho, dobre a ponta de 

Velcro e abra também a parte inferior dos bolsos da órtese (Fig. 9).
•	� Solte o parafuso de fixação de ambas as talas articulares e desparafuse as 

mesmas até o encosto.

•	� Faça pressão sobre os parafusos e empurre-os em direção à rótula, até 
alcançarem o encosta (Fig. 10). Gire novamente ambos os parafusos de 
fixação para prendê-los. Assegure que a regulagem básica de 16 mm 
de retrocesso se mantém também após a abertura da fixação. Pelo 
posicionamento dos pinos de mental no depósito (Fig. 11 e 12) a mesma fica 
visível.

•	� Feche o cinto da coxa próximo da articulação do joelho (de forma frouxa). 
Cerca de 15 seqüências de movimentos entre 10° e 45° são suficientes para 
que as articulações da SofTec Genu se adaptem ao eixo individual do joelho 
do paciente. Após a operação é suficiente mover um pouco a perna sem 
esforça-la. Para as atividades crescentes de movimentação do paciente, 
recomenda-se que o posicionamento articular seja realizado durante o 
esforço do caminhar.

•	� Abra o cinto da coxa próximo da articulação, dobre a ponta de velcro e abra 
tambén a parte inferior dos bolsos da órtese (Fig. 13).

•	� Solte os parafusos de fixação e empurre os mesmos novamente em direção 
à cavidade poplítea até que engatilhem (Fig. 14). Caso o engatilhar não se 
efetue imediatamente, girar levemente o mecanismo articular (máx. 5°) 
(Fig. 15).

•	� Gire ambos os parafusos de fixação prendendo os firmemente. Assim está 
determinado e assegurado o eixo de rotação individual da articulação do 
joelho do paciente.

•	� Agora abra também o cinto da coxa longa da articulação e os bolsos 
articulares laterais.

•	� Empurre a parte superior das talas articulares debaixo dos bolsos coloridos 
internos (Fig. 16).

•	� Feche os dois bolsos laterais das ortoses e os cintos da coxa.
•	� Prossegue-se com uma formação sistemática da tensão, fechando os cintos 

na seguinte seqüência (Fig. 17):
	 – o cinto da coxa próximo da articulação do joelho (1)
	 – o cinto da coxa longe da articulação do joelho (2)

	 Atenção!
Um reajuste posterior de eixo individual da articulação do joelho deve 
ser efetuado quando, ao longo da terapia, se alterou o diâmetro da 
perna do paciente, como p. ex. por desenvolvimento da massa muscular 
após treinamento fisioterápico de recuperação. Por favor repita então o 
procedimento citado acima a partir do ponto «Ajuste das talas articulares».

Regulação da limitação do movimento
As articulações da SofTec Genu podem ser limitadas em sua flexão e extensão 
a gradações de 10°.
•	� Abra ambos os cintos da coxa e dobre as pontas de velcro. A bolsa da 

órtese no lado exterior da articulação do joelho pode ser aberta agora até o 
mecanismo articular (Fig. 18).

•	� Remova a cobertura articular no lado externo do joelho.
•	� Flexione a perna até atingir um paralelismo das marcações puncionadas 

com a parte superior da tala articular distal (inferior) (flexão de 30°) 
(Fig. 19).

•	� Na parte central da articulação se encontram 2 pinos de metal com anéis 
para manipulação. Retire os mesmos.

•	� Gire o disco graduado até antingir a equivalência do transcurso da flecha 
(Fig. 20). Determine os ãngulos de flexão e extensão 
e posicione os pinos de metal no orifício correspondente da coroa perfurada. 
Cada perfuração corresponde a um deslocamento de 10°.

•	� Posicione novamente a cobertura articular para que os pinos permaneçam 
na perfuração.

•	� Abra a bolsa da órtese do lado interior do joelho.
•	� Remova a cobertura articular.
•	� Retire os pinos nos anéis de manipulação.
•	� Flexiona e estenda o joelho até atingir os respectivos encostos. Coloque os 

pinos nas perfurações correspondentes. Importante! As limitações da flexão 
e extensão no lado interno e externo do joelho tem que coincidir.

•	� Coloque a capa de cobertura novamente no seu lugar e feche os bolsos da 
ortose, bem como os cintos da coxa.

•	� Prossegue-se agora com uma formação sistemática da tensão, fechando-se 
os cintos na seguinte seqüência (Fig. 21):

	 – o cinto da coxa próximo da articulação do joelho (1)
	 – o cinto da coxa longe da articulação do joelho (2)

Cuidados

	� Não expor a órtese directamente ao calor 
(p.ex. aquecedor, raios del sol, etc.).

SofTec Genu pode ser lavada à mão separadamente com um detergente em pó 
para roupas finas a uma temperatura entre 20-30 °C.

Nosso produto foi testado de acordo com nosso sistema integrado de controle 
de quali dade. No caso de reclamação, favor entrar em contato com nosso 
assistente técnico local ou com nosso serviço de assistência ao cliente.

•	� Após uma atividade transpiratória, recomendamos que remova as barras 
articuladas, as limpe com um pano molhado e as deixe secar em separado.

Indicações sobre a reutilização 
A SofTec Genu está prevista para o tratamento único do paciente.

Garantia
São válidas as disposições legais do país, no qual o produto foi adquirido. 
Desde que relevantes, os regulamentos de garantia específicos de cada 
país são válidos entre distribuidores e compradores. Se suspeitar de uma 
reclamação de garantia, entre em contacto directo com a pessoa através da 
qual obteve o produto.

Não efectue quaisquer alterações no produto. Isto aplica-se sobretudo às 
adaptações individuais efectuadas pelo pessoal técnico. Siga as indicações 
de utilização e lavagem. Estas baseiam-se em vários anos de experiência e 
garantem as funções dos nossos eficazes produtos médicos durante muito 
tempo. Pois apenas os meios auxiliares que funcionam idealmente podem 
apoiá-lo. Além disso, a inobservância das indicações pode limitar a garantia.

Eliminação
�Uma eliminação da SofTec Genu pode ser realizada sem problemas via lixo 
doméstico.

Em caso de reclamações, dirija-se exclusivamente à sua loja da especialidade. 
Alertamos para o facto de que apenas produtos esterilizados podem ser 
processados.

Versão actualizada em: 2017-08

1 �Órtese = meio auxiliar ortopédico para a estabilização, alívio, imobilização, guia e 
correção de membros ou do tronco

sv svenska

Den här användarmanualen finns även tillgänglig för nedladdning under: 
www.bauerfeind.com/downloads

Bäste kund,
tack för det förtroende du visat genom att välja en produkt från Bauerfeind. I 
denna bruksanvisning finner du all viktig information om SofTec Genu. Läs 
noggrant igenom bruks anvisningen och kontakta vår tekniska kundtjänst eller 
närmaste Bauerfeind- representant om du har frågor.
SofTec Genu skyddar knäet under terapin och hjälper till att träna upp 
motsvarande muskler i samband med sjukgymnastik.

Användningsområden
•	 Främre korsbandsruptur (främre instabilitet)
	 – ej operativ behandling (konservativ terapi)
	 – behandling före och efter en operation
	 – permanent behandling vid bestående främre instabilitet
•	 Konservativ terapi vid lättare ledbandsskador
•	 Behandling av lättare instabilitet i knäleden till följd av
	 – fortskridande knäledsförslitning
	 – ledreumatism (reumatoid polyartrit)
	 – knäledsplastik (endoprotes)
•	 För begränsning av knäets rörelseomfång t ex efter meniskussutur eller 

meniskusimplantation

Risker vid användning

	 Viktiga anvisningar

•	� SofTec Genu skall alltid ordineras av läkare och behandling ske under 
medicinsk övervakning. SofTec Genu skall användas enligt anvisningarna 
i denna bruksanvisning och bara vid de användningsområden som anges i 
den.

•	� Innan SofTec Genu används efter operation bör operationsärret ha läkts 
så pass bra, att inga onödiga tryckställen resp. komplikationer kan 
uppstå. Dessutom ska återgångsprocessen ha kommit igång (5–8 dagar 
postoperativ).

•	� Om du skulle fastställa ovanliga förändringar, var vänlig ta kontakt med vår 
tekniska kundtjänst.

•	� SofTec Genu får endast kombineras med andra produkter (t. ex. 
kompressionsstrumpor) efter konsultation med behandlande läkare.

•	� Vid längre vila bör banden lossas för att undvika att benet åtstramas.
•	� Vid användning under sportaktiviteter får ledskenorna inte vara begränsade 

i sitt rörelseområde. Endast en sträckbegränsning vid 0° är nödnändig för att 
förhindra en för översträckning av knäleden.

•	� Sportaktiviteter som innebär kroppskontakt med andra medför ökad risk 
för skador. Bauerfeind lämnar ingen garanti på att SofTec Genu förhindrar 
skador.

•	� Försäkra dig om att patienten kan ta på resp. ta av knäortosen även utan 
hjälp av en specialist.

•	� Undvik att produkt kommer i kontakt med fetteller syrahaltiga medel, salvor 
eller lotioner.

•	 Biverkningar som hänför sig till organismen i sin helhet är hittills inte kända. 
Förutsättning är att hjälpmedlet används och anläggs på föreskrivet sätt. 

Alla terapeutiska hjälpmedel som anläggs utanpå kroppen, bandage och 
ortoser1, kan, om de anläggs för hårt, leda till lokala trycksymptom och i 
sällsynta fall till att blodkärl eller nerver kläms in.

 
�
Innehåller naturkautschuklatex (elastodier) som kan orsaka 
hudirritationer vid överkänslighet. Ta av ortoser om du känner av 
allergiska reaktioner. 

Kontraindikationer
Överkänslighetsreaktioner av medicinisk karaktär är inte kända. Vid följande 
sjukdomsbilder skall läkare rådfrågas innan hjälpmedlet anläggs och bärs:
1.	� Hudsjukdomar,- skador, framför allt vid inflammatoriska symptom inom det 

område som berörs av hjälpmedlet. Detta gäller även för uppspruckna ärr 
som hettar och uppvisar svullnad och rodnad.

2.	� Åderbråcksåkommor (varikos).
3.	� Känselstörningar och cirkulationsrubbningar i foten / benen, t ex diabetes 

mellitus.
4.	� Störningar av lymfflödet – även obestämda mjukdelssvullnader utanför det 

anlagda hjälpmedlet.

Användningsinformation
Storleksbestämning
Var vänlig fastlägg korrekt storlek med hänsyn till informationen på 
förpackningens baksida.

Monteringsanvisning
Tillvägagångssätt vid första påtagning 
Skränkning av ledskenorna
•	 Öppna de bägge lårbensbanden och fäst bandens ändar med hjälp 

av kardborrytorna. Du kan nu öppna ledfickorna på sidorna och ta ut 
ledskenorna (bild 1).

•	 Kontrollera passformen hos ledskenorna för in- och utsidan av knäleden och 
efterskränk vid behov.

	 Obs!
Se till att ledskenorna inte skadas vid skränkningen. Vi rekommenderar att 
rundskränkningsjärn, eventuellt med skydd, används. För en kroppsriktig 
anpassning av ledskenorna skall ledinställningens räfflade skruvar (bild 10) 
lossas. Se till att låshjälpen inte lyfts ut ur styrningen. Skränkning i närheten av 
lederna skall under alla omständigheter undvikas. Ledskenorna skall skränkas 
på ett sådant sätt att inget tryck uppstår i höjd med vadbenets övre del, för att 
undvika retning av nervus peroneus.
•	 För in ledskenorna i ledfickorna på nytt. Ledskenorna för knäets in- och 

utsida har olika färgmarkeringar. Ledskenornas färgmarkeringar och 
innerfickornas färger måste stämma över ens. Vid denna tidpunkt får 
ledskenorna inte skju tas in under de färgade innerfickorna (bild 2).

•	 Stäng nu ledfickorna som befinner sig på sidorna.

Första påtagning av knäortosen
•	� Öppna alla band samt blixtlåset. Fäst bandens ändar med hjälp av 

kardborrytorna.
•	� Ta tag i den övre kanten av SofTec Genu (vid etiketten) så att du kan se 

blixtlåset (bild 3).
•	� Dra SofTec Genu över knäet tills den undre kanten ligger ovanför knäet.
•	� Vrid SofTec Genu med 180° (ett halvt varv) om benets egna axel (bild 4).
•	� Dra upp SofTec Genu så långt på benet att knäskålen hamnar centrerad i 

pelotten (bild 5).
•	� Blixtlåset är lätt att dra åt om du vid blixtlåset drar SofTec Genu främre, 

undre del bakåt tills denna överlappar (bild 6).
•	� För in alla band genom plastöglorna samt fixera dem löst med 

kardborrytorna. Spänningen byggs upp på ett speciellt sätt genom att du 
drar åt banden i följande ordningsföljd (bild 7):

	 – �underbensbandet längst från knäleden (1)
	 – �lårbensbandet direkt vid knäleden (2)
	 – �lårbensbandet längst från knäleden (3)
	 – �underbensbandet direkt vid knäleden (4)
•	� Kontrollera nu att SofTec Genu passar utan tryckbesvär. Om du får 

tryckställen av ledskenorna vid sidorna, måste ledskenorna skränkas på nytt 
(se ovan).

Inställning av den individuella ledvridpunkten
SofTec Genu-lederna levereras ut med en grundinställning med 16 mm 
förskjutning bakåt. Denna är synlig när ledskenorna böjs till 30°, då den 
mellersta (tredje) stansmarkeringens parallellitet ställs in till den distala 
(undre) ledskenans proximala område (bild 8). Lederna är försedda med en 
»intelligent» teknisk mekanism som gör det möjligt att ställa in patientens 
individuella kompromiss-knäledsvridpunkt. Anpassning till den individuella 
knäledsvrid-punkten genomförs enligt följande:
•	� Öppna lårbensbandet som ligger direkt vid knäleden, fäst bandets ändar 

samt ledfickornas nedre del (bild 9).
•	� Lossa på låsskruven vid de bägge ledskenorna samt skruva loss dessa till 

dess stop.
•	� Tryck på skruvarna samt skjut in dessa, medan de hålls intryckta, i riktning 

mot knäskålen till dess stop (bild 10). Skruva åt de bägge låsskruvarna 
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på nytt. Försäkra dig om att grundinställningen 16 mm bakåtförskjutning 
föreligger även vid öppning av låsningen. Detta kann ses med ledning av 
positionering av metallstiften i det lilla skruvutrymmet (bild 11 och 12).

•	� Slut åt lårbensbandet som ligger direkt vid knäleden (ej hårt). Ungefär 
15 rörelser mellan 10° och 45° räcker till för att SofTec Genu-lederna 
ska ställas in till patientens individuella knäaxel. Efter operationen 
är det tillräckligt om benet får pendla utan belastning. Vid tilltagande 
rörelseaktiviteter från patientens sida ska ledinställningen genomföras 
medan benet belastas under gång.

•	� Öppna lårbensbandet som ligger direkt vid knäleden. Fäst bandets ändar 
samt öppna ledfickornas nedre del (bild 13).

•	� Lossa på låsskruvarna samt skjut in dessa på nytt i riktning mot knävecket 
tills de kommer i spår (bild 14). Om skruvarna inte kommer i spår 
omedelbart, skruva en aning på ledmekanismen (max. 5°) (bild 15).

•	� Skruva fast låsskruvarna på nytt. Nu har patientens individuella knäleds-
vridaxel fastlagts samt säkrats.

•	� Öppna nu lårbensbandet som befinner sig längst från knäleden samt 
ledfickorna på sidorna.

•	� Skjut in ledskenornas övre del under de färgade innerfickorna (bild 16).
•	� Stäng de bägge ledfickorna på sidorna samt lårbensbanden.
•	� Spänningen byggs upp på ett speciellt sätt genom att du drar åt banden i 

följande ordningsföljd (bild 17):
	 – lårbensbandet direkt vid knäleden (1)
	 – lårbensbandet längst från knäleden (2)

	 Obs!
Efterinställning med avseende på den individuella knäleds-vridaxeln bör 
genomföras om patientens benomfång har ändrats under terapin, t. ex. större 
muskler efter fysioterapeutisk träning (sjukgymnastik). Upprepa i sådana fall 
det ovan beskrivna förloppet fr.o.m. punkt »Skränkning av ledskenorna».

Inställning av rörelsebegränsningen
SofTec Genu-lederna kan med avseende på böjning och töjning begränsas i 
steg om 10°.
•	� Öppna de bägge lårbensbanden samt fäst bandens ändar. Ortosfickan på 

utsidan av knäleden kan nu öppnas fram till ledmekanismen (bild 18).
•	� Avlägsna ledkåpan på utsidan av knäet.
•	� Böj underbenet tills stansmarkeringarna är parallella med den distala 

(undre) ledskenan (30° böjning) (bild 19).
•	� I ett litet utrymme i ledens mellersta del hittar du två metallstift med 

dragringar. Ta bort stiften.
•	� Vrid på mätningsbrickan tills pilriktningen stämmer överens (bild 20). Välj 

böjnings – och töjnings – vinkel samt skjut in metallstiften i motsvarande 
borrhål på hålskivan. Varje borrhål är förskjutet med 10°.

•	� Sätt på ledkåpan på nytt så att metallstiften stannar kvar i borrhålen.
•	� Öppna nu ortosfickan på insidan av knäet.
•	� Avlägsna ledkåpan.
•	� Ta ur metallstiften med dragringarna.
•	� Böj samt sträck ut knäet till resp. anslag. Sätt in stiften i motsvarande 

borrhål. Obs! Böjnings- och sträckningsbegränsningarna måste stämma 
överens på in- utsidan av knäet.

•	� Sätt på täckkåpan på nytt samt stäng ledfickorna och lårbensbanden.
•	� Spänningen byggs upp på ett speciellt sätt genom att du drar åt banden i 

följande ordningsföljd (bild 21):
	 – lårbensbandet direkt vid knäleden (1)
	 – lårbensbandet längst från knäleden (2)

Skötsel

	� Utsätt inte ortosen för direkt värme 
(t ex värmeelement, solljus, etc.).

SofTec Genu kan tvättas separat för hand med ett tvättmedel för fintvätt vid 
20-30 °C.

Vi har kontrollerat denna produkt inom ramen för vårt integrerade kvalitets 
management system. Om du ändå har reklamationer ta kontakt med närmaste 
Bauerfeind -representant eller med vår kundtjänst.

•	 Efter svettdrivande aktiviteter rekommenderar vi att du tar av ledskenorna, 
torkar av dem med en fuktig trasa och låter dem torka separat.

Information om återanvändning 
SofTec Genu är avsedd att användas endast en gång på patienten.

Garanti
För produkten gäller de i inköpslandet lagstadgade bestämmelserna. I den 
mån det är tillämpbart, gäller de landsspecifika garantibestämmelserna 
mellan säljare och köpare. Vid misstanke att en fråga kan utvecklas till ett 
garantiärende, vänd dig i första hand direkt till det försäljningsställe där 
produkten är inköpt.

Var vänlig och gör inga ändringar på produkten på eget initiativ. Detta gäller 
i synnerhet i de fall där fackpersonal har gjort individuella anpassningar av 
produkten. Följ våra bruks- och skötselanvisningar. De baserar sig på våra 
mångåriga erfarenheter och säkerställer funktionen hos våra medicinskt 

verksamma produkter för lång tid. Endast optimalt fungerande hjälpmedel gör 
nytta för dig. Dessutom kan garantins giltighet begränsas om anvisningarna 
inte följs.

Avfallshantering
�Efter användning kan SofTec Genu utan problem kastas i hushållssoporna.

Vid reklamationer, vänligen kontakta uteslutande din fackhandel. Observera att 
endast rengjorda produkter kommer att åtgärdas.

Senaste uppdatering: 2017-08

1 �Ortos = ortopediskt hjälpmedel för stabilisering, avlastning, fixering, kontroll eller 
korrigering av extremiteter eller bål

no norsk

Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig som nedlasting under:  
www.bauerfeind.com/downloads

Kjære kunde,
Takk for at du valgte å kjøpe et Bauerfeind-produkt. Denne bruksanvisningen 
inneholder all viktig informasjon som du trenger å vite om SofTec Genu. Les 
denne bruksanvisningen nøye, og kontakt legen, den medisinske forhandleren 
eller vår tekniske serviceavdeling hvis du har spørsmål.

Beregnet brukt
SofTec Genu er en lisensiert, terapeutisk innretning som er beregnet på å 
hjelpe behandlingen din. Den bidrar til å beskytte kneet ditt under behandling 
og fremmer muskelutviklingen under fysiske, terapeutiske øvelser.

Indikasjoner
•	 Ruptur av fremre korsbånd (fremre ustabilitet)
	 – ikke-kirurgisk behandling (konservativ behandling)
	 – pleie av kneet før og etter operasjon
	 – langvarig behandling for varig fremre ustabilitet
•	 Konservativ behandling for skader i kollateralligament
•	 Behandling av mild ustabilitet i kneet som følge av
	 – fremskreden leddslitasje
	 – (revmatoid artritt)
	 – innsetting av kneprotese (implantat)
•	 Begrensning av kneets bevegelsesområde, f.eks. etter suturering eller 

utskiftning av menisk (implantasjon)

Risker vid användning

	 Viktige opplysninger
•	� SofTec Genu er et reseptprodukt som skal brukes under veiledning fra 

lege. SofTec Genu skal kun brukes i samsvar med anvisningene i denne 
bruksanvisningen og til de angitte bruksområdene.

•	� Før SofTec Genu anvendes etter en operasjon, må du kontrollere at 
følsomheten og hevelsen er tilstrekkelig redusert, slik at det ikke finnes 
unødvendige trykkpunkter eller komplikasjoner. SofTec Genu brukes normalt 
ikke før 5-8 dager etter et inngrep, avhengig av smertene og hevelsene til 
den individuelle pasienten.

•	� Kontakt vår tekniske serviceavdeling hvis du oppdager unormale endringer.
•	� Kombinasjoner med andre produkter (f.eks. kompresjonsstrømper) må først 

diskuteres med aktuell lege.
•	� Når du hviler kan stroppene løsnes for å gi bedre komfort.
•	� Hvis SofTec Genu brukes under trening eller sportsaktiviteter, må ikke 

hengselens fleksjon begrenses. Begrenset ekstensjon ved 0° er tilstrekkelig 
for å forhindre overdreven ekstensjon av beinet.

•	� SofTec Genu er ikke beregnet på å forhindre skader, spesielt når det bedrives 
kontaktsport. Kontaktsport medfører høyere risiko for skade.

•	� Sørg for at pasienten kan ta av og på SofTec Genu uten hjelp av spesialist.
•	� Unngå bruk av salver, kremer eller andre substanser, herunder fett eller 

syrer.
•	 Bivirkninger som påvirker hele organismen er ikke rapportert til dags dato. 

Riktig montering forutsettes. Hvis støtteapparat og ortoser1 som brukes 
eksternt på kroppen sitter for stramt, kan det føre til tegn på lokalt trykk, 
eller i sjeldnere tilfeller innsnevring av underliggende blodkar eller nerver.

 
�
Inneholder naturkautsjuk latex (elastodier). Dette kan føre til 
hudirritasjoner ved overømfintlighet. Fjern ortosen dersom du merker 
allergiske reaksjoner. 

Kontraindikasjoner
Helseskadelige allergiske reaksjoner er ikke rapportert til dags dato. Ved 
følgende tilstander skal slike hjelpemidler kun monteres og brukes i samråd 
med lege:

1.	�Hudforstyrrelser / skader i den aktuelle kroppsdelen, spesielt ved 
betennelse. Det samme gjelder forhøyede arr med hevelser, rødhet og kraftig 
varmeutvikling.

2.	�Åreknuter.
3.	�Nedsatt følelsesevne og sirkulasjonsforstyrrelser i beina / føttene, f.eks. 

diabetes mellitus.
4.	�Nedsatt lymfedrenering – herunder oppsvulmet bløtvev av uvisst opphav, 

som befinner seg på et annet sted enn det monterte hjelpemidlet.

Anvisninger for bruk
Bestemme størrelsen
Bestem riktig størrelse i henhold til opplysningene som er oppgitt på 
emballasjens bakside.

Sammensettings- og monteringsanvisning
Fremgangsmåte første gang de hengslede sidestengene tilpasses
•	 Åpne de to lårstroppene. Trekk stroppene ut av plastløkkene og fest endene 

av stroppene på borrelåsområdet. 
	 Nå kan du åpne sidelommene og ta ut de hengslede sidestengene (Fig. 1).
•	 Kontroller leddstengenes passform på de indre og ytre aspektene av kneet 

og form på nytt om nødvendig.

	 Viktig!
Pass på at hengslene ikke skades når sidestengene tilpasses. Bruk av 
bøyejern anbefales for å forhindre slik skade, med beskyttelse om nødvendig. 
Ta på støtten riktig ved å løsne justeringsskruene (Fig. 10) og påse at 
stoppeinnretningen ikke løftes ut av føreren. Pass på at sidebarene ikke bøyes 
for nært hengselet. De hengslede sidestengene må tilpasses, slik at det ikke 
settes trykk på nivået øverst på leggbeinet (øverst på fibula), for å unngå 
irritasjon.
•	 Sett de hengslede sidestengene tilbake i de tilsvarende sidelommene. 

Leddstengene for de indre (mediale) og ytre (laterale) aspektene av kneet er 
merket med forskjellige farger. Fargemerkene på sidestangen må ha samme 
farge som de indre sidelommene. Sidestengene må ikke skyves under de 
fargede innerlommene på dette punktet (Fig. 2).

•	 Lukk sidelommen.

Første gangs bruk av SofTec Genu
•	� Åpne glidelåsen og alle stroppene. Fest endene av stroppene på 

borrelåsområdet.
•	� Hold SofTec Genu med begge hender på den proksimale delen (nær 

etiketten). Snu SofTec Genu slik at du kan se glidelåsen (Fig. 3).
•	� Trekk SofTec Genu over ankelen til den distale enden er over ankelen.
•	� Snu SofTec Genu 180° (en halv omdreining) rundt beinet (Fig. 4).
•	� Dra SofTec Genu så høyt opp på beinet at kneskålen er sentrert i paden 

(fig. 5).
•	� Glidelåsen kan lukkes enkelt ved å trekke den nedre delen foran på 

SofTec Genu i glidelåsområdet bakover til den overlapper (Fig. 6).
•	� Før alle stroppene gjennom plastløkkene og fest dem løst. Det tiltenkte 

trykket oppnås ved å stramme stroppene i følgende rekkefølge (Fig. 7):
	 – Distal leggstropp (1)
	 – Proksimal lårstropp (2)
	 – Distal lårstropp (3)
	 – Proksimal leggstropp (4)
•	� Kontroller at SofTec Genu er riktig påsatt. Stropper som sitter for stramt skal 

løsnes. Hvis pasienten kjenner trykkpunkter i området med de hengslede 
sidestengene, kan det være nødvendig å tilpasse dem på nytt.

Innstilling av pasientens rotasjonsakse
Hengslene til SofTec Genu leveres med en utgangsinnstilling på 16 mm 
forskyvning bakover. Dette er tydelig hvis innretningen er stilt slik at det midtre 
(tredje) inngraverte merket er parallelt med det proksimale (øvre) området 
på de distale (nedre) sidestengene når sidestangen er bøyd med 30° (Fig. 8). 
Hengslene har en teknisk intelligent mekanisme som tillater optimal justering 
av pasientens rotasjonsakse.
Rotasjonsaksen for den enkelte pasient kan fastslås som følger:
•	 Åpne den distale (nedre) lårstroppen, sett fast enden og åpne det nedre 

området av sidelommene (Fig. 9).
•	 Finn stoppskruene som er plassert på de proksimale (øvre) sidestengene, 

rett over hengselet. Skru dem ut til de stanser.
•	 Trykk nedover på stoppskruene og flytt dem i retning av kneskålen 

(fremover) til de stanser (Fig. 10).
	 (Sjekk ved å bare rotere den plastdekte delen litt.) Kontroller at 

standardinnstillingen på 16 mm forskyvning bakover fremdeles gjelder 
når stoppet er åpnet. Dette kan ses ut fra plasseringen av metallpinnene i 
posisjonsindikatoren (Fig. 11 og 12). Stram til de to toppskruene.

•	 Lukk den distale (nedre) lårstroppen (løst). Be pasienten om å bøye og 
strekke ut kneleddet i bevegelsesområdet mellom 10° og 45°, omtrent 15 
ganger. Dette er nødvendig for å finne rotasjonsaksen til hver enkelt pasient. 
Hvis pasienten ikke kan bære vekt etter operasjonen, må kneet kun svinges i 
et bevegelsesområde på mellom 10° og 45°.

	 Etter hvert som pasienten blir mer aktiv, må rotasjonsaksen justeres på nytt 
i henhold til vektbæreevnen.

•	 Åpne den distale lårstroppen, sett fast enden, og åpne det nedre området av 
sidelommene (Fig. 13).

•	 Skru ut stoppskruene og skyv dem mot kneskålen bakside (bakover) til de 
klikker på plass (Fig. 14). Hvis de ikke klikker på plass med en gang, må den 
plastdekte delen av hengselet roteres litt (maks. 5°) (Fig. 15).

•	 Stram til begge stoppskruene igjen.. Nå er pasientens individuelle 
rotasjonsakse funnet og sikret.

•	 Åpne den proksimale lårstroppen og sidelommene.
•	 Skyv den øvre delen av sidestengene under de fargede innerlommene 

(Fig. 16).
•	 Lukk de to sidelommene og lårstroppene.
•	 Ivareta det tiltenkte trykket ved å lukke stroppene i følgende rekkefølge: 

(Fig. 17)
	 – Distal lårstropp (1)
	 – Proksimal lårstropp (2)

	 Viktig
Rotasjonsaksen for hver enkelt pasient skal justeres på nytt hvis omkretsen 
til pasientens bein endres i løpet av behandlingen, f.eks. som følge av 
muskeloppbygging. I slike tilfeller skal du gjenta fremgangsmåten beskrevet 
ovenfor i avsnittet «Finne pasientens rotasjonsakse».

Angi bevegelsesområde
Fleksjon og ekstensjon av leddene på SofTec Genu kan begrenses i intervaller 
på 10°.
•	� Åpne de to lårstroppene og fest endene. Ortoselommen på det ytre aspektet 

av kneet kan nå åpnes ned til leddmekanismen (Fig. 18).
•	� Fjern leddekslet på det ytre aspektet av kneet.
•	� Bøy underdelen av beinet til de inngraverte merkene på den proksimale 

(øvre) sidestangen er parallelle med overdelen av den distale (nedre) 
sidestangen (30°) (Fig. 19).

•	� Du vil finne 2 metallpinner med ringformede håndtak i hullene midt i 
hengselet. Trekk dem ut.

•	� Roter skaleringsskiven til pilen på overdelen av den distale sidestangen er 
innrettet med pilen på skaleringsskiven (Fig. 20).  
Velg fleksjons- og ekstensjonsvinklene og sett metallpinnene i det 
tilsvarende hullet som er optimalt innrettet med tallene.  
Hvert hull er et intervall på 10°.

•	� Sett på plass hengseldekslet av plast, slik at pinnene blir værende i hullene.
•	� Åpne deretter ortoselommen på det indre aspektet av kneet.
•	� Fjern hengseldekslet av plast.
•	� Ta ut metallpinnene ved bruk av de ringformede håndtakene.
•	� Bøy kneet forsiktig til hengselet stanser. Sett en pinne i det riktige hullet. Det 

trenger ikke nødvendigvis å tilsvare den laterale siden. Strekk deretter ut 
kneet til hengselet stanser og sett pinnen i hullet som tilsvarer den laterale 
siden. Viktig! Innstillingene for begrensning av fleksjon og ekstensjon på de 
indre og ytre aspektene av kneet må være identiske.

•	� Sett på plass hengseldekslet av plast og lukk den mediale sidelommen og 
lårstroppene.

•	� Riktig festing av SofTec Genu oppnås ved bruk av følgende 
fastspenningssekvens (Fig. 21):

	 – Distal lårstropp (1)
	 – Proksimal lårstropp (2)

Produktpleie og vaskeanvisninger

	� Ortosen må aldri utsettes for direkte varme 
(f.eks. varmeapparat, sollys, osv.)!

SofTec Genu kan vaskes separat for hånd med et mildt vaskemiddel ved en 
temperatur på 20-30 °C.

Dette produktet er undersøkt av vårt eget kvalitetskontrollsystem. Skulle 
du likevel ha en klage, bes du ta kontakt med forhandleren eller vår 
kundeserviceavdeling.

•	 Etter at du har svettet anbefaler vi at du fjerner leddskinnene, og tørker av 
disse med en fuktig klut og lar de tørke separat.

Henvisninger for gjenbruk 
SofTec Genu er kun beregnet på å monteres én gang på én pasient.

Garanti
Lovbestemmelsene i landet hvor produktet ble kjøpt, gjelder. Der de er 
relevante, gjelder landspesifikke garantiregler mellom forhandler og kjøper. 
Hvis det mistenkes et garantitilfelle, kontakt først direkte den du kjøpte 
produktet av.

Ikke utfør noen forandringer på produktet selv. Dette gjelder spesielt 
individuelle tilpasninger utført av kvalifisert personale. Følg våre instruksjoner 
om drift og vedlikehold. Disse er basert på vår lange erfaring og gir 
funksjonene til våre medisinsk effektive produkter trygghet over lengre tid. Kun 
godt fungerende hjelpemidler støtter deg. I tillegg kan unnlatelse av å følge 
instruksjonene begrense garantien.

Avhending
SofTec Genu kan avfallshåndteres uten restriksjoner.
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1 �Ortose = ortopedisk utstyr som brukes til å stabilisere, avlaste, immobilisere, 
kontrollere eller korrigere lemmer eller overkroppen

fi suomi

Tämä käyttöohje on ladattavissa myös internetosoitteesta:  
www.bauerfeind.com/downloads

Arvoisa asiakas,
Kiitos, että valitsit Bauerfeind-tuotteen. Näissä käyttöohjeissa on tärkeää tietoa 
SofTec Genu-ortoosista. Lue ohjeet huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota 
yhteys lääkäriin, tuotteen jälleenmyyjään tai Bauerfeindin tekniseen tukeen. 

Käyttötarkoitus
SofTec Genu on polven vammojen hoitoon hyväksytty ortoosi. Se suojaa polvea 
hoidon aikana ja edistää lihasten vahvistumista kuntoutusharjoituksissa.

Käyttöaiheet
•	 Eturistisiteen repeämä (etusuuntainen instabiliteetti)
	 – konservatiivinen hoito (ei leikkausta)
	 – polven pre- ja postoperatiivinen hoito
	 – pitkäaikainen kuntoutus
•	 Sivusidevammojen konservatiivinen hoito
•	 Polven lievän instabiliteetin hoito seuraavissa tapauksissa:
	 – nivelrikko
	 – nivelreuma
	 – tekonivel
•	 Polven liikeradan rajoittaminen esim. nivelkierukan ompelun tai 

nivelkierukkaistutteen asentamisen jälkeen

Haittavaikutukset

	 Tärkeää tietoa
•	� SofTec Genu-ortoosi on lääkärin määräämä tuote, jota on käytettävä lääkärin 

valvonnassa. SofTec Genu-ortoosia on käytettävä näiden käyttöohjeiden 
mukaisesti ja ainoastaan mainittuihin käyttöaiheisiin.

•	� Kun SofTec Genu-ortoosia käytetään leikkauksen jälkeen, on varmistettava 
ensin, että raajan herkkyys ja turvotus ovat vähentyneet riittävästi, jotta 
ortoosin käyttö ei aiheuttaisi tarpeettomia painepisteitä tai komplikaatioita. 
SofTec Genu -ortoosia ei yleensä suositella 5-8 päivään leikkauksen jälkeen 
potilaan kivuista ja turvotuksesta riippuen.

•	� Jos huomaat epätavallisia muutoksia, ota yhteys Bauerfeindin 
asiakaspalveluun.

•	� Jos ortoosia halutaan käyttää samanaikaisesti muiden tuotteiden (esim. 
tukisukkien) kanssa, siitä on keskusteltava etukäteen hoitavan lääkärin 
kanssa.

•	� Hihnoja voi löysätä pitempien lepojaksojen ajaksi, jos ortoosi tuntuu 
epämiellyttävältä.

•	� Jos SofTec Genu-ortoosia käytetään liikunnan tai urheilun aikana, 
nivelkiskojen koukistusliikettä ei pidä rajoittaa. Ojennuksen rajoitusasetus 0° 
riittää ehkäisemään polven yliojennuksen.

•	� SofTec Genu-ortoosia ei ole tarkoitettu vammojen ehkäisyyn. Tämä pätee 
varsinkin kontaktilajeihin, sillä loukkaantumisriski on tavallista suurempi 
näissä lajeissa.

•	� Varmista, että potilas osaa asettaa ja poistaa SofTec Genu-ortoosin ilman 
apua.

•	� Vältä salvojen, voiteiden tai muiden rasvaa tai happoja sisältävien aineiden 
käyttöä.

•	 Tähän mennessä ei ole todettu koko elimistöön liittyviä haittavaikutuksia. 
Tuki on aina sovitettava asianmukaisesti. Liian kireät tuet ja ortoosit1 
voivat aiheuttaa paikallisia oireita. Joskus ne voivat myös painaa alle jääviä 
verisuonia ja hermoja.

 
�
Sisältää luonnonkumilateksia (elastodieenia), joka voi aiheuttaa 
yliherkille ihmisille ihoärsytystä. Riisu ortoosi, jos havaitset allergisia 
reaktioita. 

Vasta-aiheet
Tähän mennessä ei ole todettu terveydelle haitallisia yliherkkyysreaktioita. 
Seuraavissa tapauksissa tuen sovitus ja käyttö edellyttää lääkärin neuvontaa:
1.	�iho-oireita / -vaurioita tuen käyttöpaikassa, erityisesti tulehtuneita alueita tai 

kohollaan olevia tai turvonneita arpia, punoitusta tai liiallista kuumotusta.
2.	�suonikohjuja.
3.	�heikentynyt tuntoherkkyys ja verenkierto jaloissa / jalkaterissä, esim. 

Diabetes mellituksen yhteydessä.

4.	�heikentynyt imusolmukkeiden toiminta, mukaan lukien tuen käyttöpaikasta 
etäällä sijaitsevien pehmytkudosten turvotus, jonka syy ei ole tiedossa.

Käyttöohjeet
Koon määritys
Valitse oikea koko pakkauksen taustapuolella olevien tietojen avulla.

Kokoamis- ja asennusohjeet
Saranoitujen sivukiskojen muotoilu ennen ensimmäistä käyttöä
•	 Avaa molemmat reisihihnat. Vedä hihnat pois muovisista soljista ja kiinnitä 

niiden päät tarraosaan. Nyt sivutaskut voidaan 
avata ja sivukiskot irrottaa (kuva 1).

•	 Tarkista sivukiskojen sopivuus polven sivuilla ja muotoile kiskoja 
tarvittaessa.

	 Tärkeää!
Varo vaurioittamasta saranoita sivukiskojen muotoilun yhteydessä. 
Taivutusrautojen käyttö (tarvittaessa pehmusteen kanssa) on suositeltavaa 
vaurioiden välttämiseksi. Kierrä säätöruuvit (kuva 10) auki ja varmista, että 
rajoitin ei nouse ohjaimestaan. Vältä taivuttamasta sivukiskoja liian läheltä 
saranaa. Saranoidut sivukiskot on muotoiltava niin, että ne eivät paina 
pohjeluun yläosaa ärsytyksen välttämiseksi.
•	 Aseta sivukiskot takaisin ortoosin sivutaskuihin. Sisäpuolisessa ja 

ulkopuolisessa sivukiskossa on erilaiset värimerkinnät. Varmista, että nämä 
värimerkinnät vastaavat sisätaskujen väriä. Sivukiskoja ei saa työntää 
värillisten sisätaskujen alle vielä tässä vaiheessa (kuva 2).

•	 Sulje sivutasku.

SofTec Genu-ortoosin sovitus ensimmäistä kertaa
•	� Avaa vetoketju ja kaikki tarrahihnat. Kiinnitä hihnojen päät tarraosaan.
•	� Tartu SofTec Genu-ortoosin yläreunaan (etiketin läheltä) molemmin käsin ja 

käännä sitä niin, että näet vetoketjun (kuva 3).
•	� Vedä SofTec Genu-ortoosia nilkan yli, kunnes sen alareuna on nilkan 

yläpuolella.
•	� Käännä SofTec Genu-ortoosia 180 astetta (puoli kierrosta) jalan ympäri 

(kuva 4).
•	� Vedä SofTec Genu -ortoosi niin pitkälle jalan ympärille, että polvilumpio on 

pelotin keskellä (kuva 5).
•	� Sulje vetoketju. Vedä SofTec Genu-ortoosin etualareunaa vetoketjun kohdalta 

taaksepäin, kunnes molemmat reunat ovat kohdakkain (kuva 6).
•	� Vie kaikki tarrahihnat muovisolkien läpi ja kiinnitä ne löysästi. 

Oikeanvahvuinen kompressio saadaan aikaan kiristämällä hihnat 
seuraavassa järjestyksessä (kuva 7):

	 – �alempi pohjehihna (1)
	 – �alempi reisihihna (2)
	 – �ylempi reisihihna (3)
	 – �ylempi pohjehihna (4)
•	� Varmista, että SofTec Genu istuu hyvin. Jos hihnat tuntuvat liian tiukoilta, 

löysää niitä. Jos potilas havaitsee painepisteitä  
sivukiskojen alueella, kiskot on muotoiltava uudelleen.

Potilaan yksilöllisen kiertoakselin asetus
SofTec Genu-ortoosin saranoiden oletusasetuksena on 16 mm taaksepäin. 
Tämän voi nähdä, kun kiskon taivutus on 30 astetta ja keskimmäinen 
(kolmas) viivamerkintä asetetaan yhdensuuntaiseksi alasivukiskon yläreunan 
(proksimaalisen reunan) kanssa (kuva 8). Saranoissa on älykäs mekanismi, joka 
sallii niiden säädön potilaan kiertoakselin mukaan. 

Potilaan yksilöllinen kiertoakseli voidaan määrittää 
seuraavalla tavalla:
•	� Avaa alempi reisihihna, kiinnitä sen pää ja avaa sivutaskujen alaosa (kuva 9).
•	� Löysää saranan yläpuolella sijaitsevia yläsivukiskojen lukitusruuveja, kunnes 

ne eivät kierry enempää.
•	� Paina ruuveja ja työnnä niitä polvilumpion suuntaan (eteenpäin), kunnes ne 

eivät liiku enempää (kuva 10). (Varmista ruuvin asento kiertämällä saranan 
päällysosaa osaa vain hiukan.) Tarkista lukituksen avauksen jälkeen, että 
sarana on yhä oletusasetuksessaan (16 mm taaksepäin). Sen voi nähdä 
kohdistimessa olevien metallitappien asennosta (kuvat 11 ja 12). Kiristä 
ruuvit.

•	� Kiinnitä alempi reisihihna löysästi. Pyydä potilasta koukistamaan ja 
ojentamaan polviniveltä 10-45 asteen kulmassa noin 15 kertaa. Näin voidaan 
löytää potilaan yksilöllinen kiertoakseli. Jos potilaan jalka ei kestä painoa 
leikkauksen jälkeen, polven heilutus 10-45 asteen kulmassa riittää.

�	� Sitä mukaa kun potilaan aktiviteettitaso lisääntyy, kiertoakselia on 
säädettävä jalan kestämän painon mukaan.

•	� Avaa alempi reisihihna, kiinnitä sen pää ja avaa sivutaskujen alaosa (kuva 13)
•	� Kierrä lukitusruuvit auki ja työnnä niitä polvitaivetta kohden (taaksepäin), 

kunnes ne napsahtavat paikalleen (kuva 14).  
Jos ruuvit eivät napsahda paikalleen, kierrä saranan päällysosaa hiukan 
(enintään 5°) (kuva 15).

•	� Kiristä molemmat lukitusruuvit. Nyt potilaan yksilöllinen kiertoakseli on 
säädetty ja lukittu.

•	� Avaa ylempi reisihihna ja sivutaskut.

•	� Työnnä sivukiskojen yläosa värillisten sisätaskujen alle (kuva 16).
•	� Sulje sivutaskut ja kiinnitä reisihihnat.
•	� Oikeanvahvuinen kompressio saadaan aikaan kiristämällä hihnat 

seuraavassa järjestyksessä (kuva 17):
	 – alempi reisihihna (1)
	 – ylempi reisihihna (2)

	 Tärkeää
Potilaan yksilöllistä kiertoakselia on säädettävä, jos raajan ympärysmitta 
muuttuu kuntoutuksen aikana (esim. lihasten vahvistumisen seurauksena). 
Tällöin yllä esitetyt toimenpiteet on suoritettava uudelleen (katso kohtaa 
Potilaan yksilöllisen kiertoakselin asetus).

Liikeradan asetus
SofTec Genu-ortoosin nivelten koukistusta ja ojennusta voidaan rajoittaa 10 
asteen välein.

•	� Avaa molemmat reisihihnat ja kiinnitä niiden päät tarraosaan. Polvinivelen 
ulkosivulla oleva tasku voidaan nyt avata nivelmekanismiin asti (kuva 18).

•	� Irrota nivelen suojus ortoosin ulkosivulta.
•	� Koukista jalkaa polvesta, kunnes yläsivukiskon viivamerkinnät ovat 

yhdensuuntaiset alasivukiskon yläreunan kanssa (30°) (kuva 19).
•	� Saranan keskellä olevissa rei’issä on kaksi metallitappia, joissa on 

vedinrenkaat. Irrota ne.
•	� Kierrä asteikkolevyä, kunnes alasivukiskossa oleva nuoli on asteikkolevyn 

nuolen kohdalla (kuva 20). Valitse koukistus- ja ojennuskulmat ja aseta 
metallitapit astelevyn vastaaviin (lähimpiin) reikiin. Reiät sijaitsevat 10 
asteen välein.

•	� Aseta saranan muovisuojus paikalleen niin, että tapit pysyvät rei’issään.
•	� Avaa polven sisäsivulla oleva tasku.
•	� Irrota saranan muovisuojus.
•	� Irrota metallitapit vetämällä renkaista.
•	� Ojenna ja koukista polvea varovasti saranan sallimaan kulmaan asti. Aseta 

tapit oikeisiin reikiin. Niiden ei välttämättä tarvitse vastata ulkosivulla 
käytettyjä reikiä. Ojenna polvea saranan sallimaan kulmaan asti ja aseta 
tapit reikiin, jotka vastaavat ulkosivulla käytettyjä reikiä. Tärkeää! Ojennuksen 
ja koukistuksen rajoitusasetusten on oltava samat polven sisä- ja 
ulkosivuilla.

•	� Aseta saranan muovisuojus paikalleen, sulje sivutasku ja kiinnitä reisihihnat.
•	� SofTec Genu-ortoosi on kiinnitettävä noudattamalla seuraavaa hihnojen 

kiinnitysjärjestystä (kuva 21):
	 – alempi reisihihna (1)
	 – ylempi reisihihna (2)

Pesu-ja huolto-ohjeet

	� Ortoosia ei saa altistaa suorille lämmönlähteille (esim. 
lämmityslaitteille) tai suoralle auringonvalolle.

SofTec Genu-ortoosi voidaan pestä käsin 20-30 °C:n lämpöisessä 
vedessä miedolla pesuaineella. Tuote on läpäissyt valmistajan omat 
laadunvalvontatestit.

Jos kuitenkin havaitset vikaa tuotteessa, ota yhteys jälleenmyyjään tai 
valmistajan asiakaspalveluun.

•	 Hikoilun jälkeen on suositeltavaa irrottaa sivukiskot, pyyhkiä ne kostealla 
liinalla ja antaa niiden kuivua irrallaan.

Ohjeita tuotteen uudelleenkäyttöön 
SofTec Genu on tarkoitettu sovitettavaksi vain yhdelle potilaalle.

Takuu
Tuotteen hankintamaassa voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan. 
Soveltuvin osin myyjän ja ostajan väliseen suhteeseen sovelletaan 
maakohtaisia takuusäännöksiä. Jos epäilet takuutapausta, ota ensimmäiseksi 
yhteyttä suoraan tuotteen myyjään.

Älä tee tuotteeseen muutoksia itse. Kielto koskee erityisesti ammattilaisten 
tekemiä yksilöllisiä mukautuksia. Noudata antamiamme käyttö- ja hoito-
ohjeita. Ne perustuvat monivuotiseen kokemukseemme ja varmistavat 
lääkinnällisten tuotteidemme toimivuuden pitkäksi aikaa. Vain ihanteellisesti 
toimivista apuvälineistä on käyttäjälleen hyötyä. Ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi myös rajoittaa takuun voimassaoloa.

Hävittäminen
Tuote voidaan hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Ota reklamaatiotapauksessa yhteyttä ainoastaan jälleenmyyjään. Huomaa, että 
vain puhdistettua tuotetta voidaan korjata.

Tiedot päivitetty: 2017-08

1 �Ortoosi = ortopedinen tuki, joka tukee, lievittää kipuja, immobilisoi ja ohjaa tai korjaa 
raajojen tai vartalon asentoa

da dansk

Denne brugsanvisning er også tilgængelig som download på:   
www.bauerfeind.com/downloads

Kære kunde
mange tak for din tillid til et produkt fra Bauerfeind. I denne brugsanvisning 
finder du alle vigtige oplysninger om SofTec Genu. 
SofTec Genu dá segurança ao joelho durante a terapia e ajuda, em conjunto 
com a fisioterapia, a treinar a musculatura correspondente.

Anvendelsesområde
Vi vil gerne bede dig om at læse brugsanvis ningen grundigt igennem og 
kontakte vores tekniske kundeservice eller vores lokale fag konsulent, såfremt 
du har spørgsmål til produktet.

Anvendelsesområder
•	 Sønderrivning af det forreste korsbånd (instabilitet foran)
	 – Ikke operativ behandling (konservativ terapi)
	 – Assistance før og efter operation
	 – Vedvarende behandling ved blivende in stabilitet foran
•	 Konservativ terapi ved lette sidebåndsskader
•	 Behandling ved let instabilitet af knæleddet som følge af
	 – fremskredent knæledsslid
	 – ledegigt (rheumatoides polyarthritis)
	 – Knæledsprotese (endoprotese)
•	 For at begrænse bevægelsen i knæleddet, f.eks. efter syning af meniscus 

eller meniscusimplantation

Bivirkninger 

	 Vigtige anvisninger
•	� SofTec Genu er et produkt, som kan ordineres af lægen, og som bør 

anvendes i henhold til lægens anvisninger. SofTec Genu bør kun anvendes 
i henhold til anvisninger i denne brugsvejledning og kun til de anførte an 
vendelsesområder.

•	� Før SofTec Genu bruges efter en operation, skal helingen af operationssåret 
være så langt fremme, at der ikke kan opstå unødvendige tryksteder eller 
komplikationer. Desuden skal hævelsen være svundet ind (5-8 dage efter 
operationen).

•	� Kontakt straks vores tekniske kundeservice, såfremt der konstateres 
usædvanlige foran dringer (f.eks. at lidelsen tiltager)

•	� En kombination med andre produkter (f.eks kompressionsstrømper), skal 
først aftales med den behandlende læge.

•	� Ved længere hvilepauser skal bælterne slækkes for at undgå afsnøringer.
•	� Ved sportslig aktivitet må skinnernes bevægelse ikke reduceres. For at 

forebygge at knæleddet overstrækkes, er det kun nødvendigt at begrænse 
strækket ved 0°.

•	� Kontaktsportsgrene indebærer i sig selv en højere skadesrisiko. Bauerfeind 
Ortopædi påtager sig ingen garanti for, at SofTec Genu hindrer skader.

•	� Vær sikker på, at patienten kan tage ortosen rigtig på og af uden professionel 
hjælp.

•	� Sørg for, at produktet ikke kommer i berøring med fedt- og syreholdige 
midler, salver eller lotion.

•	 Der er ingen kendte bivirkninger, som vedrører hele organismen. Faglig 
korrekt brug / påtagning er en forudsætning. Alle terapeutiske hjælpemidler, 
der sættes udvendigt på kroppen, eksempelvis bandager og ortoser1, kan, 
såfremt de sidder for stramt, resultere i lokale tryksymp tomer og i sjældne 
tilfælde indsnævre blodkar eller nerver.

 
�
Indeholder naturgummi (elastodien), hvilket ved overfølsomhed kan føre 
til hudirritationer. Tag ortosen af, hvis du får allergiske reaktioner. 

Kontraindikationer
Overfølsomheder med sygdomskarakter er hid til ikke konstateret. 
Ved nedenstående syg domsbilleder er påtagning og brug af et sådant 
hjælpemiddel kun tilrådelig i samråd med lægen:
1.	�Hudsygdomme / -læsioner i det berørte om råde af kroppen, især ved 

betændelsestil stande. Opsvulmede ar med hævelse, rødme og hyper termi.
2.	�Åreknuder (varicosis).
3.	�Problemer med følesansen og blodgennemstrømningen i benene f.eks. ved 

»sukker syge« (diabetes mellitus).
4.	�Lymfestase – og uklare hævelser af bløddele i større afstand fra 

hjælpemidlet.

Brugsanvisning
Bestemmelse af størrelse
Find den rigtige størrelse vha. angivelserne på bagsiden af emballagen.
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Samle- og monteringsvejledning
Fremgangsmåde ved første tilpasning 
(Bøjning af ledskinnerne)
•	 Åbn de to lårbælter. Træk bælterne ud af plaststropperne. Hæft 

bælteenderne fast ved at bukke dem om. Sidelommerne kan kun åbnes ved 
at hele velcroområdet trækkes til side (fig. 1).

•	 Kontroller skinnernes pasform til knæleddets indvendige (bagved) og 
udvendige (foran) side, og tilpas dem i givet fald.

	 Vigtigt!
Pas på, at skinnerne ikke beskadiges ved tilpasningen. For at forebygge 
beskadigelser anbefales det at bruge runde bøjejern, i givet fald med værn. For 
at tilpasse skinnerne til kroppen skal fingerskruerne på indstillingen (fig. 10) 
løsnes. Vær opmærksom på, at 
fikseringen (låsen) ikke tages ud af føringen. Undgå at bøje i nærheden af 
leddet. For ikke at irritere lægbensnerven skal skinnerne bøjes, så der ikke 
trykkes på lægbenet (fibula).
•	 Læg ledskinnerne ind i de rigtige lommer igen. Ledskinnerne til knæets 

indvendige og udvendige side kan skelnes fra hinanden på farven. De 
farvede markeringer på skinnerne og de indvendige lommers farve skal 
passe sammen. Skinnerne må på dette tidspunkt ikke skubbes ned under de 
farvede inderlommer (fig. 2).

•	 Luk nu sidelommerne.#Første iklædning af ortosen
•	� Åbn lynlåsen og alle bælter. Hæft bælteenderne fast ved at bukke dem om.
•	� Tag fat i SofTec Genu på øverste kant (ved isyningsmærket), så lynlåsen ses 

(fig. 3).
•	� Træk SofTec Genu over anklen, så nederste kant ligger over ankelknoglen.
•	� Drej SofTec Genu 180° (en halv omgang) om benets akse (fig. 4).
•	� Træk SofTec Genu så langt op over benet, indtil knæskallen er centreret i 

pelotten (fig. 5).
•	� Lynlåsen er let at lukke ved at trække forreste nederste del af 

SofTec Genu bagud i området omkring lynlåsen, indtil den overlapper (fig. 6).
•	� Træk alle bælter gennem plaststropperne, og hægt dem løst på. Der 

strammes målrettet til ved at spænde bælterne i følgende række følge (fig. 7):
	 – �det knæledsdistante underbensbælte (1)
	 – �det knæledsproksimale lårbælte (2)
	 – �det knæledsdistante lårbælte (3)
	 – �det knæledsproksimale underbensbælte (4)
•	� Kontroller nu, om SofTec Genu sidder ordentligt. Hvis der konstateres 

tryksteder i området omkring sideskinnerne, er det nødvendigt at rette 
skinnerne til igen (se ovenfor).

Indstilling af det individuelle ledomdrejningspunkt
Leddene i SofTec Genu leveres med en grund indstilling, der kan forskydes 
16 mm. Dette kan ses, hvis den midterste (tredje) udstansning er parallel med 
det proksimale (øverste) område i den distale (nederste) ledskinne (fig. 8), når 
ledskinnen bøjes 30°. Leddene har en »intel ligent« mekanisme, der indstiller 
sig på kompromisværdien for patientens individuelle om drejningspunkt. 
Tilpasningen til det individuelle knæledsomdrejningspunkt skal udføres på 
følgende måde:
•	� Åbn det knæledsproksimale lårbælte, buk enden om, og åbn også lommerne 

for neden.
•	� Løsn fikseringsskruerne på begge ledskinner, og skru dem helt ud.
•	� Tryk på skruerne, og skub dem hen mod knæskallen til anslag (fig. 10). 

Spænd fikseringsskruerne igen. Vær sikker på, at grundindstillingen også 
kan forskydes med 16 mm, efter at fikseringen har været løsnet. Grund 
indstillingen kan ses vha. positioneringen af metalstifterne i depotet (fig. 11 
og 12).

•	� Luk det knæledsproksimale lårbælte (løst). Ca. 15 bevægelsesforløb mellem 
10° og 45° er nok til, at leddene i SofTec Genu indstiller sig på patientens 
individuelle knæakse. Efter operation er det tilstrækkeligt at foretage 
pendul bevægelser uden at belaste benet. Ved pa tientens tiltagende 
bevægelsesaktivitet skal indstillingen findes under belastning ved gang.

•	� Åbn det knæledsproksimale lårbælte, buk enden om, og åbn også lommerne 
for neden (fig. 13).

•	� Løsn fikseringsskruerne, og skub dem hen mod knæhasen, indtil de går i 
lås (fig. 14). Drej let på ledmekanismen (maks. 5°), hvis skruerne ikke straks 
falder i lås (fig. 15).

•	� Spænd fikseringsskruerne igen. Nu er patien tens individuelle 
omdrejningsakse for knæleddet fundet og sikret.

•	� Åbn nu også det leddistante lårbælte og lommerne på siden.
•	� Skub den øverste del af ledskinnerne ned under de farvede inderlommer 

(fig. 16).
•	� Luk de to sidelommer og lårbælterne. Der strammes målrettet til ved at 

spænde bælterne i følgende rækkefølge (fig. 17):
	 – det knæledsproksimale lårbælte (1)
	 – det knæledsdistante lårbælte (2)

	 Vigtigt!
En efterfølgende tilpasning til knæleddets indi viduelle omdrejningsakse bør 
udføres, når omkredsen af patientens ben har ændret sig under terapiforløbet, 
f.eks. ved at muskel massen øges efter opbyggende fysiotera peutisk træning 
(sygegymnastik). Gentag så den ovenfor beskrevne fremgangsmåde fra 
punktet »Bøjning af ledskinnerne«.

Indstilling af bevægelsesgrænser
Bøjning og strækning af leddene i SofTec Genu kan begrænses i 10°-trin.

•	� Åbn de to lårbælter, og hæft enderne ved at bukke dem om. Lommen på 
ydersiden af knæleddet kan nu åbnes ned til ledmekanismen (fig. 18).

•	� Fjern ledkappen på knæets yderside.
•	� Bøj låret, indtil (markeringen) udstandsningen er parallel med det øverste 

område af den distale (nederste) ledskinne (30°-bøjning) (fig. 19).
•	� I det midterste område af leddet ses et depot med 2 metalstifter med ringe. 

Tag dem ud.
•	� Drej på skalaskiven, til pilene passer med hinanden (fig. 20). Vælg bøjnings- 

og stræk ningsvinkel, og stik metalstifterne ind i de pågældende boringer på 
hulskiven. Boringerne er forskudt med 10°.

•	� Læg ledkappen på igen, så stifterne ikke falder ud af hullerne.
•	� Åbn nu lommen i knæets indvendige side.
•	� Fjern ledkappen.
•	� Tag metalstifterne ud ved hjælp af ringene.
•	� Bøj, og stræk knæet til anslag. Sæt stifterne ind i hullerne, der passer.
	 Vigtigt! Begrænsningerne for bøjning og ud strækning skal stemme overens 

på knæets indvendige og udvendige side.
•	� Læg kappen på igen, og luk lommerne og lårbælterne.
•	� Der strammes målrettet til ved at spænde bælterne i følgende rækkefølge 

(fig. 21):
	 – det knæledsproksimale lårbælte (1)
	 – det knæledsdistante lårbælte (2)

Vedligeholdelse

	� Bør ved tørring ikke udsættes for direkte varme 
(f.eks. varmeapparat, solstråler, osv.).

SofTec Genu vaskes separat i hånden ved 20-30 °C med et mildt vaskemiddel.

Vi har testet og godkendt produktet inden for rammerne af vores integrerede 
kvalitets styringssystem. Skulle du alligevel have grund til at reklamere, bedes 
du kontakte vores lokale fagkonsulent eller vores kundeservice.

•	 Vi anbefaler at tage ledskinnerne ud efter sveddrivende aktiviteter, viske 
dem af med en fugtig klud og lade dem tørre separat.

Oplysninger vedrørende brugen 
Produktet er beregnet til engangsbrug.

Garanti
Der gælder lovbestemmelserne i det land, hvor produktet blev købt. Såfremt 
det er relevant, gælder landets mangelsansvarsregler mellem forhandler og 
køber. Henvend dig i garantitilfælde først direkte til den forhandler, hvor du har 
købt produktet.

Foretag ingen egenrådige ændringer på produktet. Det gælder især 
for individuelle tilpasninger, udført af fagfolk. Følg vores brugs- og 
plejeoplysninger. De baserer på mange års erfaringer og sørger for, at 
vores medicinisk virksomme produkter fungerer i lang tid. For kun optimalt 
fungerende hjælpemidler virker understøttende. Desuden kan tilsidesættelsen 
af oplysningerne indskrænke garantien.

Bortskaffelse
�Produktet kan uden problemer bortskaffes sammen med det almindelige 
husholdningsaffald.

Henvend dig ved reklamationer udelukkende til din forhandler. Vi gør 
opmærksom på, at kun rensede varer kan bearbejdes.

Informationens udgivelsesdato: 2017-08

1 �ortose = ortopædisk hjælpemiddel til stabilisering, aflastning, immobilisering, føring 
eller korrektion af arme, ben eller krop

pl polski

Instrukcję użytkowania można również pobrać pod adresem:  
www.bauerfeind.com/downloads

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za dokonanie wyboru produktu firmy Bauerfeind. Poniższa 
instrukcja zawiera wszystkie ważne informacje o produkcie SofTec Genu, 
z którymi należy się zapoznać. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej 
instrukcji. W razie ewentualnych pytań należy skontaktować się z lekarzem, 
dostawcą sprzętu medycznego lub naszym serwisem technicznym.

Przeznaczenie
SofTec Genu jest zarejestrowanym aparatem leczniczym, przeznaczonym do 
wspomagania stosowanego leczenia. Sprzyja ochronie stawu kolanowego 
podczas leczenia oraz wspomaga rozwój mięśni podczas ćwiczeń 
wykonywanych w ramach fizjoterapii.

Wskazania do stosowania
•	 Rozerwanie więzadła krzyżowego przedniego (niestabilność przednia)
	 – leczenie nieoperacyjne (zachowawcze)
	 – ochrona stawu kolanowego przed i po operacji
	 – długofalowe leczenie trwałej niestabilności przedniej
•	 Zachowawcze leczenie urazów więzadeł pobocznych
•	 Leczenie niewielkiej niestabilności kolana będącej następstwem:
	 – zaawansowanego zużycia stawu (reumatoidalne zapalenie stawów)
	 – endoprotezoplastyki stawu kolanowego (implant stawu)
•	 Ograniczenie ruchu w stawie kolanowym, np. po zszyciu lub 

endoprotezoplastyce (wszczepieniu implantu) łąkotki

Zagrożenia wynikające z zastosowania

	 Ważne informacje
•	� Orteza SofTec Genu jest dostępna z przepisu lekarza i powinna być 

stosowana zgodnie z jego zaleceniami. Ortezę SofTec Genu można używać 
wyłącznie pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji i tylko w wymienionych obszarach stosowania.

•	� Przed pooperacyjnym zastosowaniem ortezy SofTec Genu należy się 
upewnić, że nadwrażliwość i obrzęk zmniejszyły się na tyle, aby nie doszło 
do punktowego ucisku i powikłań. Zwykle orteza SofTec Genu nie jest 
stosowana przez 5–8 dni po operacji, w zależności od nasilenia bólu i 
obrzęku u danego pacjenta.

•	� W razie dostrzeżenia jakichkolwiek nietypowych zmian należy skontaktować 
się z naszym Działem Obsługi Technicznej.

•	� Przed zastosowaniem wyrobu łącznie z innymi produktami (np. 
pończochami uciskowymi) należy zasięgnąć opinii właściwego lekarza.

•	� Podczas odpoczynku paski powinny być poluzowane w celu zapewnienia 
większego komfortu stosowania.

•	� Jeżeli orteza SofTec Genu będzie stosowana podczas ćwiczeń fizycznych 
lub uprawiania sportu, nie należy ograniczać ruchu zgięciowego połączenia 
zawiasowego. Aby zapobiec przeprostowi kolana, wystarczy ograniczyć 
wyprost do 0°.

•	� Orteza SofTec Genu nie jest przeznaczona do zapobiegania urazom, 
zwłaszcza w sportach kontaktowych. Nieodłączną cechą sportów 
kontaktowych jest zwiększone ryzyko urazu.

•	� Należy się upewnić, że pacjent potrafizakładać i zdejmować ortezę 
SofTec Genu bez pomocy specjalisty.

•	� Należy unikać stosowania maści, kosmetyków typu lotion i wszelkich 
substancji zawierających tłuszcze lub kwasy.

•	 Dotychczas nie zgłoszono działań ubocznych dotyczących całego organizmu. 
Zakłada się przy tym, że orteza została prawidłowo dopasowana. Wszelkie 
pasy i ortezy1 nakładane z zewnątrz na ciało, jeśli zostaną zbyt ciasno 
założone, mogą powodować objawy miejscowego ucisku lub – w rzadkich 
wypadkach – uciskać leżące w głębi naczynia krwionośne lub nerwy.

 �Produkt zawiera kauczuk naturalny (elastodien). U osób z 
nadwrażliwością mogą wystąpić podrażnienia skóry. Aktywną ortezę 
należy zdjąć w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych. 

Przeciwwskazania
Dotychczas nie zgłoszono reakcji nadwrażliwości o szkodliwych skutkach dla 
zdrowia. W przypadkach opisanych poniżej, podobny sprzęt ortopedyczny może 
być dopasowywany i używany wyłącznie po zasięgnięciu opinii lekarza:
1.	�Choroby lub urazy skóry części ciała wchodzącej w kontakt z wyrobem, 

zwłaszcza w przypadku stanu zapalnego. Podobnie, wszelkie wypukłe blizny, 
którym towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie i nadmierne ocieplenie skóry.

2.	�Żylaki.
3.	�Zaburzenia czucia lub choroby naczyń kończyn dolnych lub stóp, np. 

cukrzyca.
4.	�Zaburzenia drenażu limfatycznego, w tym obrzęk tkanek miękkich 

niewiadomego pochodzenia w miejscach położonych poniżej stosowanego 
aparatu.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Określanie rozmiaru ortezy
Aby ustalić właściwy rozmiar ortezy, należy postępować według instrukcji 
podanych z tyłu opakowania.

Instrukcja składania i montażu
Procedura profilowania zawiasowych płytek bocznych w związku z 
pierwszorazowym zastosowaniem ortezy
•	 Odpiąć dwa paski udowe. Wyciągnąć paski z plastikowych szlufek i 

przyczepić końcówki pasków do obszaru z rzepem. Następnie można 
otworzyć kieszonki boczne i wyjąć zawiasowe płytki boczne (rys. 1).

•	 Sprawdzić dopasowanie płytek przegubowych do wewnętrznej i zewnętrznej 
powierzchni kolana i w razie konieczności zmienić ich kształt.

	 Ważne!
Podczas profilowania płytek bocznych należy zadbać o to, aby nie uszkodzić 
połączeń zawiasowych. Aby temu zapobiec, zaleca się używać giętarki, w 
razie konieczności z odpowiednią osłoną. W celu prawidłowego dopasowania 
stabilizatora, poluzować śruby korekcyjne (rys. 10), dbając o to, aby blokada nie 

wysunęła się z prowadnicy. Należy unikać zginania płytek bocznych zbyt blisko 
zawiasu. Aby uniknąć podrażnienia tkanek, zawiasowe płytki boczne muszą 
być profilowane w ten sposób, aby nie wywierały nacisku na górną część kości 
podudzia (górną część kości strzałkowej).
•	 Umieścić ponownie zawiasowe płytki boczne w odpowiednich kieszonkach 

bocznych. Płytki przegubowe położone po wewnętrznej (przyśrodkowej) 
i zewnętrznej (bocznej) stronie kolana są oznaczone różnymi kolorami. 
Barwne oznaczenia płytki bocznej i kolor wewnętrznej części kieszonki 
bocznej muszą być zgodne. W tym momencie nie wolno wpychać płytek 
bocznych w barwne kieszonki wewnętrzne (rys. 2).

•	 Zamknąć kieszonkę boczną.

Stosowanie ortezy SofTec Genu po raz pierwszy
•	� Rozpiąć zamek błyskawiczny i odpiąć wszystkie paski. Przyczepić końcówki 

pasków do obszaru z rzepem.
•	� Uchwycić stabilizator SofTec Genu obiema rękami za koniec bliższy (w 

pobliżu etykietki). Obrócić ortezę SofTec Genu tak, aby zamek błyskawiczny 
był widoczny (rys. 3).

•	� Naciągnąć SofTec Genu przez kostkę, aż dalszy koniec stabilizatora znajdzie 
się powyżej kostki.

•	� Obrócić ortezę SofTec Genu wokół nogi o 180° (pół obrotu) (rys. 4).
•	� Naciągnąć ortezę SofTec Genu na nogę, tak aby rzepka była wyśrodkowana 

we wkładce uciskowej (rys. 5).
•	� Zamek błyskawiczny można łatwo zapiąć, pociągając przednio-dolną część 

ortezy SofTec Genu w okolicy zamka ku tyłowi, aż brzegi zamka zbliżą się do 
siebie (rys. 6).

•	� Przeprowadzić wszystkie paski przez plastikowe szlufki i zapiąć je luźno. 
Pożądane napięcie można osiągnąć, napinając paski w następującej 
kolejności (rys. 7):

	 – dalszy pasek goleniowy (1)
	 – bliższy pasek udowy (2)
	 – dalszy pasek udowy (3)
	 – bliższy pasek goleniowy (4)
•	� Upewnić się, że stabilizator SofTec Genu został właściwie umiejscowiony. 

Wszystkie zbyt mocno napięte paski należy poluźnić. Jeżeli pacjent odczuwa 
jakikolwiek punktowy ucisk w okolicy zawiasowych płytek bocznych, może 
istnieć potrzeba ich ponownego wyprofilowania.

Ustawianie osi obrotu ortezy u pacjenta
Zawiasy ortezy SofTec Genu są wstępnie przesunięte ku tyłowi o 16 mm. 
Staje się to widoczne, jeżeli aparat jest ustawiony tak, by środkowy (trzeci) 
z wytłoczonych znaków przebiegał równolegle do proksymalnego (górnego) 
obszaru dalszych (dolnych) płytek bocznych, gdy płytka boczna jest zgięta 
pod kątem 30° (rys. 8). Połączenie zawiasowe wyposażono w inteligentny 
mechanizm umożliwiający optymalne dopasowanie do osi obrotu występującej 
u pacjenta.

Oś obrotu u danego pacjenta można wyznaczyć następującą 
metodą:
•	� Odpiąć dystalny (dolny) pasek udowy, zapiąć jego końcówkę i otworzyć dolny 

fragment kieszonek bocznych (rys. 9).
•	� Zlokalizować śruby blokujące umiejscowione w bliższej (górnej) części płytek 

bocznych, tuż powyżej zawiasu. Odkręcać je do wystąpienia oporu.
•	� Wcisnąć śruby blokujące i przesunąć je w kierunku rzepki (do przodu) do 

oporu (rys. 10). (W celu sprawdzenia wystarczy lekko obrócić część pokrytą 
plastikiem). Upewnić się, że po otwarciu blokady domyślne przesunięcie 
zawiasu ku tyłowi nadal wynosi 16 mm. Można to ustalić na podstawie 
ustawienia metalowych bolców w lokalizatorze 
(rys. 11 i 12). Dokręcić do oporu obydwie śruby blokujące.

•	� Zapiąć (luźno) dystalny (dolny) pasek udowy. Poprosić pacjenta o zgięcie 
i wyprostowanie stawu kolanowego w zakresie od 10° do 45° około 15 
razy. Jest to konieczne do ustalenia osi obrotu stawu dla danego pacjenta. 
Jeżeli po operacji pacjent nie może obciążać kończyny, wystarczy wykonać 
ruch kołyszący w stawie kolanowym w zakresie od 10° do 45°. W miarę jak 
pacjent będzie zwiększać aktywność, trzeba będzie skorygować oś obrotu w 
warunkach obciążania kończyny.

•	� Odpiąć dystalny pasek udowy, zapiąć jego końcówkę i otworzyć dolną część 
kieszonek bocznych (rys. 13).

•	� Odkręcić śruby mocujące i popchnąć je w stronę przeciwną do rzepki (do 
tyłu), aż wskoczą na właściwe miejsce (rys. 14).

	� Jeśli od razu nie wskoczą na właściwe miejsce, lekko obrócić część zawiasu 
pokrytą plastikiem (maks. o 5°) (rys. 15).

•	� Ponownie dokręcić obie śruby blokujące. W ten sposób oś obrotu u danego 
pacjenta zostanie ustalona i zabezpieczona.

•	� Odpiąć bliższy pasek udowy i rozpiąć kieszonki boczne.
•	� Wepchnąć górną część płytek bocznych pod barwną część wewnętrzną 

kieszonek (rys. 16).
•	� Zapiąć dwie kieszonki boczne i paski udowe.
•	� Aby zapewnić pożądany nacisk, zapinać paski w następującej kolejności 

(rys. 17)
	 – dalszy pasek udowy (1)
	 – bliższy pasek udowy (2)
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	 Ważne
Oś obrotu danego pacjenta należy skorygować, jeżeli w czasie leczenia obwód 
kończyny dolnej pacjenta ulegnie zmianie, np. wskutek przyrostu tkanki 
mięśniowej. W takim wypadku należy ponownie wykonać procedurę opisaną 
powyżej w punkcie „Ustawianie osi obrotu ortezy u pacjenta”.

Ustawianie zakresu ruchu
Zakres zginania i prostowania stawu podczas stosowania ortezy SofTec Genu 
może zostać ograniczony z dokładnością do 10°.
•	� Odpiąć dwa paski udowe i zapiąć ich końcówki. Można teraz rozpiąć 

kieszonkę ortezy na zewnętrznym brzegu kolana, odsłaniając mechanizm 
przegubowy (rys. 18).

•	� Zdjąć osłonę przegubu na zewnętrznej powierzchni kolana.
•	� Zgiąć kończynę w stawie kolanowym, aż wytłoczone znaki na bliższej 

(górnej) płytce zostaną ustawione równolegle do górnej części dystalnej 
(dolnej) płytki bocznej (30°) (rys. 19).

•	� W otworach pośrodku zawiasu będą widoczne 2 metalowe bolce z 
uchwytami pierścieniowymi. Należy je wyciągnąć.

•	� Obracać krążek skalujący, aż strzałka na górnej części dystalnej płytki 
bocznej zrówna się ze strzałką na krążku skalującym (rys. 20). Wybrać kąt 
zgięcia i prostowania, i umieścić metalowe bolce w odpowiednich otworach, 
które najdokładniej zrównują się z danymi liczbami. Dla każdego otworu kąt 
zmienia się o 10°.

•	� Ponownie nałożyć plastikową osłonę zawiasu, tak aby bolce pozostały w 
otworach.

•	� Następnie otworzyć kieszonkę ortezy na wewnętrznej powierzchni kolana.
•	� Zdjąć plastikową osłonę zawiasu.
•	� Wyjąć metalowe bolce, pociągając uchwyty pierścieniowe.
•	� Zgiąć lekko kolano osiągając zakres ruchu połączenia zawiasowego. Włożyć 

bolec w odpowiedni otwór, który nie musi być zgodny z tym po stronie 
bocznej. Następnie wyprostować kolano osiągając zakres ruchu połączenia 
zawiasowego i umieścić bolec w otworze odpowiadającym temu po stronie 
bocznej. 

	� Ważne! Ustawienia ograniczenia zgięcia i wyprostu na wewnętrznej i 
zewnętrznej powierzchni kolana muszą być identyczne.

•	� Ponownie nałożyć plastikową osłonę zawiasu oraz zapiąć przyśrodkową 
kieszonkę boczną i paski udowe.

•	� Aby właściwie umocować ortezę SofTec Genu, należy zapinać paski w 
następującej kolejności (rys. 21):

	 – dalszy pasek udowy (1)
	 – bliższy pasek udowy (2)

Zasady pielęgnacji wyrobu i instrukcja prania
	� W żadnym wypadku nie poddawać ortezy działaniu bezpośrednich 

źródeł ciepła (np. grzejniki, światło słoneczne itp.)!

Ortezę SofTec Genu można prać ręcznie, oddzielnie, z użyciem łagodnego 
detergentu w temperaturze 20–30 °C.

Produkt został sprawdzony przez nasz wewnętrzny system kontroli jakości. 
Jednakże w razie ewentualnych skarg należy skontaktować się ze swoim 
sprzedawcą lub naszym Działem Obsługi Klienta.

•	 Po wykonaniu czynności wywołujących pot zalecamy zdjęcie stabilizatora 
kolana i wytarcie go wilgotną szmatką oraz pozostawienie do wyschnięcia.

Wskazówki na temat ponownego zastosowania 
Orteza SofTec Genu jest przeznaczona do jednokrotnego dopasowania i tylko 
przez jednego pacjenta.

Rękojmia
Obowiązują uregulowania prawne kraju, w którym nabyto produkt. Obowiązują 
specyficzne dla danego kraju przepisy regulujące kwestię rękojmi między 
sprzedawcą a nabywcą, o ile są one istotne. Jeśli przypuszcza się, że wystąpił 
przypadek objęty rękojmią, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do osoby, 
od której nabyto produkt.

Nie należy samowolnie dokonywać modyfikacji produktu. Dotyczy to 
w szczególności indywidualnych dopasowań przeprowadzonych przez 
specjalistów. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i 
pielęgnacji. Wynikają one z naszego wieloletniego doświadczenia i zapewniają 
prawidłowe działanie skutecznych medycznie produktów przez długi czas. 
Tylko optymalnie działające środki pomocnicze stanowią wsparcie dla ich 
użytkownika. Ponadto nieprzestrzeganie ww. wskazówek może spowodować 
ograniczenie rękojmi.

Utylizacja
�Produkt SofTec Genu można utylizować się bez ograniczeń.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sklepem specjalistycznym. 
Zwracamy uwagę, że w ramach reklamacji przyjmujemy wyłącznie czyste 
produkty.

Ostatnia aktualizacja informacji: 2017-08

1 �Orteza – produkt ortopedyczny używany do stabilizowania, unieruchomienia, 
kontrolowania i korygowania kończyn i tułowia

cs česky

Tento návod k obsluze je k dispozici také ke stažení na adrese:  
www.bauerfeind.com/downloads

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek společnosti Bauerfeind. Tento návod k 
použití obsahuje všechny důležité informace, které potřebujete o SofTec Genu 
znát. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a v případě jakýchkoliv dotazů 
se obraťte na svého lékaře, prodejce zdravotnických pomůcek nebo na naše 
oddělení technického servisu.

Účel
SofTec Genu je licenční terapeutické zařízení zkonstruované jako pomůcka k 
Vaší léčbě. Pomáhá Vám chránit koleno během léčby a pomáhá v rozvoji svalů 
během fyzioterapeutických cvičení.

Indikace
•	 Ruptura předního křížového vazu (anteriorní nestabilita)
	 – nechirurgická léčba (konzervativní léčba)
	 – péče o koleno před operací a po ní
	 – dlouhodobá léčba trvalé anteriorní nestability
•	 konzervativní léčba poranění bočních vazů
•	 Léčba mírné nestability kolene v důsledku:
	 – pokročilého opotřebení kloubu
	 – (revmatoidní artritidy)
	 – kolenní náhrady (implantát)
•	 Omezení rozsahu pohybu kolena, např po sešití menisku nebo náhradě 

menisku (implantace)

Rizika použití

	 Důležitá informace

•	� SofTec Genu se používá na lékařský předpis a měla by se nosit pod vedením 
lékaře. SofTec Genu by se měla nosit pouze v souladu s pokyny obsaženým v 
tomto návodu k použití a pro vymezené oblasti použití.

•	� Před použitím SofTec Genu po operaci zajistěte, aby se dostatečně snížila 
citlivost a otok, čímž se zajistí odstranění jakýchkoliv zbytečných tlakových 
bodů nebo komplikací. Obvykle se SofTec Genu nepoužívá 5-8 dnů po operaci 
v závislosti na bolesti a otoku u individuálních pacientů.

•	� Pokud byste zaznamenali jakékoliv neobvyklé změny, obraťte se, prosím, na 
naše oddělení technických služeb.

•	� Kombinaci s dalšími pomůckami (např. kompresní punčochy) musíte předem 
projednat s příslušným lékařem.

•	� SofTec Genu je určena pouze k jednorázovému nasazení u jednoho pacienta.
•	� Při odpočinku lze popruhy pro větší pohodlí popruhy uvolnit.
•	� Jestliže se SofTec Genu používá během fyzické námahy či sportovní činnosti, 

neomezuje flexi kloubu. Omezení extenze na 0°dostačuje jako prevence proti 
nadměrné extenzi nohy.

•	� SofTec Genu není konstruována k prevenci poranění, zejména to platí v 
případě kontaktních sportů. Kontaktní sporty přináší vyšší riziko poranění.

•	� Zajistěte, aby byl pacient schopen SofTec Genu nasazovat a snímat bez 
pomoci specialisty.

•	� Nepoužívejte masti, pleťové vody ani žádné další látky včetně tuků či kyselin.
•	� Pomůcku lze zlikvidovat bez jakýchkoliv omezení.
•	� Záruka s výhradou zákonných předpisů.
•	 Dosud nebyly hlášeny nežádoucí účinky ovlivňující organismus jako celek. 

Předpokládá se správné upevnění. Jakékoliv dlahy nebo ortézy1 upevňované 
k tělu zevně mohou při nadměrném utažení vést ke známkám místního 
otlaku nebo vzácně i ke zúžení krevních cév nebo nervů ve tkáni pod nimi.

 
�
Obsahuje latex z přírodního kaučuku (elastodien), který může při 
přecitlivění vést k podráždění kůže. Při zjištění alergických reakcí ortézy 
sejměte. 

Kontraindikace
Dosud nebyly hlášeny hypersenzitivní reakce škodlivé pro zdraví. Tyto pomůcky 
byste měli nasazovat a nosit jen po poradě s lékařem za následujících 
podmínek:
1.	�Kožní poruchy / poranění na příslušné části těla, zejména pokud se jedná 

o zánět. Podobně to platí pro vyvýšené jizvy s otokem, zarudnutím a 
přehříváním.

2.	�Křečové žíly.
3.	�Zhoršené smyslové vnímání a oběhové poruchy nohou (např. diabetes 

mellitus).
4.	�Zhoršený mízní odtok včetně otoků měkkých tkání nejistého původu, které se 

nacházejí mimo nasazenou ortézu.

Pokyny k používání
Stanovení velikosti
Určete, prosím, správnou velikost podle podrobností uvedených na zadní straně 
obalu.

Návod k sestavení a montáži
Postup pro první vytvarování kloubových bočních výztuh
•	� Otevřete dva stehenní popruhy. Vytáhněte popruhy ven z plastických smyček 

a upevněte konce popruhů do oblasti suchého zipu. 
	� Nyní můžete otevřít boční kapsy a vyjmout kloubové boční výztuhy (Obr. 1).
•	 Zkontrolujte vhodnost nasazení kloubových výztuh na vnitřní a vnější straně 

kolena a změňte tvar podle potřeby.

	 Důležité!
Při tvarování bočních výztuh dbejte na to, aby nedošlo k poškození kloubů. 
Doporučujeme používat ohýbací přípravky s ochranou v případě potřeby, aby se 
takovému poškození zabránilo. Správně nasaďte sponu, uvolněte nastavovací 
šrouby (Obr. 10), dbejte na to, aby zastavovací zařízení nebylo zdviženo ze 
svého vodítka. Neohýbejte boční výztuhy příliš blízko ke kloubu. Kloubové boční 
výztuhy se musí tvarovat tak, aby na úrovni vrcholu týkové kosti (horní strana 
lýtkové kosti) nepůsobil žádný tlak a nedocházelo tak ke dráždění.
•	 Vraťte kloubové tyčové výztuhy zpět do příslušných bočních kapes. Kloubové 

výztuhy pro vnitřní (mediální) a vnější (laterální) stranu kolena jsou označeny 
odlišnými barvami. Barevné značení na boční výztuze a barva vnitřních 
bočních kapes musí odpovídat. V tomto bodě (Obr. 2) se nesmí boční výztuhy 
vtlačovat pod barevné vnitřní kapsy.

•	 Uzavřete boční kapsu.

První použití SofTec Genu
•	� Otevřete zip a všechny popruhy. Připevněte konce popruhů k oblasti suchého 

zipu.
•	� Držte SofTec Genu oběma rukama za proximální konec (poblíž štítku). Otočte 

SofTec Genu tak, abyste mohli sledovat zip (Obr. 3).
•	� Přetahujte SofTec Genu přes kotník, dokud nebudete mít distální konec nad 

kotníkem.
•	� Otočte SofTec Genu o 180° (půl otáčky) okolo nohy (Obr. 4).
•	� Táhněte SofTec Genu přes nohu tak daleko, aby čéška byla ve středu 

ortopedické stélky (obr. 5).
•	� Zip lze snadno uzavřít vytažením přední dolní části SofTec Genu v oblasti 

zipu dozadu, dokud nebude překrývat (Obr. 6).
•	� Protáhněte všechny popruhy plastickými smyčkami a volně je upevněte. 

Dotahováním popruhů v následujícím pořadí se vyvíjí cílený tlak (Obr. 7):
	 – Distální lýtkový popruh (1)
	 – Proximální stehenní popruh (2)
	 – Distální stehenní popruh (3)
	 – Proximální lýtkový popruh (4)
•	� Dbejte na to, aby byla SofTec Genu řádně usazena. Všechny příliš pevně 

dotažené popruhy je zapotřebí uvolnit. Jestliže pacient cítí jakékoliv tlakové 
body v oblasti kloubových bočních výztuh, pak bude možná zapotřebí, aby je 
znovu vytvarovat.

Nastavení osy otáčení pro pacienty
Klouby SofTec Genu se dodávají s počátečním nastavením 16 mm kompenzací 
směrem dozadu. To je zřejmé, jestliže se zařízení nastavuje na prostřední 
(třetí) vyraženou značku, která má být rovnoběžná s proximální (horní) plochou 
distálních (spodních) bočních výztuh, když se boční výztuha ohne o 30° (Obr. 8). 
Klouby mají technicky inteligentní mechanismus, který umožňuje optimální 
nastavení osy otáčení pro pacienta.
Osu otáčení individuálních pacientů lze stanovit následovně:
•	� Otevřete distální (spodní) stehenní popruh, upevněte konec a otevřete spodní 

plochu bočních kapes (Obr. 9). 
•	� Najděte dorazové šrouby, které jsou umístěny na proximálních (horních) 

bočních výztuhách hned nad kloubem. Uvolněte je, dokud se nezastaví.
•	� Zatlačte na dorazové šrouby a přesuňte je ve směru kolenní čéšky 

(anteriorní), dokud se nezastaví (Obr. 10).
	� (Pro kontrolu pouze lehce otáčejte částí pokrytou plastem.) Zkontrolujte, 

zda-li po otevření dorazu stále platí tovární nastavení 16 mm kompenzace 
směrem dozadu. To lze zjistit při polohování kovových čepů v lokátoru 
(Obr. 11 a 12). Dotáhněte dva dorazové šrouby.

•	� Uzavřete distální (spodní) stehenní pás (volně). Nechte pacienta provést flexi 
a extenzi kolenního kloubu v rozsahu pohybu od 10°do 45°, a to přibližně 15 
krát. Je to nezbytné pro nalezení individuální osy otáčení pacienta. Pokud 
pacient po operaci není schopen unést váhu, stačí jen ohnout koleno pacienta 
v rozsahu pohybu od 10° do 45°.

Jak se pacient stává aktivnějším, je nezbytné znovu nastavit 
osu otáčení podle podmínek nesení hmotnosti.
•	� Otevřete distální stehenní popruh, upevněte konec a otevřete spodní plochu 

bočních kapes (Obr. 13).
•	� Odšroubujte dorazové šrouby a zatlačte je dozadu ke kolenní čéšce 

(posteriorně), dokud nezapadnou na své místo (Obr. 14).

Jestliže okamžitě nezakliknou na své místo, mírně otáčejte 
částí kloubu pokrytou plastem (max. 5°) (Obr. 15).
•	� Znovu dotáhněte oba dorazové šrouby. Nyní byla nalezena a zajištěna 

individuální osa otáčení pacienta.
•	� Otevřete proximální stehenní popruh a boční kapsy.
•	� Zatlačte horní část bočních výztuh pod barevné vnitřní kapsy (Obr. 16).

•	� Uzavřete dvě boční kapsy a stehenní popruhy.
•	� Pro zajištění zamýšleného tlaku dotáhněte popruhy v následujícím pořadí: 

(Obr. 17)
	 – Distální stehenní popruh (1)
	 – Proximální stehenní popruh (2)

	 Důležité
Osu otáčení individuálních pacientů je nutné znovu nastavit, jestliže se změní 
obvod nohy pacienta v průběhu léčby, např. v důsledku tvorby svalové hmoty. V 
takovém případě je zapotřebí zopakovat shora popsaný postup v části »Hledání 
osy otáčení pacienta«.

Nastavení rozsahu pohybu
Flexe a extenze kloubů SofTec Genu může být omezován v přírůstcích po 10°.
•	� Otevřete stehenní popruhy a konce upevněte. Kapsu ortézy na vnější straně 

kolena nyní můžete otevřít dole na mechanismu kloubu (Obr. 18).
•	� Odstraňte kryt kloubu na vnější straně kolena.
•	� Ohněte dolní část nohy, dokud se vytlačené značky na proximální (horní) 

boční výztuze nedostanou do rovnoběžné polohy s horní částí distální (dolní) 
boční výztuhy (30°) (Obr. 19).

•	� V otvorech ve středu kloubu naleznete 2 kovové čepy s prstencovými 
rukojeťmi. Vytáhněte je ven.

•	� Otáčejte diskem stupnice, dokud šipka na horní části distálních čarách boční 
výztuhy se nevyrovná se šipkou na disku stupnice (Obr. 20). Zvolte úhly 
flexe a extenze a vložte kovové čepy do odpovídajícího otvoru, který nejlépe 
odpovídá číslům. Každý otvor představuje přírůstek o 10°.

•	� Vraťte plastový kryt kloubu zpět tak, aby čepy zůstaly v otvorech.
•	� Nyní otevřete kapsu ortézy na vnitřní straně kolena.
•	� Vyjměte plastický kryt kloubu.
•	� Vyjměte kovové čepy za rukojeti prstencového typu.
•	� Jemně proveďte flexi kolena, dokud se kloub nezastaví. Vložte čep do 

příslušného otvoru, nezbytně nemusí odpovídat poloze na laterální straně. 
Nyní proveďte extenzi kolena, dokud se kloub nezastaví a vložte čep do 
otvoru, který odpovídá laterální straně. Důležité!

	� Nastavení pro omezení flexe a extenze na vnitřní a vnější straně kolena musí 
být identické.

•	� Vyměňte plastový kryt kloubu, uzavřete kapsu na mediální straně a stehenní 
popruhy.

•	� Pro správné zajištění SofTe® Genu je zapotřebí dodržovat následující 
sekvenci popruhů (Obr. 21):

	 – Distální stehenní popruh (1)
	 – Proximální stehenní popruh (2)

Pokyny pro péči a praní

	� Nikdy nevystavujte ortézu působení přímého tepla 
(např. na radiátoru, přímém slunci, atd.)!

SofTec Genu lze prát odděleně ručně v jemném pracím prostředku při teplotách 
20-30 °C (68-86 °F).
Tento výrobek byl prověřen naším systémem kontroly kvality. V případě 
reklamace se však prosím obraťte na svého prodejce nebo naše oddělení 
služeb zákazníkům.

•	 Při vyvolání pocení doporučujeme dlahy kloubu vyjmout, otřít je vlhkým 
hadříkem a nechat je odděleně oschnout.

Upozornenia týkajúce sa opakovaného použitia 
SofTec Genu je určena pouze k jednorázovému nasazení u jednoho pacienta.

Záruka
Platí právní předpisy země, ve které byl produkt zakoupen. Pokud je to 
relevantní, platí mezi prodejcem a nabyvatelem záruční předpisy specifické pro 
danou zemi. Pokud se předpokládá záruční případ, obraťte se prosím nejdříve 
přímo na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Neprovádějte prosím u produktu žádné svévolné změny. To platí zejména pro 
individuální úpravy prováděné kvalifikovanými pracovníky. Dodržujte prosím 
naše pokyny k používání a k údržbě. Vycházejí z našich dlouholetých zkušeností 
a jsou zárukou dlouhodobé funkčnosti našich lékařsky účinných produktů. 
Neboť pouze optimálně fungující pomůcky vám budou oporou. Nerespektování 
těchto pokynů může navíc vést k omezení záruky.

Likvidácia výrobku
SofTec Genu lze zlikvidovat bez jakýchkoliv omezení.

V prípade reklamácií sa obracajte výlučne na svoju špecializovanú predajňu. 
Upozorňujeme vás na to, že reklamovať možno len vyčistený tovar.

Stav informací: 2017-08

1 �Ortéza = ortopedická pomůcka pro stabilizaci, odlehčení, znehybnění, ovládání nebo 
korekci končetin nebo trupu
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sk slovensky

Tento návod na používanie je k dispozícii tiež na stahnutie pod:  
www.bauerfeind.com/downloads

Vážená zákazníčka,  
vážený zákazník,
veľmi Vám ďakujeme za Vašu dôveru k výrobku Bauerfeind. V predloženom 
Návode na použitie nájdete všetky dôležité informácie o SofTec Genu. 
Starostlivo si tento Návod na obsluhu prečítajte a ohľadom prípadných otázok 
sa obráťte na náš technický servis alebo na našich miestnych odborných 
poradcov.

Spôsob účinku
SofTec Genu počas liečenia zabezpečuje koleno a spolu s liečebným telocvikom 
pomáha trénovať príslušné svalstvo.

Oblasti použitia
•	 Roztrhnutie predného krížového väziva (predná nestabilita)
	 – neoperačné ošetrovanie (konzervatívna liečba)
	 – predoperačná a pooperačná starostlivosť
	 – dlhodobé ošetrovanie pri pretrvávajúcej prednej nestabilite
•	 Konzervatívna liečba pri ľahkom poranení bočného väziva
•	 Ošetrovanie pri ľahkej nestabilite kolenného kĺbu ako dôsledku
	 – pokročilého opotrebovania kolenného kĺbu
	 – kĺbovej reumy (reumatoidná polyartrída)
	 – vytknutie kolenného kĺbu (endoprotéza)
•	 Na ohraničenie rozsahu pohybu kolenného kĺbu (napr. po šití menisku alebo 

operácii (výmene) menisku)

Riziká použitia

	 Dôležité pokyny
•	� SofTec Genu je výrobok dostupný na predpis, ktorý sa má nosiť pod 

lekárskym dohľadom. SofTec Genu sa smie nosiť len v súlade s údajmi v 
tomto návode na použitie a v uvedených oblastiach použitia.

•	� Pred pooperačným ošetrovaním pomôckou SofTec Genu sa operačné jazvy 
musia zahojiť do tej miery, aby nemohli vznikať žiadne zbytočné otlaky, 
ani iné komplikácie. Práve tak musí pokročiť aj odpúchanie (5 až 8 dní 
pooperácii).

•	� V prípade, že sa dostavia nezvyčajné zmeny, spojte sa so svojím ošetrujúcim 
lekárom.

•	� Kombináciu s inými výrobkami (napr. s kompresnými pančuchami) si najprv 
dohodnite so svojím ošetrujúcim lekárom.

•	� SofTec Genu je určený na jednorazové ošetrenie pacienta.
•	� Pri dlhších obdobiach pokoja popruhy uvoľnite, aby ste si zvýšili pohodlie.
•	� Pri špotovom využití Vás kĺbové lišty nesmú obmedzovať pri pohybe. 

Napriamenie možno obmedziť len pri 0°, aby sa zabránilo nadmernému 
zaťaženiu kolenného kĺbu.

•	� Kontaktné druhy športov v sebe skrývajú vysoké riziko zranenia. Spoločnosť 
Bauerfeind Orthopädie neberie na seba žiadnu záruku, že im SofTec Genu 
zabráni.

•	� Zabezpečte, prosím, aby si pacient mohol ortézu nasadzovať a snímať ju aj 
bez pomoco odborníka.

•	� Zabráňte styku výrobku s prostriedkami obsahujúcimi tuky, kyseliny, masti a 
telové mlieka.

•	� Výrobok môžete nechať bez problémov zneškodniť ako komunálny odpad.
•	� Záruka sa poskytuje v rámci zákonných predpisov.
•	� Pokiaľ ide o súčasné možnosti vrátenia obalu na recykláciu, riaďte sa prosím 

upozorneniami príslušného predajného miesta,  
v ktorom ste tento výrobok dostali.

•	 Vedľajšie účinky, ktoré by ovplyvňovali celý organizmus, nie sú doteraz 
známe. Predpokladom je správne používanie / nasadenie. Všetky pomôcky, 
ktoré sa na telo prikladajú zvonka, – bandáže a ortézy1 – môžu pri príliš 
pevnom založení viesť k lokálnym pomliaždeninám alebo v zriedkavých 
prípadoch tiež k priebežnému zúženiu krvných ciev a nervov.

 
�
Obsah latexu na báze prírodného kaučuku (elastodien) môže pri 
nadmernej citlivosti pokožky viesť k jej podráždeniu. Ortéz zložte v 
prípade, ak spozorujete alergické reakcie. 

Kontraindikácie
Nadmerná citlivosť pri chorobách nie je doteraz známa. Pri nasledujúcich 
príznakoch chorôb je založenie a nosenie tejto pomôcky indikované len po 
konzultácii s Vaším ošetrujúcim lekárom:
1.	�Ochorenia a zranenia pokožky v dotknutej časti tela, obzvlášť pri zápalových 

prejavoch. Rovnako tiež pri vystupujúcich jazvách s opuchmi, sčervenaním a 
prehriatím.

2.	Kŕčové žily (varikóza).
3.	Poruchy citlivosti a prekrvenia nôh / chodidie, napr. pri »cukrovke« (Diabetes 

mellitus).

4.	Poruchy odtekania lymfy, ako aj neobjasnené opuchy mäkkých tkanív 
distálne od priloženej pomôcky.

Upozornenia týkajúce sa používania
Odsúhlasenie veľkosti
Uveďte, prosím, podľa na pokynov na zadnej strane balenia svoju správnu 
veľkosť.

Návod na zostavenie a montáž
Postup pri prvom aplikačnom tvarovaní kĺbovej lišty
•	 Otvorte obidva stehenné popruhy. Popruhy vytiahnite z plastových pútok. 

Konce popruhov pritlačením pevne prichyťte. Bočné vrecká sa teraz dajú 
otvoriť tak, že celý suchý zips potiahnete do strany (Obrázok 1).

•	 Vyskúšajte prispôsobený tvar kĺbovej lišty podľa vnútornej aj vonkajše strany 
kolenného kĺbu a v prípade potreby ho upravte.

	 Pozor!
Dbajte o to, aby sa pri tvarovaní kĺbové lišty nepoškodili. Na ochranu proti 
poškodeniu odporúčame používať kruhové prúty, prípadne s čiapočkami. 
Na anatomické prispôsobenie kĺbových líšt uvoľnite nastavovacie skrutky 
(Obrázok 10) nastavovania kĺbu. Dbajte pritom na to, aby obmedzovač 
nevybehol zo svojho vedenia. Je bezpodmienčne nutné predísť tvarovaniu v 
blízkosti kĺbu. Aby ste predišli dráždeniu lýtkových nervov, musíte kĺbové lišty 
vytvarovať tak, aby sa vo výške hlavy nevyvíjal žiaden tlak.
•	� Kĺbové lišty opäť zasuňte do prílušných vreciek ortézy. Kĺbové lišty na 

vnútornej a vonkajšej strane kolena sú farebne odlišne označené. Farebné 
označenia kĺbových líšt a vnútorných vreciek sa musia zhodovať. V 
tejto chvíle nesmiete kĺbové lišty zasunúť pod farebné vnútorné vrecká 
(Obrázok 2). 

•	� Teraz zavrite postranné vrecká ortézy. 

Prvé nasadenie ortézy
•	� Otvorte všetky popruhy a zips. Konce popruhov pritlačením pevne prichyťte.
•	� Uchopte SofTec Genu za horný okraj (pri etikete) tak, aby ste videli zips 

(Obrázok 3).
•	� Natiahnite SofTec Genu cez členok, až pokiaľ sa jeho spodný okraj 

nenachádza nad členkom.
•	� Otočte SofTec Genu o 180° (pol obrátky) okolo osi nohy (Obrázok 4).
•	� Naťahujte SofTec Genu do tej miery na nohu, kým sa nebude nachádzať 

jabĺčko kolena v strede peloty (obr. 5).
•	� Zips ľahko zavriete tak, že predný spodný diel ortézy SofTec Genu v mieste 

zipsu potiahnete smerom dozadu, až pokiaľ tento nepresahuje (Obrázok 6).
•	� Všetky popruhy veďte cez plastové pútka a pevne ich utiahnite. Požadované 

napnutie dosiahnete tak, že popruhy podoťahujete  
v nasledujúcom poradí (Obrázok 7):

	 – �lýtkový popruh najvzdialenejší od kolenného kĺbu (1)
	 – �stehenný popruh najbližší ku kolenného kĺbu (2)
	 – �stehenný popruh najvzdialenejší od kolenného kĺbu (3)
	 – �lýtkový popruh najbližší ku kolennému kĺbu (4)
•	� Preverte teraz, či SofTec Genu sedí správne. Keď máte stanoviť tlakové body 

v oblasti bočných kĺbových líšt, je nevyhnutné kĺbové lišty vytvarovať nanovo 
(pozri vyššie).

Nastavenie individuálnych bodov otáčania kĺbu
Kĺby ortézy SofTec Genu sa dodávajú so základným nastavením 16 mm posunu 
vzad. Toto je zjavné, keď sa pri ohnutí kĺbovej lišty do 30° uhla nastavuje 
súbežnosť stredného (tretieho) vyrazeného značenia k proximálnej (hornej) 
oblasti distálnej (spodnej) kĺbovej lišty (Obrázok 8). Kĺby majú »inteligentný« 
technický mechanizmus, ktorý u pacienta umožňuje nastaviť inidviduálne 
stredné body otáčania. Prispôsobenie jednotlivých bodov otáčania kolenného 
kĺbu sa deje nasledujúcim spôsobom:
•	� Otvorte popruh najlbižší ku kolennému kĺbu, upevnite jeho koniec a otvorte 

tiež spodnú oblasť vrecka ortézy (Obrázok 9).
•	� Uvoľnite nastavovacie skrutky na obidvoch kĺbových lištách a vyskrutkujte 

ich až na doraz.
•	� Zatlačte na skrutky a v smere kĺbovej lišty ich posuňte až na doraz. 

(Obrázok 10). Obe skrutky opäť utiahnite. Zabezpečte, aby sa aj po začiatku 
aretácie zaručilo základné posunutie 16 mm vzad. Toto je zjavné podľa 
postavenia kovových kolíkov v zásobníku (Obrázok 11 a Obrázok 12).

•	� Uzavrite (voľne) stehenný popruh najbližší ku kolennému kĺbu. Medzi uhlami 
10° a 45°urobte asi 15 pohybov, aby sa kĺby ortézy SofTec Genu nastavili 
jednotlivým osiam kolena u pacienta. Po operácii sa dosahuje jednoduché 
kývanie bez zaťažovania nohy. Pri rastúcej pohybovej aktivite pacienta sa 
musí dosiahnuť nastavenie kĺbu pri zaťažení chôdzou.

•	� Otvorte popruh najlbižší ku kolennému kĺbu, upevnite jeho koniec a otvorte 
tiež spodnú oblasť vrecka ortézy (Obrázok 13).

•	� Uvoľnite nastavovacie skrutky a posuňte ich v smere k jabĺčku a nechajte ich 
zapadnúť (Obrázok 14). Ak ihneď nezapadnú na svoje miesto, mierne potočte 
mechanizmom kĺbu (najviac o 5°) (obrázok 15).

•	� Nastavovacie skrutky opäť dotiahnite. Teraz je individuálna os otáčania kĺbu 
pacienta nájdená a zabezpečená.

•	� Otvorte tiež stehenný popruh najvzdialenejší od kĺbu a bočné vrecká ortézy.
•	� Horný diel kĺbovej lišty zasuňte pod farebné vnútorné vrecko (Obrázok 16).

•	� Obidve postranné vrecká ortézy a stehenný popruh uzavrite.
•	� Požadované napnutie dosiahnete tak, že popruhy podoťahujete v 

nasledujúcom poradí (Obrázok 17):
	 – stehenný popruh najbližší ku kolenného kĺbu (1)
	 – stehenný popruh najvzdialenejší od kolenného kĺbu (2)

	 Pozor!
Keď sa v priebehu liečenia zmenil obvod nohy pacienta, napríklad v dôsledku 
nabratia svaloviny po fyzioterapeutickom tréningu (liečebnom telocviku), 
musí sa vykonať nová prispôsobenie jednotlivým osiam otáčania kolenného 
kĺbu. Pokračujte potom podľa vyššie uvedeného postupu od bodu »Tvarovanie 
kĺbových líšt«.

Nastavenie obmedzenia pohybu
Kĺby ortézy SofTec Genu sa z hľadiska ohýbania a napriamovania dajú obmedziť 
v 10°intervaloch.
•	� Otvorte obidva stehenné popruhy a prichyťte ich konce. Vrecko ortézy 

na vonkajšej strane kolenného kĺbu sa teraz dá otvoriť až po kĺbový 
mechanizmus (Obrázok 18).

•	� Obidva stehenné popruhy na vonkajšiej strane kĺbu vyberte.
•	� Lýtko ohýbajte až dovtedy, pokým sa vyrazené značky nedostanú do 

rovnobežnej polohy s horným okrajom distálnej (spodnej) kĺbovej lišty 
(ohyb 30°) (Obrázok 19).

•	� V strede kĺbu v nájdete v zásobníku 2 kovové kolíky s hmatateľnými 
krúžkami. Vyberte ich.

•	� Otáčajte kotúčom so stupnicou dovtedy, až pokým sa šípky nezhodujú 
(Obrázok 20). Zvoľte uhly ohýbania a napriamovania a kovové kolíky zasuňte 
do príslušných otvorov na venci s dierkami. Každý vyvŕtaný otvor znamená 
posun o 10°.

•	� Kryt kĺbu opäť dajte na miesto, aby kolíky ostali v otvoroch.
•	� Teraz otvorte vrecko ortézy na vnútornej strane kolena.
•	� Vyberte kryt kĺbu.
•	� Vyberte kovové kolíky za krúžky.
•	� Koleno ohýbajte a napriamujte až na príslušný doraz. Zasuňte kolíky do 

príslušných otvorov. Dôležité! Ohraničenia ohybu a napriamovania sa na 
vnútornej a vonkajšej starne kolena musia zhodovať.

•	� Kryt kĺbu opäť uzavrite a vrecká ortézy, ako aj stehenný popruh uzavrite.
•	� Požadované napnutie dosiahnete tak, že popruhy podoťahujete v 

nasledujúcom poradí (Obrázok 21):
	 – stehenný popruh najbližší ku kolenného kĺbu (1)
	 – stehenný popruh najvzdialenejší od kolenného kĺbu (2)

Návod na ošetrovanie ortézy

	� Ortézu nikdy nevystavujte účinku priameho tepla (napr. kúrenia, 
slnečného žiarenia, atď)!

SofTec Genu sa dá čistiť oddelene, ručne pri 20-30 °C s použitím jemného 
pracieho prostriedku.

Výrobok sme preskúšali v rámci nášho integrovaného systému zabezpečenia 
kvality. Ak by ste napriek tomu k vyrobku výhrady, spojte sa prosím s našim 
odborným poradcom v danom mieste alebo s našim zákazníckym servisom.

•	 Po manipulácii spojenej so zváraním odporúčame, aby ste odstránili kĺbové 
dlahy, poutierali ich vlhkou handričkou a nechali separátne vyschnúť.

Upozornenia týkajúce sa opakovaného použitia 
SofTec Genu je určený na jednorazové ošetrenie pacienta.

Záruka
Platia právne predpisy krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený. Ak je to 
relevantné, platia medzi predajcami a zákazníkmi špecifické záručné predpisy 
pre danú krajinu. V prípade záručného prípadu sa obráťte na toho, u koho ste 
výrobok zakúpili.

Na výrobku nevykonávajte, prosím, sami žiadne zmeny. To platí predovšetkým 
pre individuálne úpravy vykonané odborným personálom. Dodržujte, prosím, 
náš návod na obsluhu a údržbu. Tieto sú založené na našich dlhoročných 
skúsenostiach a zabezpečia funkcie našich medicínsky účinných výrobkov na 
dlhú dobu. Pretože len optimálne účinkujúce pomocné prípravky Vám môžu 
pomôcť. Okrem toho môže nedodržanie týchto predpisov obmedziť záruku.

Likvidácia výrobku
�Výrobok môžete nechať bez problémov zneškodniť ako komunálny odpad.

V prípade reklamácií sa obracajte výlučne na svoju špecializovanú predajňu. 
Upozorňujeme vás na to, že reklamovať možno len vyčistený tovar.

Stav informácií k: 2017-08

1 �Ortéza = ortopedická pomôcka pre stabilizáciu, odľahčenie, znehybnenie, ovládanie 
alebo nápravu končatín alebo trupu

hu magyar

Ez a használati útmutató letölthető a következő helyről:  
www.bauerfeind.com/downloads

Igen Tisztelt Vevőnk!
Köszönjük, hogy a Bauerfeind termékét választotta. Ebben az útmutatóban 
megtalálható a SofTec Genu termékkel kapcsolatos valamennyi fontos 
tudnivaló. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és ha bármilyen kérdése 
merülne fel, forduljon orvosához, a gyógyászati eszköz forgalmazójához vagy 
cégünk Műszaki Szolgálatához.

Rendeltetés
A SofTec Genu az Ön kezelését elősegítő engedélyezett terápiás eszköz. 
Elősegíti a térd védelmét a terápia alatt, valamit segíti az izmok fejlődését a 
fizikoterápiás gyakorlatok során.

Javallatok
•	 Elülső keresztszalag szakadás (elülső szalaginstabilitás)
	 – nem sebészeti kezelés (konzervatív kezelés)
	 – a térd ápolása műtét előtt és után
	 – hosszútávú kezelés tartós elülső instabilitás miatt
•	 Konzervatív kezelés a kollaterális szalagok sérülései miatt
•	 A térd enyhe instabilitásainak kezelése, amely a következők miatt alakult ki
	 – előrehaladott ízületi kopás
	 – (rheumatoid arthritis)
	 – térdprotézis műtét (implantátum)
•	 A térd mozgástartományának korlátozottsága pl.: meniscus refixáció vagy 

meniscuspótlás (implantáció)

Használati kockázatok

	 Fontos információ
•	� A SofTec Genu orvosi rendelvényhez kötött termék, amit orvos felügyelete 

mellett kell viselni. A SofTec Genu segédeszközt kizárólag a használati 
útmutatóban foglalt utasítások szerint szabad viselni, és csak a felsorolt 
javallatok esetén alkalmazható.

•	� Mielőtt operációt követően felhelyezné a SofTec Genu segédeszközt, 
ellenőrizze, hogy a területen az érzékenység és a duzzanat már 
mérséklődött annyira, hogy nem fog szükségtelen nyomási pontokat illetve 
szövődményeket előidézni. A SofTec Genu segédeszközt a műtét utáni 5-8 
napon belül általában nem szokták felhelyezni, de ez függ az adott betegnél 
fennálló fájdalom és duzzanat mértékétől.

•	� Amennyiben szokatlan változásokat észlel, kérjük, forduljon cégünk Műszaki 
Szolgálatához.

•	� A segédeszköz egyéb termékekkel (pl. kompressziós harisnyával) történő 
egyidejű alkalmazását előzetesen beszélje meg az illetékes orvossal.

•	� A SofTec Genu terméket csak egyszer lehet felhelyezni, egyetlen betegre.
•	� Pihenéskor a pántok meglazíthatók, hogy kényelmesebb viselet legyen.
•	� Amennyiben a SofTec Genu segédeszközt gyakorlatok vagy sporttevékenység 

során használja, ne korlátozza a csukló hajlásának tartományát. A nyújtás 
0°-ra történő korlátozása elegendő védelmet biztosít a láb túlnyújtása ellen.

•	� A SofTec Genu segédeszköz nem alkalmas sérülések megelőzésére, 
különösen kontakt sportok esetén nem.

•	� A kontakt sportok természetükből eredően nagyobb kockázatot jelentenek a 
sérülés szempontjából.

•	� Győződjön meg róla, hogy a beteg szakember segítsége nélkül is fel tudja 
helyezni, illetve le tudja venni a SofTec Genu segédeszközt.

•	� Kenőcsök, testápoló tejek, illetve egyéb, zsírt vagy savat tartalmazó anyagok 
használata kerülendő.

•	� A termék hulladék-ártalmatlanítására nem vonatkoznak korlátozások.
•	� A termékre az adott országban hatályos jogszabályok szerinti garancia 

érvényes.
•	 A teljes szervezetet érintő mellékhatásokról mostanáig nem számoltak be. 

Feltételezzük az eszköz megfelelő felhelyezését. A testre kívülről felhelyezett 
bármilyen támaszték vagy ortézis1 helyi nyomási tüneteket okozhat, vagy 
– ritka esetekben – elszoríthatja az alatta fekvő vérereket vagy idegeket, 
amennyiben túl szorosra húzzák.

 
�
Természetes kaucsuklatexet (elasztodiént) tartalmaz, ez túlérzékenység 
esetén bőrirritációt idézhet elő. Allergiás reakciók észlelése esetén vegye 
le a ortézis. 

Ellenjavallatok
Az egészségre káros túlérzékenységi reakciókról mostanáig nem számoltak 
be. A következő állapotok fennállása esetén ilyen gyógyászati segédeszközöket 
kizárólag az orvossal történt konzultációt követően szabad felhelyezni és 
viselni:
1.	�Bőrbetegségek / -sérülések az érintett testrészen, különösen, ha gyulladás 

áll fenn. Hasonlóképpen, bármilyen kiemelkedő, duzzadt heg, bőrpír és 
túlzott melegség.

2.	�Visszértágulat.
3.	�A láb / lábfej keringési és érzészavarai, pl. diabetes mellitus esetén.
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4.	�Csökkent nyirokelvezetés – beleértve a felhelyezett segédeszköztől távoli 
helyen bekövetkező, ismeretlen eredetű lágyszöveti duzzanatot is.

Használati útmutató
A méret meghatározása

Kérjük, határozza meg a megfelelő méretet a csomagolás hátoldalán megadott 
adatok alapján.

Összeállítási és szerelési útmutató
A csuklós oldalmerevítők első felhelyezéshez történő alakítása

•	 Nyissa fel a két combpántot. Húzza ki a pántokat a műanyag hurkokból, 
és rögzítse le a pántok végeit a tépőzáras területen. Ekkor felnyithatja az 
oldalzsebeket, és eltávolíthatja a csuklós oldalpántokat (1. ábra).

•	 Ellenőrizze a térd belső és külső oldalán az ízületi merevítők illeszkedését, 
és amennyiben szükséges, alakítson a formájukon.

	 Fontos!
Az oldalmerevítők alakításakor ügyeljen, nehogy megsértse a csuklókat. Az 
ilyen sérülések megelőzése érdekében lemezhajlító fogó használata ajánlott, 
szükség esetén védelemmel ellátva. A merevítő megfelelő felhelyezéséhez 
oldja ki az állítócsavarokat (10. ábra), meggyőződve róla, hogy az ütköző 
nem került-e ki a vezetősínéből. Ne hajlítsa az oldalmerevítőket túl közel a 
csuklóhoz. A csuklós oldalmerevítőket az irritáció megelőzésének érdekében 
úgy kell alakítani, hogy a szárkapocscsont (fibula) tetejének szintjében ne 
gyakoroljon nyomást.
•	 A csuklós oldalmerevítőket a megfelelő oldalzsebekbe kell visszahelyezni. 

A térd belső (mediális) és külső (laterális) oldalán található ízületi 
merevítők különböző színekkel vannak jelölve. Az oldalmerevítőn és 
a belső oldalzsebeken található színjeleknek meg kell egyezniük. Az 
oldalmerevítőket tilos ebben a pontban betolni a színnel jelölt belső zsebek 
alá (2. ábra).

•	 Zárja le az oldalzsebet.

A SofTec Genu első alkalommal történő felhelyezése
•	� Húzza le a cipzárat, és nyissa ki az összes pántot. Rögzítse le a pántok végeit 

a tépőzáras területen.
•	� Tartsa a SofTec Genu terméket két kézzel, a proximális végénél (a címke 

közelében). Fordítsa el a SofTec Genu terméket oly módon, hogy lássa a 
cipzárt (3. ábra).

•	� Húzza át a SofTec Genu-t a bokáján, amíg a disztális vége a bokája fölé nem 
kerül.

•	� Fordítsa el a SofTec Genu segédeszközt 180°-kal (fél fordulat) a lába körül 
(4. ábra).

•	� Húzza fel a lábára a SofTec Genu eszközt úgy, hogy a térdkalács a pelotta 
közepén helyezkedjen el (5. ábra).

•	� A cipzár könnyen zárható, ha a SofTec Genu elülső alsó részét a cipzár 
területére húzza hátrafelé, amíg a két szár nem fedi egymást (6. ábra).

•	� Vezesse át az összes pántot a műanyag hurkokon, majd lazán rögzítse őket. 
A kívánt nyomás a pántok következő sorrendben történő ráerősítésével jön 
létre (7. ábra):

	 – �Disztális lábszárpánt (1)
	 – �Proximális combpánt (2)
	 – �Disztális combpánt (3)
	 – �Proximális lábszárpánt (4)
•	� Győződjön meg róla, hogy a SofTec Genu megfelelően illeszkedik-e. Ha 

esetleg túl szorosra húzott egy pántot, akkor lazítsa meg. Amennyiben a 
beteg úgy érzi, hogy nyomás irányul a csuklós oldalmerevítők területe felé, 
akkor előfordulhat, hogy ezeken ismét alakítani kell.

A beteg forgástengelyének beállítása
A SofTec Genu segédeszköz 16 mm-es hátrafelé irányuló kezdeti tengelyeltolási 
beállítással kapható. Ez egyértelmű, ha az eszköz úgy van beállítva, hogy 
a középső (harmadik) benyomott jel párhuzamos legyen a disztális (alsó) 
oldalmerevítők proximális (felső) részével, az oldalmerevítő 30°-os hajlítása 
esetén (8. ábra). A csuklók egy intelligens mechanizmussal rendelkeznek, 
amely lehetővé teszi a beteg forgástengelyéhez történő optimális beállítást. A 
beteg egyéni forgástengelye a következő módon határozható meg:
•	� Oldja ki a disztális (alsó) combpántot, rögzítse le a végét, és nyissa fel az 

oldalzsebek területének alsó részét (9. ábra).
•	� Keresse meg a zárócsavarokat, amelyek a proximális (felső) oldalmerevítő-

kön találhatók, közvetlenül a csukló felett. Oldja ki őket akadásig.
•	� Nyomja lefelé a zárócsavarokat, és mozgassa őket a térdkalács irányába 

(előrefelé), akadásig (10. ábra). (Csak ellenőrzési céllal, kissé forgassa el a 
műanyaggal fedett részt.) Ellenőrizze, hogy a hátrafelé történő tengelyeltolás 
16 mm-es alapbeállítása az ütköző kioldása után továbbra is érvényes-e. Ez 
a helyzetmeghatározóban található fémcsapok elhelyezkedéséből látható 
(11. és 12. ábra).

	� Szorítsa rá a két zárócsavart.
•	� Rögzítse a disztális (alsó) combpántot (lazán). Kérje meg a beteget, 

hogy körülbelül 15-ször hajlítsa be és nyújtsa ki a térdízületét 10°-
45°-os mozgástartományban. Ez a beteg egyéni forgástengelyének 
meghatározásához szükséges. Ha a beteg a műtét után nem terhelheti 

az ízületét, akkor elég, ha megmozgatjuk a beteg térdét a 10°-45°-os 
mozgástartományban.

	� Amint a beteg fizikailag aktívabbá válik, a forgástengelyt újra be kell állítani 
terhelés alatt.

•	� Oldja ki a disztális combpántot, rögzítse le a végét, és nyissa fel az 
oldalzsebek alsó részét (13. ábra).

•	� Oldja ki a zárócsavarokat, és nyomja őket a térdkalács hátsó része felé 
(poszterior irányba), amíg be nem kattannak a helyükre (14. ábra).

	� Ha nem kattannak azonnal a helyükre, akkor a csukló műanyaggal borított 
részét kissé fordítsa el (max. 5°-kal) (15. ábra).

•	� Szorítsa rá újra mindkét zárócsavart. Ekkor a beteg egyedi forgástengelye be 
van állítva, és rögzítve van.

•	� Oldja ki a proximális combpántot és nyissa ki az oldalzsebeket.
•	� Tolja az oldalmerevítők felső részét a színnel jelölt belső zsebek alá 

(16. ábra).
•	� Zárja a két oldalzsebet és a combpántokat.
•	� A kívánt nyomás biztosítása érdekében zárja a pántokat a következő 

sorrendben (17. ábra):
	 – Disztális combpánt (1)
	 – Proximális combpánt (2)

	 Fontos
A beteg egyéni forgástengelyét után kell állítani, amennyiben a beteg lábának 
körfogata a terápia folyamán változik, pl.: az izmok megerősödése miatt. 
Ilyen esetben meg kell ismételni a fenti eljárást »A beteg forgástengelyének 
beállítása« című résztől.

A mozgástartomány beállítása
A SofTec Genu terméken beállítható az ízületek hajlításának és nyújtásnak  
10°-os lépésekben történő korlátozása.
•	� Oldja ki a két combpántot, és rögzítse le a végeit. Az ortézisen a térd 

külső oldalán található zseb ekkor lenyitható az ízületi mechanizmus felé 
(18. ábra).

•	� Távolítsa el a térd külső felületén található ízületborítót. 
•	� Hajlítsa be a lábszárat, amíg a proximális (felső) oldalmerevítőn található 

benyomott jelek párhuzamosan nem állnak a disztális (alsó) oldalmerevítő 
felső részével (30°) (19. ábra).

•	� A csukló közepén lévő lyukakban két, gyűrűszerű fogóval ellátott csap 
található. Ezeket húzza ki.

•	� Forgassa a mérőtárcsát, amíg a disztális merevítő felső részén található 
nyíl egy vonalba nem esik a mérőtárcsán lévő nyíllal (20. ábra). Válassza ki 
a hajlítási és nyújtási szögeket, és helyezze be a fémcsapokat a megfelelő 
lyukba, amely leginkább egy vonalba esik a számokkal. Mindegyik lyuk a 
szög 10°-kal történő növelését jelenti.

•	� Helyezze vissza a műanyag csuklóborítót oly módon, hogy a csapok a 
lyukakban maradjanak.

•	� Ekkor nyissa ki az ortézisen a térd belső oldalán található zsebet.
•	� Vegye le a műanyag csuklóborítót.
•	� Távolítsa el a fémcsapokat a gyűrűszerű fogójuk segítségével.
•	� Óvatosan hajlítsa be a térdet, amíg a csukló meg nem akad. Helyezzen egy 

csapot a megfelelő lyukba, ennek nem szükségszerűen kell megegyeznie a 
laterális oldallal. Ekkor nyújtsa ki a térdet, amíg a csukló meg nem akad, és 
helyezzen egy csapot a laterális oldallal megegyező lyukba. Fontos! A térd 
hajlítására és nyújtására vonatkozóan a térd belső és külső oldalán beállított 
korlátozásnak azonosnak kell lennie.

•	� Helyezze vissza a műanyag csuklóborítót, zárja a mediális oldalzsebet, 
valamint a combpántokat.

•	� A SofTec Genu megfelelő rögzítése érdekében a pántokat a következő 
sorrendben kell bekötni (21. ábra):

	 – Disztális combpánt (1)
	 – Proximális combpánt (2)

A termék ápolására és mosására vonatkozó útmutatások

	� Soha ne tegye ki az ortézist közvetlen hő 
(pl. hősugárzó, napfény, stb.) hatásának!

SA SofTec Genu segédeszközt elkülönítve, kézzel kell mosni 20-30 °C-os 
(68-86 °F) hőmérsékleten, kímélő mosószerrel. 

A terméket saját minőségellenőrző rendszerünkkel bevizsgáltuk. Ha mégis 
bármilyen panasza lenne, kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy cégünk 
ügyfélszolgálatához.

•	 Izzadással járó tevékenység után javasoljuk, hogy távolítsa el az ízületi 
síneket, mossa le őket egy nedves kendővel, és hagyja őket külön 
megszáradni.

Utasítások újbóli használathoz 
A SofTec Genu terméket csak egyszer lehet felhelyezni, egyetlen betegre.

Szavatosság
A termék értékesítési helye szerinti ország törvényi rendelkezései érvényesek. 
Emellett az adott országban a kereskedő és a vásárló közötti jogviszonyra 
előírt szavatossági szabályok érvényesek, ha vannak ilyenek. Amennyiben 
úgy gondolja, szavatossági igényt szeretne érvényesíteni, először forduljon 
közvetlenül a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta.

Kérjük, ne hajtson végre önállóan változtatásokat a terméken. Ez különösen 
érvényes a szakemberek által végrehajtott egyedi beállításokra. Kérjük, tartsa 
be a használati és ápolási utasításokat, amelyek sokéves tapasztalatainkon 
alapulnak, és biztosítják gyógyhatású termékeink hosszú távú működését. Csak 
az optimálisan működő segédeszköz jelent biztos támogatást Önnek. Ezenkívül 
az utasítások be nem tartása a szavatossági igény korlátozásához is vezethet.

Ártalmatlanítás
A SofTec Genu termék hulladékként történő ártalmatlanítására nem 
vonatkoznak korlátozások.

Reklamáció esetén kizárólag a szakkereskedőhöz forduljon. Felhívjuk figyelmét 
arra, hogy munkavégzés csak tisztított termékkel történhet.

Információs állapot: 2017-08

1 �ortézis = ortopédiai segédeszköz rögzítés, tehermentesítés, nyugalomba helyezés 
céljára, valamint a végtagok vagy a törzs mozgásainak vezetésére ill. korrekciójára

hr hrvatski

Ove upute za uporabu možete preuzeti kao datoteku na:  
www.bauerfeind.com/downloads

Štovani korisnici,
zahvaljujemo Vam na povjerenju iskazanom proizvodu tvrtke Bauerfeind. 
Ove upute za uporabu sadrže sve važne informacije o SofTec Genu. Pozorno 
pročitajte upute za uporabu i u slučaju nejasnoća obratite se našoj tehničkoj 
službi ili stručnom savjetniku.

Određena namjena
SofTec Genu učvršćuje koljeno i u kombinaciji s fizikalnom terapijom pomaže 
kod razgibavanja mišića.

Indikacije
•	 Puknuće prednjeg križnog ligamenta koljena (prednja nestabilnost)
	 – neoperativni tretman (konzervativna terapija)
	 – tretiranje prije i nakon operacije
	 – stalni tretman kod trajne prednje nestabilnosti
•	 Konzervativna terapija kod lakše ozljede bočnog ligamenta koljena
•	 Tretman kod lakše nestabilnosti zgloba koljena uslijed
	 – uznapredovanog trošenja zgloba koljena
	 – reumatizma zgloba (reumatoidnog poliartritisa)
	 – proteze zgloba koljena (endoproteze)
•	 Za ograničavanje područja kretanja koljena, npr. poslije šivanja meniskusa ili 

ugradnje proteze meniskusa (implantata meniskusa)

Rizici primjene proizvoda

	 Važne napomene
•	� SofTec Genu je proizvod koji se izdaje na recept i treba ga nositi prema 

uputama liječnika. SofTec Genu treba nositi samo prema uputama za 
uporabu i kod navedenih indikacija.

•	� Nakon operacije, a prije tretiranja SofTec Genuom, proces izlječenja 
postoperativnog ožiljka mora dovoljno uznapredovati da ne postoji 
mogućnost nastanka nepotrebnih mjesta pritisaka ni komplikacija. Proces 
splasnuća također mora uznapredovati (5-8 dana nakon operacije).

•	� Dogode li se neuobičajene promjene, molimo obratite se našoj tehničkoj 
službi.

•	� Uporabu zajedno s drugim proizvodima (npr. kompresijskim čarapama) 
potrebno je usuglasiti s mjerodavnim liječnikom.

•	� Kod duljih razdoblja mirovanja pojasevi moraju biti olabavljeni kako bi se 
spriječilo kidanje.

•	� Kod sportske primjene zglobne udlage ne smiju biti ograničene u području 
kretanja. Potrebno je ograničiti samo istezanje kod 0° kako bi se spriječilo 
prekomjerno istezanje nožnog zgloba.

•	� Kontaktni sportovi imaju povećanu opasnost od ozljeda. Bauerfeind ne jamči 
da SofTec Genu može spriječiti nastanak ozljeda.

•	� Provjerite može li pacijent samostalno, bez pomoći stručnjaka, ispravno 
stavljati i skidati ortozu.

•	� Ne dopustite da proizvod dođe u dodir s masnim i kiselim sredstvima, 
tinkturama i losionima.

•	� U vezi vraćanja proizvoda radi propisnog recikliranja pakiranja, molimo, 
poštujte smjernice prodajnog mjesta gdje ste proizvod nabavili.

•	 Negativni učinci djelovanja na cijeli organizam zasad nisu poznati. Preduvjet 
su stručna primjena i postavljanje. Sva vanjska pomagala postavljena na 
tijelo – zavoji i ortoze1 – mogu, ako ih se prečvrsto stegne, izazvati lokalne 
pritiske, a u rijetkim slučajevima mogu ukliještiti krvne žile ili živce.

 
�
Sadrži prirodni gumeni lateks koji kod preosjetljivosti može uzrokovati 
nadraženost kože. Ukoliko uočite alergijsku reakciju, skinite bandažu. 

Kontraindikacije
Bolesne preosjetljivosti dosad nisu poznate. U slučaju sljedećih oboljenja 
potrebno je savjetovati se s liječnikom prije postavljanja i nošenja ovog 
pomagala:
1.	�Kožne bolesti / ozljede na liječenim dijelovima tijela, osobito upalne pojave. 

Također, izbočeni ožiljci s oteklinom, crvenilom i lokalnim povećanjem 
temperature.

2.	�Proširene vene (varikozne vene).
3.	�Poremećaji preosjetljivosti i cirkulacije krvi na nogama / stopalima, 

npr. šećerna bolest (Diabetes mellitus).
4.	�Poremećaji limfne drenaže – također neprozirna zadebljanja mekih dijelova 

na dijelovima tijela izvan postavljenog pomagala.

Upute za uporabu
Određivanje veličine
Odredite ispravnu veličinu prema uputama na poleđini pakiranja.

Upute za sastavljanje i postavljanje
Postupak kod prvog tretiranja – Prilagođavanje zglobnih udlaga
•	 Otvorite dva pojasa za bedro. Izvucite pojaseve iz plastičnih omči. Okretanjem 

spojite krajeve pojaseva. Nakon toga otvorite bočne džepove povlačenjem 
cijelog čičak-zatvarača u stranu (sl. 1).

•	 Provjerite nalijeganje zglobne udlage na unutarnju i vanjsku stranu zgloba 
koljena i prema potrebi ga prilagodite.

	 Pozor!
Pripazite da prilikom prilagođavanja ne oštetite zglobne udlage. Radi zaštite 
od oštećenja preporučujemo okrugle vodilice za prilagođavanje, prema potrebi 
sa štitnikom. U svrhu anatomske prilagodbe zglobnih udlaga odvijte vijke 
sa sjeckanom glavom (sl. 10) za namještanje na zglobu. Pritom pripazite da 
zaporno pomagalo (pomagalo za stezanje) ne izađe iz vodilice. Prilagođavanja 
nipošto ne obavljajte u blizini zgloba. Zglobne udlage prilagodite tako da se na 
visini glavice lisne kosti (glave fibule) ne stvara pritisak, kako ne bi došlo do 
nadraživanja živca lisne kosti.
•	� Uvucite zglobne udlage natrag u džepove ortoze. Zglobne udlage za 

unutarnju i vanjsku stranu koljena obojane su različitim bojama. Obojane 
oznake zglobnih udlaga moraju se podudarati s bojama unutarnjih džepova. 
Zglobne udlage u ovom trenutku nemojte uvlačiti ispod obojanih unutarnjih 
džepova (sl. 2).

•	� Nakon toga zatvorite bočne džepove ortoze.

Prvo postavljanje ortoze
•	� Otvorite sve pojaseve i patentni zatvarač. Okretanjem spojite krajeve 

pojaseva.
•	� Prihvatite SofTec Genu za gornji zaporni rub (kod etikete) tako da možete 

vidjeti patentni zatvarač (sl. 3).
•	� Povucite SofTec Genu preko gležnja sve dok se donji zaporni rub ne nađe 

povrh gležnja.
•	� Okrenite SofTec Genu za 180° (pola okretaja) oko osi noge (sl. 4).
•	� Navucite SofTec Genu preko noge toliko da patela koljena bude centrirana u 

peloti (sl. 5).
•	� Patentni zatvarač možete lako zatvoriti tako da prednji donji dio 

SofTec Genua povučete unatrag sve dok se ne preklopi (sl. 6).
•	� Uvucite sve pojaseve kroz plastične omče i labavo ih spojite. Sljedećim 

redoslijedom zatezanja pojaseva postupno povećavajte napetost (sl. 7):
	 – �pojas za potkoljenicu najudaljeniji od zgloba koljena (1)
	 – pojas za bedro najbliži zglobu koljena (2)
	 – pojas za bedro najudaljeniji od zgloba koljena (3)
	 – pojas za potkoljenicu najbliži zglobu koljena (4)
•	� Provjerite nasjeda li SofTec Genu ispravno. Ako utvrdite mjesta pritiska na 

području bočnih zglobnih udlaga, tada morate ponovno prilagoditi zglobne 
udlage (vidi gore).

Namještanje individualnih okretnih točaka zgloba
Zglobovi SofTec Genua isporučuju se u osnovnom položaju zakrenutosti 
unatrag za 16 mm. To je vidljivo kada kod pregiba zglobne udlage od 
30° namjestite paralelan položaj srednje (treće) urezane oznake prema 
proksimalnom (gornjem) području distalne (donje) zglobne udlage (sl. 8). 
Zglobovi sadrže »inteligentan« tehnički mehanizam koji omogućava 
namještanje prema individualnim okretnim točkama pacijenta. Za 
prilagođavanje individualnim okretnim točkama zgloba koljena učinite sljedeće:
•	� Otvorite pojas za bedro najbliži koljenu, preklopite krajeve i otvorite donji dio 

džepova ortoze (sl. 9).
•	� Otpustite zaporne vijke na obje zglobne udlage i odvijte ih do graničnika.
•	� Pritisnite vijke i gurnite ih u smjeru čašice koljena do graničnika (sl. 10). 

Ponovno uvijte oba zaporna vijka. Provjerite postiže li se osnovni položaj 
zakrenutosti unatrag od 16 mm i nakon otvaranja zapora. Taj se položaj može 
zapaziti prema položaju metalnih zatika u spremištu (sl. 11 i 12).

•	� Zatvorite pojas za bedro najbliži koljenu (labavo). Bit će dovoljno oko 
15 ciklusa kretanja između 10° i 45° da se zglobovi SofTec Genua namjeste 
prema individualnoj osi koljena. Nakon operacije dovoljno je samo jedno 
njihanje bez opterećivanja noge. Kod pojačanih aktivnosti kretanja pacijenta 
zglob bi se trebao opteretiti hodanjem.
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•	� Otvorite pojas za bedro najbliži zglobu, preklopite krajeve i otvorite donji dio 
džepova ortoze (sl. 13).

•	� Otpustite zaporne vijke i ponovno ih gurnite u smjeru pregiba koljena dok ne 
uskoče (sl. 14). Ako vijci ne uskoče, neznatno okrenite zglobni mehanizam 
(maks. 5°) (sl. 15).

•	� Ponovno uvijte oba zaporna vijka. Na taj ste način pronašli i učvrstili 
individualnu okretnu os zgloba koljena pacijenta.

•	� Nakon toga otvorite i pojas za bedro najudaljeniji od zgloba te bočne zglobne 
džepove.

•	� Gurnite gornji dio zglobnih udlaga ispod obojanih unutarnjih džepova (sl. 16).
•	� Zatvorite oba bočna džepa ortoze i pojaseve za bedro.
•	� Sljedećim redoslijedom zatezanja pojaseva postupno povećavajte napetost 

(sl. 17):
	 – pojas za bedro najbliži zglobu koljena (1)
	 – pojas za bedro najudaljeniji od zgloba koljena (2)

	 Pozor!
Naknadno prilagođavanje individualnoj okretnoj osi zgloba koljena potrebno 
je ako se u toku terapije promijeni opseg noge pacijenta, npr. zbog povećanja 
mišića nakon fizioterapeutskih vježbi. Ponovite gore opisani postupak od točke 
»Prilagođavanje zglobnih udlaga«.

Namještanje ograničenja kretanja
Zglobovima SofTec Genua može se ograničiti savijanje i istezanje u koracima 
od 10°.
•	� Otvorite oba pojasa za bedro i preklopite krajeve. Nakon toga možete otvoriti 

džep ortoze na vanjskoj strani zgloba koljena do zglobnog mehanizma 
(sl. 18).

•	� Skinite pokrov zgloba na vanjskoj strani koljena.
•	� Savinite potkoljenicu dok se ne stvori paralelnost urezanih oznaka prema 

gornjem dijelu distalne (donje) zglobne udlage (pregib od 30°) (sl. 19).
•	� Na središnjem dijelu zgloba u spremištu se nalaze dva metalna zatika s 

prstenima. Izvadite ih.
•	� Okrećite pločicu za skaliranje dok se smjerovi strelica ne podudare (sl. 20). 

Odaberite kut savijanja i istezanja te utaknite metalne zatike u odgovarajuće 
otvore na vijencu s rupama. Otvori su međusobno odmaknuti za 10°.

•	� Ponovno postavite pokrov zgloba tako da zatici ostanu u otvorima.
•	� Nakon toga otvorite džep ortoze na unutarnjoj strani koljena.
•	� Skinite pokrov zgloba.
•	� Izvadite metalne zatike za prstenove.
•	� Savinite i istegnite koljeno do željenog graničnika. Utaknite zatike u 

odgovarajuće otvore.
	� Važno! Ograničenja savijanja i istezanja moraju biti ista na unutarnjoj i 

vanjskoj strani koljena.
•	� Ponovno stavite pokrov zgloba i zatvorite džepove ortoze te pojaseve za 

bedro.
•	� Sljedećim redoslijedom zatezanja pojaseva postupno povećavajte napetost 

(sl. 21):
	 – pojas za bedro najbliži zglobu koljena (1)
	 – pojas za bedro najudaljeniji od zgloba koljena (2)

Upute za održavanje

	� Ortozu ne izlažite izravnoj toplini (npr. radijatorima, sunčevom 
zračenju).

SofTec Genu možete ručno prati zasebno na temperaturi od 20 do 30 °C 
sredstvom za osjetljivo rublje.

Proizvod smo ispitali u sklopu našega integriranog sustava kontrole kvalitete. U 
slučaju primjedbi molimo obratite se našem
stručnom savjetniku ili službi za korisnike.

•	 Nakon aktivnosti s pojačanim znojenjem, preporučujemo da zglobne udlage 
skinete, obrišete ih mokrom krpom i pustite da se zasebno osuše.

Upute za ponovnu uporabu
SofTec Genu je namijenjen za jednokratno tretiranje pacijenta.

Jamstvo
Vrijede zakonske odredbe one zemlje, u kojoj je proizvod kupljen. Ukoliko je 
relevantno, vrijede specifični nacionalni propisi za jamstva između prodavatelja 
i kupca. Ako se pretpostavlja da postoji jamstveni slučaj, molimo Vas da se 
direktno obratite na ono mjesto, gdje ste kupili proizvod.

Molimo Vas da na proizvodu ne poduzimate nikakve izmjene. To se posebice 
odnosi na individualne preinake koje poduzima stručno osoblje. Molimo 
pridržavajte se naših uputa za uporabu i njegu. Ona se temelje na našem 
dugogodišnjem iskustvu i jamče ispravnost naših medicinski efikasnih 
proizvoda kroz duže vremensko razdoblje. Jer samo pomoćna sredstva koja 
optimalno funkcioniraju mogu Vam pomoći. Osim toga, nepridržavanje uputa 
može ograničiti prava iz jamstva.

Zbrinjavanje
Proizvod se može odbaciti u komunalni otpad.

Ako imate pritužbi, obratite se isključivo svojoj specijaliziranoj trgovini. 
Skrećemo pozornost na činjenicu da prihvaćamo samo očišćene proizvode.

Datum informacija: 2017-08

1 �Ortoze = ortopedska pomagala za stabiliziranje, rasterećenje, položaj mirovanja, 
vođenje ili korekciju ekstremiteta ili trupa
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Ovo uputstvo za upotrebu možete preuzeti kao datoteku na:  
www.bauerfeind.com/downloads

Poštovani korisnici,
zahvaljujemo Vam na poverenju ukazanom proizvodu firme Bauerfeind. Ovo 
uputstvo za upotrebu sadrži sve važne informacije o SofTec Genu. Molimo da 
pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i da se u slučaju nejasnoća obratite 
našoj tehničkoj službi ili stručnom savetniku.

Određivanje namene
SofTec Genu obezbeđuje koleno za vreme terapije i zajedno sa fizikalnom 
terapijom pomaže da se treniraju odgovarajući mišići.

Indikacije
•	 Puknuće prednjeg krsnog ligamenta kolena (prednja nestabilnost)
	 – neoperativni tretman (konzervativna terapija)
	 – tretiranje pre i posle operacije
	 – stalni tretman kod trajne prednje nestabilnosti
•	 Konzervativna terapija kod lakše povrede bočnog ligamenta kolena
•	 Tretman kod lakše nestabilnosti zgloba kolena zbog
	 – uznapredovalog trošenja zgloba kolena
	 – reume zgloba (reumatoidnog poliartritisa)
	 – proteze zgloba kolena (endoproteze)
•	 Za ograničavanje područja kretanja kolena, npr. posle šava meniskusa ili 

operacije proteze meniskusa (implantata meniskusa)

Rizici primene

	 Važne napomene
•	� SofTec Genu je proizvod koji se izdaje na recept i treba da se nosi prema 

uputstvu lekara. SofTec Genu treba nositi samo prema uputstvu za upotrebu 
i na navedenim mestima primene.

•	� Nakon operacije, a pre tretiranja SofTec Genuom, proces lečenja 
postoperativnog ožiljka mora dovoljno da uznapreduje da ne postoji 
mogućnost nastanka nepotrebnih mesta pritisaka ili komplikacija. Proces 
splasnuća takođe mora da uznapreduje (5-8 dana nakon operacije).

•	� Ukoliko primetite neobične promene, molimo obratite se našoj tehničkoj 
službi.

•	� Korišćenje sa drugim proizvodima (npr. kompresionim čarapama) treba 
dogovoriti sa Vašim lekarom.

•	� Kod dužih perioda mirovanja remeni moraju biti olabavljeni da bi se sprečilo 
njihovo kidanje.

•	� Kod sportske primene, zglobne udlage ne smeju biti ograničene u području 
kretanja. Potrebno je ograničiti samo istezanje kod 0° da bi se sprečilo 
preveliko istezanje nožnog zgloba.

•	� Kontaktni sportovi nose povećani rizik od povreda. Ortopedska firma 
Bauerfeind ne garantuje da će SofTec Genu sprečiti povrede.

•	� Proverite da li pacijent može sam, bez pomoći tehničara, pravilno da stavlja i 
skida ortozu.

•	� Nemojte dopustiti da proizvod dođe u dodir sa masnim i kiselim sredstvima, 
pomadama i losionima.

•	� U pogledu postojeće mogućnosti vraćanja proizvoda zbog propisane 
reciklaže pakovanja, molimo poštujte propise prodajnog mesta gde ste 
nabavili ovaj proizvod.

•	 Neželjeni uticaji na ceo organizam zasad nisu poznati. Preduslov su stručna 
primena i postavljanje. Sva spoljna pomagala postavljena na telo – zavoji 
i ortoze1 – mogu, ako ih se prečvrsto stegne, izazvati lokalne pritiske, a u 
retkim slučajevima mogu da priklješte krvne sudove ili nerve.

 
�
Sadrži lateks od prirodnog kaučuka (elastoidi) koji može izazvati iritaciju 
kože kod preosetljivosti. Ako primetite alergične reakcije odstranite 
ortoze. 

Kontraindikacije
Preosetljivosti usled bolesti dosad nisu poznate. U slučaju sledećih oboljenja 
morate se savetovati sa lekarom pre postavljanja i nošenja ovog pomagala:
1.	�Kožne bolesti / rane na tretiranim delovima tela, posebno upalne pojave. 

Izbočeni ožiljci sa otocima, crvenilom i grejanjem.
2.	�Proširene vene (varikozne vene).

3.	Poremećaji preosetljivosti i cirkulacije krvi na nogama / stopalima, 
npr. kod šećerne bolesti (Diabetes mellitus).

4.	�Poremećaji limfne drenaže – takođe neprozirna zadebljanja mekih delova na 
delovima tela koji su van postavljenog pomagala.

Uputstva za primenu
Utvrđivanje veličine

Molimo utvrdite pravilnu veličinu prema uputstvu na poleđini pakovanja.

Uputstvo za sastavljanje i montažu
Postupak kod prvog tretiranja – Prilagođavanje zglobnih udlaga

•	� Otvorite dva remena za bedro. Izvucite remene iz plastičnih omči. Okretanjem 
spojite krajeve remena. Nakon toga otvorite bočne džepove tako da povučete 
celi čičak zatvarač u stranu (sl. 1).

•	� Proverite prilagođenost zglobne udlage prema unutrašnjoj i spoljnoj strani 
zgloba kolena i prema potrebi ga podesite.

	 Pažnja!
Pazite da kod prilagođavanja ne oštetite zglobne udlage. Zbog zaštite od 
oštećenja, preporučujemo da koristite okrugle vodilice za prilagođavanje, po 
potrebi sa zaštitom. Za anatomsko prilagođavanje zglobnih udlaga odvrnite 
zavrtnje sa reckanom glavom (sl. 10) za podešavanje na zglobu. Kod toga 
pazite da blokadna naprava (pomoć kod stezanja) ne izađe iz vodilice. Nipošto 
ne vršite prilagođavanje u blizini zgloba. Zglobne udlage podesite tako da se 
na visini glavice lisne kosti (glave fibule) ne stvara pritisak, da ne bi došlo do 
podražaja nerva lisne kosti.
•	� Uvucite zglobne udlage nazad u džepove ortoze. Zglobne udlage za 

unutrašnju i spoljnu stranu kolena obeležene su različitim bojama. Oznake 
u boji zglobnih udlaga moraju da se podudaraju sa bojama unutrašnjih 
džepova. Zglobne udlage još nemojte da uvlačite ispod obojanih unutrašnjih 
džepova (sl. 2).

•	� Nakon toga zatvorite bočne džepove ortoze.

Prvo postavljanje ortoze
•	� Otvorite sve remene i patent zatvarač. Okretanjem spojite krajeve remena.
•	� Uhvatite SofTec Genu za gornju ivicu za zatvaranje (kod etikete) tako da 

možete videti patent zatvarač (sl. 3).
•	� Povucite SofTec Genu preko gležnja sve dok se donja ivica za zatvaranje ne 

nađe iznad gležnja.
•	� Okrenite SofTec Genu za 180° (pola obrta) oko ose noge (sl. 4).
•	� SofTec Genu navucite preko noge sve dok se čašica kolena ne centrira u 

peloti (sl. 5).
•	� Patent zatvarač možete lako da zatvorite tako da prednji donji deo SofTec 

Genua povučete nazad sve dok se ne preklopi (sl. 6).
•	� Uvucite sve remene kroz plastične omče i labavo ih spojite. Prateći sledeći 

redosled zatezanja, postepeno povećavajte napetost remena (sl. 7):
	 – remen za potkolenicu najudaljeniji od zgloba (1)
	 – remen za bedro najbliži zglobu (2)
	 – remen za bedro najudaljeniji od zgloba (3)
	 – remen za potkolenicu najbliži zglobu (4)
•	� Proverite da li SofTec Genu pravilno sedi. Ukoliko primetite mesta pritiska na 

području bočnih zglobnih udlaga, tada morate ponovo da podesite zglobne 
udlage (vidite gore).

Podešavanje individualnih okretnih tačaka zgloba
Zglobovi SofTec Genua se isporučuju u osnovnom položaju okrenutom nazad za 
16 mm. To je vidljivo kad kod pregiba zglobne udlage od 30° podesite paralelni 
položaj srednje (treće) urezane oznake prema proksimalnom (gornjem) 
području distalne (donje) zglobne udlage (sl. 8). Zglobovi imaju »inteligentan« 
tehnički mehanizam koji omogućava podešavanje prema individualnim 
okretnim tačkama pacijenta. Za prilagođavanje individualnim okretnim 
tačkama zgloba kolena uradite sledeće:
•	� Otvorite remen za bedro najbliži kolenu, preklopite krajeve i otvorite donji 

deo džepova ortoze (sl. 9).
•	� Otpustite blokadne zavrtnje na obe zglobne udlage i odvrnite ih do 

graničnika.
•	� Pritisnite zavrtnje i gurnite ih u smeru čašice kolena do graničnika (sl. 10). 

Ponovno uvrnite oba blokadna zavrtnja. Proverite da li je postignut osnovni 
položaj okrenut nazad za 16 mm i nakon otvaranja blokade. Taj položaj može 
da se vidi prema položaju metalnih klinova u depou (sl. 11 i 12).

•	� Zatvorite remen za bedro najbliži kolenu (labavo). Biće dovoljno oko 15 
ciklusa kretanja između 10° i 45° da se zglobovi SofTec Genua podese prema 
individualnoj osi kolena. Nakon operacije dovoljno je samo jedno njihanje 
bez opterećivanja noge. Kod pojačanih aktivnosti kretanja pacijenta, zglob bi 
trebao da se optereti hodanjem.

•	� Otvorite remen za bedro najbliži zglobu, preklopite krajeve i otvorite donji deo 
džepova ortoze (sl. 13).

•	� Otpustite blokadne zavrtnje i ponovo ih gurnite u smeru pregiba kolena 
dok ne uskoče (sl. 14). Ukoliko zavrtnji ne uskoče, lagano okrenite zglobni 
mehanizam (maks. 5°) (sl. 15).

•	� Ponovo uvrnite oba blokadna zavrtnja. Na taj način ste pronašli i učvrstili 
individualnu okretnu osu zgloba kolena pacijenta.

•	� Nakon toga otvorite i remen za bedro najudaljeniji od zgloba i bočne zglobne 
džepove.

•	� Gurnite gornji deo zglobnih udlaga ispod obojanih unutrašnjih džepova 
(sl. 16).

•	� Zatvorite oba bočna džepa ortoze i remene za bedro.
•	� Prateći sledeći redosled zatezanja, postepeno povećavajte napetost remena 

(sl. 17):
	 – remen za bedro najbliži zglobu (1)
	 – remen za bedro najudaljeniji od zgloba (2)

	 Pažnja!
Naknadno podešavanje prema individualnoj okretnoj osi zgloba kolena 
potrebno je ukoliko se u toku terapije promeni obim noge pacijenta, npr. zbog 
povećanja mišića nakon fizioterapeutskih vežbi. Ponovite gore opisani postupak 
od tačke »Prilagođavanje zglobnih udlaga«.

Podešavanje ograničenja kretanja
Na zglobovima SofTec Genua možete da ograničite savijanje i istezanje u 
stepenima od 10°.
•	� Otvorite oba remena za bedro i preklopite krajeve. Nakon toga možete 

da otvorite džep ortoze na spoljnoj strani zgloba kolena do zglobnog 
mehanizma (sl. 18).

•	� Skinite pokrov zgloba na spoljnoj strani kolena.
•	� Savinite potkolenicu dok se ne stvori paralelan položaj urezanih oznaka 

prema gornjem delu distalne (donje) zglobne udlage (pregib od 30°) (sl. 19).
•	� Na srednjem delu zgloba u depou se nalaze dva metalna klina sa 

prstenovima. Izvadite ih.
•	� Okrećite pločicu za skaliranje dok se smerovi strelica ne podudare (sl. 20). 

Izaberite ugao savijanja i istezanja i utaknite metalne klinove u odgovarajuće 
otvore na vencu sa otvorima. Otvori su međusobno odmaknuti za 10°.

•	� Ponovo postavite pokrov zgloba tako da klinovi ostanu u otvorima.
•	� Nakon toga otvorite džep ortoze na unutrašnjoj strani kolena.
•	� Skinite pokrov zgloba.
•	� Izvadite metalne klinove za prstenove.
•	� Savinite i istegnite koleno do željenog graničnika. Utaknite klinove u 

odgovarajuće otvore.
	 Važno! Ograničenja savijanja i istezanja moraju biti ista na unutrašnjoj i 

spoljnoj strani kolena.
•	� Ponovo stavite pokrov zgloba i zatvorite džepove ortoze i remene za bedro.
•	� Prateći sledeći redosled zatezanja, postepeno povećavajte napetost remena 

(sl. 21):
	 – remen za bedro najbliži zglobu (1)
	 – remen za bedro najudaljeniji od zgloba (2)

Uputstvo za održavanje

	� Ortozu nemojte da izlažete direktnoj toploti 
(npr. grejanju, sunčevom zračenju itd.)!

SofTec Genu možete da perete ručno odvojeno na temperaturi od 20 do 30 °C 
sa sredstvom za fino rublje.

Proizvod smo ispitali u sklopu našeg integrisanog sistema praćenja kvaliteta. 
Ukoliko imate primedbe, molimo da se obratite našem stručnom savetniku ili 
službi za korisnike.

•	 Nakon kretanja koje izaziva znojenje preporučujemo da se izvadi zglobna 
šina, obriše vlažnom krpom i ostavi odvojeno da se osuši.

Uputstvo za ponovnu primenu 
SofTec Genu je namenjen za jednokratno tretiranje pacijenta.

Garancija
Važe zakonske odredbe one zemlje, u kojoj je proizvod kupljen. Ukoliko je 
relevantno, važe specifični nacionalni propisi za garancije između prodavca i 
kupca. Ukoliko se pretpostavlja da postoji slučaj iz garancije, molimo Vas da se 
obratite direktno onome, od koga ste kupili proizvod.

Molimo Vas da ne vršite nikakve izmene na proizvodu. To se posebno odnosi 
na individualne adaptacije koje preduzima stručno osoblje. Molimo vas da se 
pridržavate naših uputstava za upotrebu i negu. Ona se zasnivaju na našem 
dugogodišnjem iskustvu i garantuju ispravnost naših medicinski efikasnih 
proizvoda u dužem vremenskom periodu. Jer mogu da Vam pomognu samo 
pomoćna sredstva, koja optimalno funkcionišu. Pored toga, nepridržavanjem 
napomena mogu da se ograniče davanja iz garancije.

Odlaganje
Proizvod može da se baci u kućni otpad.

U slučaju reklamacije, obratite se isključivo Vašoj specijalizovanoj prodavnici. 
Napominjemo da je moguća samo obrada očišćenog proizvoda.

Datum informacije: 2017-08

1 �Ortoze = ortopedska pomagala za stabilizovanje, rasterećenje, položaj mirovanja, 
vođenje ili korekturu ekstremiteta ili trupa
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sl slovenski

Ta navodila za uporabo so na voljo za prenos tudi na: 
www.bauerfeind.com/downloads

Cenjeni kupec,
hvala, ker ste izbrali izdelek družbe Bauerfeind. Ta navodila za uporabo 
vsebujejo pomembne informacije o ortozi SofTec Genu. Pozorno jih preberite 
in se o morebitnih vprašanjih posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali našim 
oddelkom za tehnične storitve.

Namen uporabe
SofTec Genu je odobren terapevtski pripomoček, ki pomaga pri vašem 
zdravljenju. Prispeva k zaščiti kolena med zdravljenjem in razvoju mišic med 
fizioterapijo.

Indikacije
•	 Anteriorna ruptura križnega ligamenta (anteriorna nestabilnost)
	 – nekirurško zdravljenje (konservativno zdravljenje)
	 – oskrba kolena pred kirurškim posegom in po njem
	 – dolgotrajno zdravljenje trajajoče anteriorne nestabilnosti
•	 konservativno zdravljenje poškodb kolateralnih ligamentov
•	 zdravljenje blage nestabilnosti kolena, ki je posledica
	 – napredovale obrabe sklepa,
	 – (revmatoidnega artritisa)
	 – zamenjave kolena (vsadka)
•	 omejevanje razpona gibanja kolena, na primer po šivanju meniskusa ali 

zamenjavi meniskusa (vsadku).

Tveganja uporabe

	 Pomembne informacije
•	� Ortoza SofTec Genu je izdelek, ki je na voljo na recept in ga bolniki smejo 

nositi samo po navodilih zdravnika. Ortozo SofTec Genu smete nositi samo 
skladno s priloženimi navodili in za navedena področja uporabe.

•	� Preden ortozo SofTec Genu namestite po kirurškem posegu, se prepričajte, 
da sta bolečina in oteklina minili toliko, da ni nepotrebnega pritiska ali 
zapletov. Ortoza SofTec Genu se po navadi ne namešča 5 do 8 dni po 
kirurškem posegu, glede na bolečine in otekline pri posameznih bolnikih.

•	� Če opazite kakršne koli nenavadne spremembe, se takoj obrnite na našo 
tehnično službo.

•	� O kombinaciji z drugimi izdelki (npr. kompresijskimi nogavicami) se vnaprej 
posvetujte z zdravnikom.

•	� Pri mirovanju lahko trakove zaradi udobja sprostite.
•	� Če ortozo SofTec Genu uporabljate med telovadbo ali športnimi dejavnostmi, 

ne omejujte upogibanja tečaja. Omejitev iztegovanja na 0 ° zadostuje za 
preprečevanje pretiranega iztegovanja noge.

•	� Ortoza SofTec Genu ni namenjena preprečevanju poškodb, zlasti ne pri 
kontaktnih športih. Pri teh je nevarnost poškodb večja.

•	� Poskrbite, da bo bolnik lahko ortozo SofTec Genu namestil in odstranil brez 
pomoči specialista.

•	� Izogibajte se uporabi mazil, losjonov ali katerih koli drugih snovi, vključno z 
mastmi ali kislinami.

•	 Neželeni učinki, ki bi prizadeli ves organizem, niso znani. Pogoj je, da 
je izdelek pravilno nameščen. Vse opornice in ortoze1, ki so na telesu 
nameščene pretesno, lahko povzročijo lokaliziran pritisk in v redkih primerih 
stisnejo krvne žile ali živce, ki ležijo pod njimi.

 
�
Vsebuje lateks iz naravnega kavčuka (elastodien), ki lahko pri 
preobčutljivosti draži kožo. Snemite ortoza, če opazite alergijske reakcije. 

Kontraindikacije
O škodljivih preobčutljivostnih reakcijah še niso poročali. Pri naslednjih 
boleznih smete take pripomočke namestiti in nositi samo po posvetu z 
zdravnikom:
1.	�Bolezni / poškodbe kože na delih telesa, na katerih nosite pripomoček, zlasti 

kadar gre za vnetja. Podobno velja za vse izbočene brazgotine, rdečico in 
dele telesa, ki se pretirano pregrevajo.

2.	�Krčne vene.
3.	�Poslabšano čutenje in motnje krvnega obtoka v nogah / stopalih, na primer 

pri sladkorni bolezni.
4.	�Okvarjen limfni obtok, vključno z otekanjem mehkega tkiva zaradi neznanega 

vzroka, ki je oddaljeno od nameščenega pripomočka.

Navodila za uporabo
Določanje velikosti
Določite ustrezno velikost glede na podatke, navedene na zadnji strani 
pakiranja.

Navodilo za sestavo in namestitev
Postopek za prvo namestitev – oblikovanje upogljivih stranskih palic
•	� Odpnite trakova na bedru. Izvlecite trakova iz plastičnih zank in pritrdite 

konca trakov na območje z ježki. 
	� Stranska žepa lahko odprete in odstranite upogljivi stranski palici (sl. 1).
•	� Preverite, ali se sklepni palici prilegata na notranji in zunanji strani kolena, in 

ju po potrebi preoblikujte.

	 Pomembno!
Pri oblikovanju palic pazite, da ne poškodujete tečajev. Zaradi preprečitve 
takšnih poškodb priporočamo, da uporabite orodje za upogibanje. Obvezo 
pravilno namestite tako, da odvijete namestitvene vijake (sl. 10), pri tem pa 
poskrbite, da naprave za ustavitev ne boste dvignili iz vodila. Stranskih palic ne 
upogibajte preblizu tečajem. Upogljivi stranski palici morate oblikovati tako, da 
ne pritiskata v višini vrha mečnice (vrha fibule), da preprečite draženje.
•	 Upogljivi stranski palici vrnite v ustrezna stranska žepa. Sklepni palici 

za notranjo (medialno) in zunanjo (lateralno) stran kolena sta označeni 
z različnima barvama. Barvne oznake na stranski palici in na notranjih 
stranskih žepih se morajo ujemati. Stranskih palic ne smete potiskati pod 
obarvane notranje žepe dlje od tod (sl. 2).

•	 Zaprite stranski žep.

Prva namestitev ortoze SofTec Genu
•	� OpOdprite zadrgo in vse trakove. Pritrdite konce trakov na območje z ježki.
•	� Ortozo SofTec Genu primite z obema rokama na proksimalnem koncu (pri 

oznaki). Obrnite jo tako, da vidite zadrgo (sl. 3).
•	� Ortozo SofTec Genu povlecite čez gleženj, dokler ni njen distalni del nad 

gležnjem.
•	� Ortozo SofTec Genu obrnite za 180 ° (pol obrata) okoli noge (sl. 4).
•	� Ortozo SofTec Genu povlecite tako visoko na nogo, da se pogačica vgnezdi v 

vložek (Slika 5).
•	� Zadrgo lahko preprosto zaprete tako, da povlečete sprednji spodnji del ortoze 

SofTec Genu v območju zadrge nazaj, dokler se ne prekrije (sl. 6).
•	� Povlecite vse trakove skozi plastične zanke in jih narahlo pritrdite. Želeni 

pritisk dosežete z zatezanjem trakov v naslednjem vrstnem redu (sl. 7):
	 – Ddistalni trak na mečih (1)
	 – proksimalni trak na bedru (2)
	 – distalni trak na bedru (3)
	 – proksimalni trak na mečih (4)
•	� Prepričajte se, da je ortoza SofTec Genu nameščena pravilno. Trakove, ki so 

preveč zategnjeni, sprostite. Če bolnik čuti kakršen koli pritisk v območju 
upogljivih palic, jih boste morda morali oblikovati znova.

Nastavitev osi vrtenja za bolnika
Tečaji ortoze SofTec Genu so nastavljeni na 16 mm odmika nazaj. Če je enota 
nastavljena na srednjo (tretjo) vtisnjeno oznako, 
je vzporedna s proksimalnim (zgornjim) območjem distalnih (spodnjih) 
stranskih palic, kadar je stranska palica upognjena za 30 ° (sl. 8). Tečaji so 
opremljeni s tehnično inteligentnim mehanizmom, ki omogoča optimalno 
namestitev osi vrtenja za bolnika. 
Os vrtenja za posameznega bolnika lahko določite na naslednji način:
•	� Odpnite distalni (spodnji) bedrni trak, pritrdite njegov konec in odprite spodnji 

del stranskih žepov (sl. 9).
•	� Poiščite ustavitvene vijake na proksimalnih (zgornjih) stranskih palicah, tik 

nad tečajem. Odvijte jih, kolikor lahko.
•	� Pritisnite navzdol na ustavitvene vijake in jih premaknite v smeri kolena 

(anteriorno), kolikor lahko (sl. 10).
	� (Preverite tako, da zgolj narahlo zasučete del, prekrit s plastiko.) Preverite, 

ali privzeta nastavitev 16 mm odmika nazaj še vedno velja po tem, ko ste 
odprli ustavitveni mehanizem. To lahko vidite po položaju kovinskih konic v 
lokatorju (sliki 11 in 12). Zategnite ustavitvena vijaka.

•	� Zapnite distalni (spodnji) bedrni trak (narahlo). Bolnik naj približno 
15-krat iztegne in pokrči kolenski sklep v območju gibanja med 10 ° in 45 °. 
To je nujno, če želite poiskati os vrtenja za posameznega bolnika. Če bolnik 
po kirurškem posegu ne more nositi teže, lahko samo zanihate bolnikovo 
koleno v območju gibanja od 10 ° do 45 °.

	� Ko bolnik postane bolj dejaven, mu morate prirediti os vrtenja, kadar nosi 
težo.

•	� Odpnite distalni bedrni trak, pritrdite njegov konec in odprite spodnji del 
stranskih žepov (sl. 13).

•	� Odvijte ustavitvene vijake in jih potisnite naprej proti zadnjemu delu kolena 
(posteriorno), dokler se ne zaskočijo v pravilni položaj (sl. 14).

	� Če se to ne zgodi takoj, narahlo zasučite del tečaja, prekrit s plastiko (največ 
za 5 °) (sl. 15).

•	� Znova zategnite oba ustavitvena vijaka. Zdaj ste našli in nastavili os vrtenja 
za posameznega bolnika.

•	� Odpnite proksimalni bedrni trak in stranska žepa.
•	� Potisnite zgornji del stranskih palic pod obarvana notranja žepa (sl. 16).
•	� Zapnite stranska žepa in bedrna trakova.
•	� Želeni pritisk dosežete z zatezanjem trakov v naslednjem vrstnem redu 

(sl. 7):
	 – distalni trak na bedru (1)
	 – proksimalni trak na bedru (2)

	 Pomembno
Os vrtenja za posameznega bolnika morate nastaviti znova, če se premer 
bolnikove noge med zdravljenjem spremeni, npr. zaradi pridobitve mišic. 
V takšnem primeru morate ponoviti postopek, opisan zgoraj v razdelku 
»Nastavitev osi vrtenja za bolnika«.

Nastavitev območja gibanja
Krčenje in iztezanje sklepa lahko na ortozi SofTec Genu nastavite v korakih 
po 10 °.
•	� Odpnite bedrna trakova in njuna konca pritrdite navzdol. Žep na ortozi na 

zunanji strani kolena lahko zdaj odprete do sklepnega mehanizma (sl. 18).
•	� Odstranite pokrov sklepa na zunanji strani kolena.
•	� Upognite spodnji del noge, dokler vtisnjene oznake na proksimalni (zgornji) 

stranski palici niso vzporedne z zgornjim delom distalne (spodnje) stranske 
palice (30 °) (sl. 19).

•	� V odprtinah v sredi tečaja boste videli dve kovinski konici z obročastima 
ročajema. Izvlecite ju.

•	� Zasučite meritveni disk, dokler puščica na zgornji strani distalne stranske 
palice ni poravnana s puščico na meritvenem disku (sl. 20). Izberite kot 
krčenja in iztezanja in namestite kovinske konice v odprtino, ki najbolj 
ustreza izbranim vrednostim. Vsaka odprtina pomeni korak po 10 °.

•	� Plastični pokrov tečaja namestite nazaj, da se konice ne iztaknejo iz odprtin.
•	� Zdaj odprite žep ortoze na notranji strani kolena.
•	� Odstranite plastični pokrov tečaja.
•	� Z obročastimi ročaji odstranite kovinske konice.
•	� Koleno rahlo pokrčite, dokler se tečaj ne ustavi. Konico vstavite v ustrezno 

odprtino; ni nujno, da v enako kot na lateralni strani. Zdaj iztegnite koleno, 
dokler se tečaj ne ustavi, in vstavite konico v odprtino, ki ustreza odprtini 
na lateralni strani. Pomembno! Nastavitve omejitve krčenja in iztezanja na 
notranji in zunanji strani kolena morajo biti enake.

•	� Plastični pokrov tečaja namestite nazaj in zaprite medialni stranski žep ter 
zapnite bedrna trakova.

•	� Da ortozo SofTec Genu pritrdite pravilno, morate trakove zapreti v 
naslednjem vrstnem redu (sl. 21):

	 – distalni trak na bedru (1)
	 – proksimalni trak na bedru (2)

Vzdrževanje in navodila za pranje

	� Ortoze nikoli ne izpostavite neposredni toploti (npr. grelcu, neposredni 
sončni svetlobi itd.)!

Ortozo SofTec Genu lahko operete ločeno na roke z blagim detergentom pri 
temperaturi 20-30 °C.

Izdelek smo pregledali v okviru lastnega sistema za nadzor kakovosti. Če bi 
kljub temu imeli reklamacijo, jo naslovite na prodajalca ali našo službo za stike 
s strankami.

•	 Po dejavnosti, ki vključuje potenje, priporočamo odvzem sklepnih plošč in 
njihovo čiščenje z vlažno krpo ter ločeno sušenje.

Navodila za ponovno uporabo 
Pripomoček SofTec Genu je namenjen enkratni oskrbi enega bolnika.

Garancija
Veljajo zakonska določila države, v kateri je bil izdelek kupljen. Po potrebi 
veljajo nacionalna pravila, ki urejajo garancijske pogodbe med trgovcem in 
kupcem. Ob sumu na garancijski primer se najprej obrnite neposredno na 
osebo, pri kateri ste nabavili izdelek.

Ne izvajajte samovoljnih sprememb na izdelku. To velja zlasti za individualne 
prilagoditve, ki jih izvaja strokovno osebje. Upoštevajte naša navodila za upo-
rabo in vzdrževanje. Slednja temeljijo na naših dolgoletnih izkušnjah in zago-
tavljajo dolgoročno delovanje naših medicinskih pripomočkov. Samo optimalno 
delujoči medicinski pripomočki vam bodo namreč v pomoč. Poleg tega je lahko 
garancija ob neupoštevanju navodil omejena.

Odstranjevanje
Pripomoček SofTec Genu lahko zavržete brez kakršnihkoli omejitev. 

V primeru reklamacij se obrnite izključno na svojo specializirano prodajalno. 
Radi bi vas opozorili, da lahko obravnavamo le čist izdelek.

Stanje informacij: 2017-08

1 �Ortoza = ortopedski pripomoček, ki se uporablja za stabilizacijo, podporo, imobilizacijo, 
nadzor ali korekcijo udov ali trupa.
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Aceste instrucţiuni de folosire pot fi și descărcate prin:  
www.bauerfeind.com/downloads

Stimată cumpărătoare, 
stimate cumpărător,
vă mulţumim pentru încrederea ce o acordaţi unui produs de la Bauerfeind. 
Prezentele instrucţiuni de folosire cuprind toate informaţiile importante 
despre orteza SofTec Genu. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de 
folosire, iar în cazul în care aveţi întrebări să vă adresaţi Serviciului Tehnic sau 
consultanţilor de specialitate ai firmei noastre.

Destinaţia de utilizare
Orteza SofTec Genu susţine genunchiul pe parcursul terapiei, iar în combinaţie 
cu fizioterapia ajută la antrenarea musculaturii corespunzătoare

Domenii de aplicare
•	 Ruptura ligamentului încrucişat anterior (instabilitate anterioară)
	 – tratament nechirurgical
	 – îngrijire preoperatorie şi postoperatorie
	 – tratament pe termen lung în cazul instabilităţii anterioare persistente
•	 Terapie nechirurgicală în cazul unor traumatisme uşoare ale ligamentelor 

laterale
•	 Tratamentul instabilităţii uşoare a articulaţiei genunchiului, în urma
	 – uzurii avansate a articulaţiei genunchiului
	 – poliartritei reumatoide
	 – înlocuirii articulaţiei genunchiului (endoproteză)
•	 În vederea limitării gamei de mişcări a genunchiului, de ex. după sutură sau 

operaţie de înlocuire de menisc (implant de menisc)

Riscuri în utilizare

	 Indicaţii importante
•	� SofTec Genu este un produs care se eliberează pe bază de reţetă şi care 

trebuie purtat doar sub supraveghere medicală.  
SofTec Genu trebuie purtat numai în conformitate cu indicaţiile de folosire şi 
în domeniile de utilizare indicate.

•	� Înainte de aplicarea postoperatorie a ortezei SofTec Genu, procesul de 
vindecare a cicatricei trebuie să fie atât de avansat, încât să nu poată apărea 
complicaţii sau locuri de presiune excesivă inutile. De asemenea, procesul de 
retragere a edemelor trebuie să fie avansat (5-8 zile postoperator).

•	� În cazul apariţiei unor modificări neobişnuite, vă rugăm să luaţi legătura cu 
Serviciul Tehnic al firmei noastre.

•	� Combinaţia cu alte produse (de exemplu ciorapi compresivi medicinali) 
trebuie discutată în prealabil cu medicul curant. 

•	� Orteza SofTec Genu este concepută pentru a fi utilizată de către un singur 
pacient.

•	� În cazul unor perioade de repaus mai îndelungate, benzile ar trebui 
desfăcute puţin, pentru a evita compresiile.

•	� În cazul activităţii sportive, şinele laterale nu trebuie limitate în mişcare. Este 
necesară numai o limitare a extensiunii la 0°, pentru a evita o supraîntindere 
a articulaţiei piciorului.

•	� Sporturile de contact au un risc mai ridicat de accidentare. Firma Bauerfeind 
Orthopädie nu garantează faptul că orteza SofTec Genu previne accidentările.

•	� Vă rugăm să vă asiguraţi că pacientul poate aplica şi scoate orteza şi fără 
ajutorul unui specialist.

•	� Vă rugăm să evitaţi contactul produsului cu agenţi ce conţin grăsimi sau 
acizi, cu unguente şi loţiuni.

•	� Produsul poate fi eliminat fără probleme împreună cu deşeurile menajere.
•	� Garanţia se acordă conform dispoziţiilor legale.
•	� În ceea ce priveşte posibilităţile de returnare a ambalajelor pentru o 

reciclare regulamentară, vă rugăm să ţineţi seama de indicaţiile magazinului 
din care aţi cumpărat produsul.

•	 În prezent nu se cunosc efecte secundare ce afectează întregul organism. 
Se porneşte de la premisa unei folosiri / aplicări corespunzătoare. Dacă sunt 
strânse prea tare, toate mijloacele auxiliare aplicate din exterior pe corp – 
suporturi active şi orteze1 – pot produce o presiune locală excesivă, precum 
şi, în cazuri rare, comprimarea vaselor sanguine şi a nervilor.

 
�
Conţine latex din cauciuc natural (elastodienă), ceea ce poate provoca 
iritaţii ale pielii în caz de hipersensibilitate. Înlăturaţi orteză dacă 
observaţi reacţii alergice. 

Contraindicaţii
În prezent nu se cunosc reacţii de hipersensibilitate. În următoarele tipuri de 
boli, aplicarea şi purtarea unui astfel de mijloc auxiliar trebuie făcută numai 
după consultarea medicului dumneavoastră:
1.	�Dermatoze / leziuni cutanate în zona de aplicare, în special în cazul apariţiei 

inflamaţiilor. De asemenea, în cazul plăgilor deschise cu inflamaţie, înroşire 
şi supraîncălzire

2.	Varice (Varicosis)
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3.	Perturbări senzoriale şi de circulaţie la nivelul membrelor inferioare, de 
exemplu în caz de diabet zaharat (Diabetes mellitus)

4.	Probleme de circulaţie limfatică – şi tumefieri ale ţesuturilor moi în alt loc 
decât locul de aplicare al ortezei

Indicaţii de utilizare
Determinarea mărimii
Vă rugăm să determinaţi mărimea corectă conform indicaţiilor de pe spatele 
ambalajului.

Instrucţiuni de asamblare şi montaj
Procedura la prima aplicare - Ajustarea şinelor laterale
•	 Desfaceţi cele două benzi pentru coapsă Trageţi benzile din curelele de 

plastic. Fixaţi prin îndoire capetele benzilor cu arici. Buzunarele laterale se 
pot deschide acum, prin tragerea completă în lateral a zonei cu arici (fig. 1).

•	 Verificaţi dacă forma şinelor laterale este potrivită pe partea interioară şi 
exterioară a articulaţiei genunchiului; dacă este necesar, ajustaţi-le.

	 Atenţie!
Aveţi grijă ca şinele laterale să nu se deterioreze atunci când sunt ajustate. 
În vederea protecţiei împotriva deteriorării, se recomandă dispozitive de 
conturare rotunjite, eventual cu protecţie. Pentru adaptarea anatomică a 
şinelor laterale se vor deschide şuruburile (fig. 10) de la reglajul articulaţiei. 
Atenţie: dispozitivul de ajustare (opritorul) nu trebuie scos de pe ghidajul său. 
Se va evita în mod obligatoriu îndoirea prea aproape de articulaţie. Şinele 
laterale se vor îndoi în aşa fel, încât la înălţimea capului fibulei să nu se 
genereze presiune, pentru a evita iritarea nervului fibular.
•	� Introduceţi din nou şinele laterale în buzunarele corespunzătoare ale ortezei. 

Şinele de pe interiorul şi de pe exteriorul articulaţiei genunchiului sunt 
marcate cu culori diferite. Culoarea şinei şi cea a buzunarului interior trebuie 
să corespundă. În acest moment, şinele laterale nu trebuie împinse sub 
buzunarele interioare colorate (fig. 2). 

•	� Închideţi acum buzunarele laterale ale ortezei. 

Prima aplicare a ortezei
•	� Deschideţi benzile şi fermoarul. Fixaţi prin îndoire capetele benzilor cu arici.
•	� Apucaţi orteza SofTec Genu de marginea superioară (la etichetă), astfel încât 

să puteţi vedea fermoarul (fig. 3).
•	� Trageţi orteza SofTec Genu peste gleznă, până când marginea inferioară este 

situată peste aceasta.
•	� Rotiţi orteza la 180° (jumătate de rotaţie) în jurul axei piciorului (fig. 4).
•	� Trageţi orteza SofTec Genu în sus pe picior până când rotula este centrată în 

inserție (fig. 5).
•	� Fermoarul se poate închide uşor, dacă trageţi în spate în zona fermoarului 

partea anterioară inferioară a ortezei, până când fermoarul se suprapune 
(fig. 6).

•	� Treceţi toate benzile prin curelele de plastic şi prindeţi-le lejer cu ariciul. 
Urmează o acumulare ţintită de tensiune, prin tragerea benzilor în 
următoarea ordine (fig. 7):

	 – �banda gambei aflată la distanţă de articulaţia genunchiului (1)
	 – �banda coapsei aflată în apropiere de articulaţia genunchiului (2)
	 – �banda coapsei aflată la distanţă de articulaţia genunchiului (3)
	 – �banda gambei aflată în apropiere de articulaţia genunchiului (4)
•	� Verificaţi acum, dacă orteza este bine aşezată. În cazul în care constataţi 

zone de presiune excesivă în regiunea şinelor laterale, este necesară o nouă 
ajustare a acestora (vezi sus).

Reglajul punctului individual de rotaţie al articulaţiei 
Articulaţiile ortezei SofTec Genu se livrează cu un reglaj de bază de 16 mm 
decalaj spre spate. Acest lucru este vizibil atunci când la o flexare de 30° a 
şinei laterale se reglează ca marcajul ştanţat median (al treilea) să fie paralel 
cu zona proximală (sus) a şinei laterale distale (jos) (fig. 8). Articulaţiile dispun 
de un mecanism tehnic „inteligent”, care permite reglajul la punctul individual 
de rotaţie de compromis al unui pacient. Adaptarea la punctul individual de 
rotaţie al articulaţiei genunchiului se va realiza după cum urmează:
•	� Desfaceţi banda coapsei proximale, prindeţi capătul cu arici şi deschideţi şi 

zona inferioară a buzunarelor ortezei (fig. 9).
•	� Desfaceţi şuruburile de reglaj de pe ambele şine laterale până când se 

opresc.
•	� Apăsaţi pe şuruburi şi împingeţi-le la maxim în direcţia rotulei (fig. 10). 

Înşurubaţi din nou cele două şuruburi de reglaj. Asiguraţi-vă că reglajul 
de bază de 16 mm abatere spre spate este asigurat şi după deschiderea 
reglajului. Acest lucru se poate vedea după poziţia ştifturilor de metal din 
locator (fig. 11 şi 12).

•	� Închideţi banda coapsei proximale (lejer). Pentru adaptarea articulaţiilor 
ortezei la axa individuală a genunchiului pacientului sunt suficiente circa 15 
mişcări între 10° şi 45°. După această operaţiune, este suficientă o simplă 
pendulare fără solicitarea piciorului. Pe măsură ce se intensifică activităţile 
fizice, pacientul trebuie să găsească articulaţia prin solicitarea în mers. 

•	� Desfaceţi banda coapsei proximală, prindeţi capătul cu arici şi deschideţi şi 
zona inferioară a buzunarelor ortezei (fig. 13).

•	� Deşurubaţi şuruburile de reglaj şi împingeţi-le din nou în direcţia fosei 
poplitee până când acestea cad pe poziţie (fig. 14).  

În cazul în care cuplul nu are loc imediat, rotiţi uşor mecanismul articular 
(max. 5°) (fig. 15).

•	� Înşurubaţi bine din nou cele două şuruburi de reglaj. În acest moment, axul 
individual de rotaţie al articulaţiei genunchiului pacientului este găsit şi 
asigurat.

•	� Deschideţi acum şi banda distală de pe coapsă, precum şi buzunarele 
laterale.

•	� Împingeţi partea superioară a şinelor laterale în buzunarele interioare 
colorate (fig. 16).

•	� Închideţi ambele buzunare laterale ale ortezei şi benzile de pe coapsă.
•	� Urmează o acumulare ţintită de tensiune, prin tragerea benzilor în 

următoarea ordine (fig. 17):
	 – �banda coapsei proximală aflată în apropiere de articulaţia genunchiului (1)
	 – �banda coapsei distală aflată mai departe de articulaţia genunchiului (2)

	 Atenţie!
Trebuie realizată o ajustare a axei individuale de rotaţie a articulaţiei 
genunchiului dacă, pe parcursul terapiei, circumferinţa piciorului pacientului 
s-a modificat, de ex. prin creşterea masei musculare în urma antrenamentului 
fizioterapeutic. În acest caz, repetaţi procedura descrisă anterior de la 
secţiunea „Ajustarea şinelor laterale”.

Reglajul limitării mişcării
Articulaţiile ortezei SofTec Genu permit o limitare a flexiei şi extensiunii în 
trepte de 10°.
•	� Desfaceţi cele două benzi de pe coapsă şi prindeţi marginile cu arici prin 

îndoire. Buzunarul de pe partea exterioară a articulaţiei genunchiului se 
poate acum deschide până la mecanismul articular (fig. 18).

•	� Îndepărtaţi protecţia pentru articulaţie de pe partea exterioară a 
genunchiului.

•	� Îndoiţi gamba, până când marcajul ştanţat şi zona superioară a şinei laterale 
distale (jos) devin paralele (flexare 30°) (fig. 19).

•	� În zona mediană a articulaţiei se află 2 ştifturi de metal cu inele de apucare. 
Scoateţi ştifturile.

•	� Rotiţi discul de scalare, până când direcţia săgeţii se potriveşte (fig. 20). 
Alegeţi unghiul de flexare şi de întindere şi introduceţi ştifturile de metal 
în găurile corespunzătoare ale coroanei perforate. Fiecare perforare este 
decalată cu 10°.

•	� Aplicaţi din nou protecţia pe articulaţie, pentru ca ştifturile să rămână în 
găuri.

•	� Deschideţi acum buzunarul de pe interiorul genunchiului.
•	� Îndepărtaţi protecţiei articulaţiei.
•	� Trageţi ştifturile de metal de inele.
•	� Îndoiţi şi întindeţi genunchiul cât este posibil. Fixaţi ştifturile în găurile 

corespunzătoare. Important! Limitările la flexare şi extensiune trebuie să 
corespundă pe interiorul şi pe exteriorul genunchiului.

•	� Fixaţi din nou capacul şi închideţi buzunarele ortezei şi benzile de pe coapsă.
•	� Urmează o acumulare ţintită de tensiune, prin tragerea benzilor în 

următoarea ordine (fig. 21):
	 – �banda coapsei proximală aflată în apropiere de articulaţia genunchiului (1)
	 – �banda coapsei distală aflată mai departe de articulaţia genunchiului (2)

Instrucţiuni de întreţinere

	� Nu expuneţi niciodată orteza la căldură directă (de ex. sistem de 
încălzire, radiaţie solară etc.)!

Orteza SofTec Genu poate fi spălată de mână, separat, la 20-30 °C, folosind un 
detergent slab.

Am verificat produsul în cadrul sistemului nostru integrat de management 
al calităţii. Dacă totuşi aveţi vreo reclamaţie, vă rugăm să luaţi legătura cu 
specialistul nostru de la faţa locului sau cu serviciul clienţi.

•	 După ce ați desfășurat o activitate în cadrul căreia ați transpirat, vă 
recomandăm să îndepărtați șinele articulației, să le ștergeți cu o lavetă 
umedă și să le lăsați să se usuce separat.

Indicaţii de reutilizare 
SofTec Genu este prevăzut pentru adaptare unică, la un singur pacient.

Garanţie
Se aplică prevederile legale ale ţării în care s-a achiziţionat produsul. Dacă 
sunt relevante, se aplică reglementările cu privire la garanţie valabile în 
ţara respectivă în relaţia dintre distribuitor şi cumpărător. În cazul în care 
consideraţi că este justificată solicitarea garanţiei, vă rugăm să vă adresaţi 
direct entităţii de la care aţi achiziţionat produsul.

Vă rugăm să nu aduceţi modificări neautorizate produsului. Acest lucru 
este valabil mai ales pentru ajustările individuale realizate de personalul 
de specialitate. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile noastre de utilizare şi 
îngrijire. Acestea se bazează pe experienţa noastă îndelungată şi garantează 
pe termen lung funcţionarea produselor noastre cu efect medical. Căci 
dispozitivele asistive nu vă ajută decât cu condiţia să funcţioneze optim. În plus, 
nerespectarea instrucţiunilor poate limita garanţia.

Eliminarea ca deşeu
SofTec Genu poate fi eliminat fără probleme în deşeuri.

Pentru reclamaţii vă rugăm să vă adresaţi în exclusivitate magazinului de 
specialitate de unde aţi achiziţionat produsul. Vă atragem atenţia asupra 
faptului că doar produsele curăţate pot fi prelucrate.

Data informaţiilor: 2017-08

1 �Orteză = dispozitiv ortopedic folosit pentru stabilizarea, uşurarea, imobilizarea, 
controlarea sau corectarea membrelor sau trunchiului

el ελληνικά

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης διατίθενται επίσης προς λήψη:  
www.bauerfeind.com/downloads

Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Bauerfeind. Οι παρούσες οδηγίες 
χρήσης περιέχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το SofTec Genu. 
Παρακαλείστε να τις διαβάσετε προσεκτικά. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες 
απευθυνθείτε στο γιατρό σας, στον έμπορο ιατρικών προϊόντων ή στο Τμήμα 
Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.

Σκοπούμενη χρήση
Το SofTec Genu είναι μία εγκεκριμένη θεραπευτική διάταξη που σχεδιάστηκε 
για την υποστήριξη της θεραπείας σας. Βοηθά στην προστασία του γόνατού σας 
κατά τη θεραπεία και ενισχύει την ανάπτυξη του μυϊκού ιστού κατά τη διάρκεια 
φυσιοθεραπευτικών ασκήσεων.

Ενδείξεις
•	 Ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (πρόσθια αστάθεια)
	 – μη επεμβατική θεραπεία (συντηρητική θεραπεία)
	 – προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του γόνατου
	 – μακροχρόνια θεραπεία παραμένουσας πρόσθιας αστάθειας
•	 Συντηρητική θεραπεία τραυματισμών των πλάγιων συνδέσμων
•	 Θεραπεία ήπιας αστάθειας του γόνατου ως αποτέλεσμα
	 – προχωρημένης φθοράς της άρθρωσης (ρευματοειδής αρθρίτιδα)
	 – αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατου (εμφύτευμα)
•	 Περιορισμός του εύρους κινήσεων του γόνατου π.χ. μετά από συρραφή μηνίσκου 

ή αντικατάσταση μηνίσκου (εμφύτευση)

Κίνδυνοι χρήσης

	 Σημαντικές πληροφορίες
•	� Το SofTec Genu είναι ένα συνταγογραφούμενο προϊόν και θα πρέπει να φοριέται 

υπό την επιτήρηση γιατρού. Το SofTec Genu θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και για τα 
αναφερόμενα σημεία εφαρμογής.

•	� Προτού εφαρμόσετε το SofTec Genu μετά από χειρουργική επέμβαση, 
βεβαιωθείτε πως έχει υποχωρήσει επαρκώς η ευαισθησία και το οίδημα, ώστε 
να αποτραπεί η εμφάνιση σημείων πίεσης ή επιπλοκών. Τυπικά, το SofTec Genu 
δεν εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 5-8 ημερών μετά από επέμβαση, 
ανάλογα με το άλγος και το οίδημα του εκάστοτε ασθενή.

•	� Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ασυνήθεις αλλαγές, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.

•	� Για συνδυασμό με άλλα προϊόντα (π.χ. κάλτσες συμπίεσης) θα πρέπει να 
συζητήσετε καταρχήν με το θεράποντα γιατρό.

•	� Κατά την ανάπαυση μπορείτε να χαλαρώσετε τις δέστρες για περισσότερη άνεση.
•	� Εάν το SofTec Genu χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ασκήσεων ή αθλητικών 

δραστηριοτήτων, μην περιορίσετε την κάμψη της άρθρωσης. Ο περιορισμός της 
έκτασης στις 0° επαρκεί για την αποφυγή υπερέκτασης του κάτω άκρου.

•	� Το SofTec Genu δεν έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη τραυματισμών, ιδιαίτερα 
σε αθλήματα επαφής. Τα αθλήματα επαφής ενέχουν αυξημένο κίνδυνο 
τραυματισμού.

•	� Βεβαιωθείτε πως ο ασθενής μπορεί να φορέσει και να αφαιρέσει το SofTec Genu 
χωρίς τη βοήθεια ειδικού.

•	� Αποφύγετε τη χρήση αλοιφών, λοσιόν ή οποιωνδήποτε ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων λιπών ή οξέων.

•	 Δεν έχουν αναφερθεί έως σήμερα παρενέργειες που να αφορούν ολόκληρο 
τον οργανισμό. Θεωρείται πως η εφαρμογή έχει γίνει σωστά. Οποιαδήποτε 
βοηθήματα ή ορθώσεις1 που εφαρμόζονται εξωτερικά στο σώμα μπορούν, εάν 
σφιχτούν υπερβολικά, να οδηγήσουν σε σημεία τοπικής πίεσης ή, σπάνια, σε 
συμπίεση των υποκείμενων αιμοφόρων αγγείων ή νεύρων.

 
�
Περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ (ελαστοδιένιο), το οποίο σε περίπτωση 
υπερευαισθησίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα. Αφαιρέστε το 
βοήθημα, εάν διαπιστωθούν αλλεργικές αντιδράσεις. 

Αντενδείξεις
Δεν έχουν αναφερθεί έως σήμερα επιβλαβείς για την υγεία αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, τα βοηθήματα αυτού του τύπου θα 
πρέπει να προσαρμόζονται και να φοριούνται μόνο μετά από συνεννόηση με το 
γιατρό σας:
1.	� Δερματικές διαταραχές / τραύματα στο εν λόγω μέρος του σώματος, ιδιαίτερα 

αν υπάρχει φλεγμονή. Επίσης, εάν υπάρχουν υπερυψωμένες ουλές με οίδημα, 
ερυθρότητα και υπερβολική θερμότητα.

2.	� Κιρσοειδής διάταση των φλεβών
3.	� Διαταραγμένη αισθητικότητα και κυκλοφορικές διαταραχές των κάτω 

άκρων / άκρων ποδών, π.χ. σακχαρώδης διαβήτης.
4.	� Διαταραγμένη λεμφική παροχέτευση – συμπεριλαμβανομένων οιδημάτων 

μαλακών μορίων αγνώστου αιτιολογίας, που βρίσκονται μακριά από το 
εφαρμοσμένο βοήθημα

Υποδείξεις χρήσης
Καθορισμός του μεγέθους
Παρακαλείστε να καθορίσετε το σωστό μέγεθος σύμφωνα με τις οδηγίες στην πίσω 
πλευρά της συσκευασίας.

Υπόδειξη συναρμολόγησης και τοποθέτησης
Διαδικασία αρχικής εφαρμογής Διαμόρφωση των πλευρικών αρθρωτών 
ράβδων
•	 Ανοίξτε τις δύο δέστρες μηρού. Τραβήξτε τις δέστρες έξω από τις πλαστικές 

θηλιές και κολλήστε τα άκρα των δεστρών στην περιοχή βέλκρο.
	 Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τις πλευρικές θήκες και να αφαιρέσετε τις πλευρικές 

αρθρωτές ράβδους (εικ. 1).
•	 Ελέγξτε την εφαρμογή των αρθρωτών ράβδων στην έξω και έσω πλευρά του 

γόνατου και διαμορφώστε τες εκ νέου αν χρειάζεται.

	 Σημαντικό!
Βεβαιωθείτε πως δεν προκαλείτε ζημιά στις ράβδους κατά τη διαμόρφωσή τους. 
Συνιστάται η χρήση κυλίνδρου κάμψης, με διάταξη προστασίας (αν χρειάζεται) για 
την αποφυγή αυτών των ζημιών. Για να προσαρμόσετε σωστά τη ράβδο, λύστε τις 
ρυθμιστικές βίδες (εικ. 10), διασφαλίζοντας πως ο αναστολέας δεν εξάγεται από 
τον οδηγό. Αποφύγετε την κάμψη των πλευρικών ράβδων κοντά στην άρθρωση. 
Οι πλευρικές αρθρωτές ράβδοι θα πρέπει να διαμορφωθούν με τρόπο που να μην 
ασκείται πίεση στο επίπεδο της κεφαλής της περόνης, για την αποφυγή ερεθισμών.
•	 Επανατοποθετήστε τις πλευρικές αρθρωτές ράβδους στις αντίστοιχες πλευρικές 

θήκες. Οι αρθρωτές ράβδοι για την έσω και την έξω πλευρά του γόνατου φέρουν 
διαφορετική χρωματική σήμανση. Οι χρωματικές σημάνσεις στην πλευρική ράβδο 
και το χρώμα των εσωτερικών πλευρικών θηκών πρέπει να ταιριάζουν. Μην 
ωθήσετε ακόμη τις πλευρικές ράβδους κάτω από τις χρωματισμένες πλευρικές 
θήκες (εικ. 2).

•	 Κλείστε την πλευρική θήκη.

Αρχική εφαρμογή του SofTec Genu
•	� Ανοίξτε το φερμουάρ και όλες τις δέστρες. Κολλήστε τα άκρα των δεστρών στην 

περιοχή βέλκρο.
•	� Κρατήστε το SofTec Genu και με τα δύο χέρια από το άνω του άκρο (κοντά στην 

ετικέτα). Γυρίστε το SofTec Genu έτσι ώστε να βλέπετε το φερμουάρ (εικ. 3).
•	� Περάστε το SofTec Genu πάνω από τον αστράγαλο έως ότου το περιφερικό του 

άκρο βρεθεί ψηλότερα από τον αστράγαλο.
•	� Γυρίστε το SofTec Genu κατά 180° (μισή περιστροφή) γύρω από το πόδι (εικ. 4).
•	� Τραβήξτε το SofTec Genu πάνω από το πόδι, μέχρι να κεντραριστεί η επιγονατίδα 

στην πελότα (εικ. 5).
•	� Το φερμουάρ κλείνει εύκολα τραβώντας το πρόσθιο κάτω τμήμα του SofTec Genu 

στην περιοχή του φερμουάρ προς τα πίσω, έως ότου επικαλυφθεί (εικ. 6).
•	� Περάστε όλες τις δέστρες μέσα από τις πλαστικές θηλιές και σφίξτε τες χαλαρά. 

Η επιδιωκόμενη πίεση επέρχεται σφίγγοντας τις δέστρες με την ακόλουθη σειρά 
(εικ. 7):

	 – �Περιφερική δέστρα κνήμης (1)
	 – �Κεντρική δέστρα μηρού (2)
	 – �Περιφερική δέστρα μηρού (3)
	 – �Κεντρική δέστρα κνήμης (4)
•	� Βεβαιωθείτε πως το SofTec Genu έχει εφαρμοστεί σωστά. Εάν κάποια δέστρα 

έχει σφιχτεί υπερβολικά, χαλαρώστε την. Εάν ο ασθενής αισθανθεί την ύπαρξη 
σημείων πίεσης στην περιοχή των πλευρικών αρθρωτών ράβδων, ίσως χρειαστεί 
να τις διαμορφώσετε εκ νέου.

Ρύθμιση του άξονα περιστροφής του ασθενούς
Οι αρθρώσεις του SofTec Genu φέρουν εργοστασιακή ρύθμιση οπίσθιας 
μετατόπισης στα 16 mm. Αυτό γίνεται εμφανές όταν η μονάδα ρυθμιστεί στη μεσαία 
(τρίτη) ανάγλυφη σήμανση για να ευθυγραμμιστεί με την πρόσθια (άνω) περιοχή 
των περιφερικών (κάτω) πλευρικών ράβδων, όταν η πλευρική ράβδος καμφθεί κατά 
30° (εικ. 8). Οι αρθρώσεις έχουν έναν «έξυπνο» μηχανισμό που επιτρέπει την ιδανική 
προσαρμογή στον άξονα περιστροφής του ασθενούς.
Ο άξονας περιστροφής του εκάστοτε ασθενούς μπορεί να καθοριστεί ως εξής:
•	� Ανοίξτε την περιφερική (κάτω) δέστρα μηρού, κολλήστε το άκρο της και ανοίξτε 

το κάτω τμήμα των πλευρικών θηκών (εικ. 9).
•	� Βρείτε τις τερματικές βίδες που βρίσκονται στις κεντρικές (άνω) πλευρικές 

ράβδους, μόλις πάνω από την άρθρωση. Ξεβιδώστε τις μέχρι να σταματήσουν.
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•	� Πατήστε τις τερματικές βίδες προς τα κάτω και μετακινήστε τις στην κατεύθυνση 
της επιγονατίδας (προς τα εμπρός) μέχρι να σταματήσουν (εικ. 10).

	� (Για να ελέγξετε, περιστρέψτε ελαφρά το καλυμμένο με πλαστικό τμήμα.) Ελέγξτε 
εάν η προκαθορισμένη ρύθμιση οπίσθιας μετατόπισης στα 16 mm ισχύει ακόμη 
και μετά το άνοιγμα του αναστολέα. Αυτό φαίνεται από την θέση των μεταλλικών 
πίρων στον εντοπιστή (εικ. 11 και 12). Σφίξτε τις δύο τερματικές βίδες.

•	� Κλείστε την περιφερική (κάτω) δέστρα μηρού (χαλαρά). Αφήστε τον ασθενή να 
κάμψει και να εκτείνει την άρθρωση του γόνατου, σε εύρος κίνησης μεταξύ 10° 
και 45°, 15 φορές περίπου. Αυτό είναι απαραίτητο για την εύρεση του άξονα 
περιστροφής του εκάστοτε ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να φέρει 
βάρος μετά την επέμβαση, θα χρειαστεί να ταλαντεύσετε μόνο το γόνατό του σε 
εύρος κίνησης μεταξύ 10° και 45°. Όταν ο ασθενής ανακτήσει την ενεργητικότητά 
του με την πάροδο του χρόνου, θα χρειαστεί να επανακαθορίσετε τον άξονα 
περιστροφής υπό συνθήκες ανάρτησης βάρους.

•	� Ανοίξτε την περιφερική δέστρα μηρού, κολλήστε το άκρο της και ανοίξτε το κάτω 
τμήμα των πλευρικών θηκών (εικ. 13).

•	� Λύστε τις τερματικές βίδες και ωθήστε τις προς την πίσω πλευρά της επιγονατίδας 
(προς τα πίσω) έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους με ένα χαρακτηριστικό κλικ 
(εικ. 14). Εάν δεν ασφαλίσουν αμέσως, περιστρέψτε ελαφρά το καλυμμένο με 
πλαστικό τμήμα της άρθρωσης (έως 5°) (εικ. 15).

•	� Σφίξτε και πάλι τις δύο τερματικές βίδες. Τώρα έχει καθοριστεί και ασφαλιστεί ο 
άξονας περιστροφής του συγκεκριμένου ασθενούς

•	� Ανοίξτε την κεντρική δέστρα μηρού και τις πλευρικές θήκες.
•	� Ωθήστε το άνω τμήμα των πλευρικών ράβδων κάτω από τις χρωματισμένες 

εσωτερικές θήκες (εικ. 16).
•	� Κλείστε τις δύο πλευρικές θήκες και τις δέστρες μηρού.
•	� Για να διασφαλίσετε την επιδιωκόμενη πίεση, κλείστε τις δέστρες με την ακόλουθη 

σειρά (εικ. 17):
	 – Περιφερική δέστρα μηρού (1)
	 – Κεντρική δέστρα μηρού (2)

	 Σημαντικό
Ο άξονας περιστροφής του εκάστοτε ασθενούς πρέπει να προσαρμοστεί εκ νέου 
εάν η περίμετρος του κάτω άκρου μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, π.χ. 
ως αποτέλεσμα ανάπτυξης μυϊκού ιστού. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 
επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, στην ενότητα «Ρύθμιση 
του άξονα περιστροφής του ασθενούς».

Ρύθμιση του εύρους κινήσεων
Μπορείτε να περιορίσετε την κάμψη και την έκταση των αρθρώσεων του 
SofTec Genu, σε βήματα των 10°.
•	� Ανοίξτε τις δύο δέστρες μηρού και κολλήστε τα άκρα τους κάτω. Τώρα μπορείτε 

να ανοίξετε τη θήκη της όρθωσης που βρίσκεται στην έξω πλευρά του γόνατου 
ως το μηχανισμό της άρθρωσης (εικ. 18).

•	� Αφαιρέστε το κάλυμμα της άρθρωσης στην έξω πλευρά του γόνατου.
•	� Κάμψτε το κάτω μέρος του ποδιού, έως ότου οι ανάγλυφες σημάνσεις στην 

κεντρική (άνω) πλευρική ράβδο ευθυγραμμιστούν με το άνω μέρος της 
περιφερικής (κάτω) πλευρικής ράβδου (30°) (εικ. 19).

•	� Μέσα σε οπές, στο μέσο της άρθρωσης, θα βρείτε 2 μεταλλικούς πίρους με λαβές 
σε μορφή δακτυλίου. Τραβήξτε τους προς τα έξω.

•	� Περιστρέψτε το διαβαθμισμένο δίσκο, έως ότου το βέλος στο άνω μέρος της 
περιφερικής πλευρικής ράβδου ευθυγραμμιστεί με το βέλος στο διαβαθμισμένο 
δίσκο (εικ. 20). Επιλέξτε τις γωνίες κάμψης και έκτασης και τοποθετήστε τους 
μεταλλικούς πίρους στην οπή που ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τους αριθμούς. 
Κάθε οπή αντιστοιχεί σε βήμα 10° .

•	� Επανατοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα της άρθρωσης με τρόπο που οι πίροι να 
παραμένουν στις οπές.

•	� Ανοίξτε τώρα τη θήκη της όρθωσης στην έσω πλευρά του γόνατου.
•	� Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της άρθρωσης.
•	� Αφαιρέστε τους μεταλλικούς πίρους με τη βοήθεια των λαβών σε μορφή 

δακτυλίου.
•	� Κάμψτε ελαφρά το γόνατο, μέχρι να σταματήσει η άρθρωση. Τοποθετήστε έναν 

πίρο στη σωστή οπή. Δεν χρειάζεται να ταιριάζει οπωσδήποτε με την έξω πλευρά. 
Εκτείνετε τώρα το γόνατο, έως ότου σταματήσει η άρθρωση και τοποθετήστε τον 
πίρο στην οπή που ταιριάζει στην έξω πλευρά. Σημαντικό!

	� Οι ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κάμψης και της έκτασης στην έξω και την έσω 
πλευρά του γόνατου πρέπει να είναι ταυτόσημες.

•	� Επανατοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα της άρθρωσης και κλείστε την έσω 
πλευρική θήκη και τις δέστρες μηρού.

•	� Για να ασφαλίσετε σωστά το SofTec Genu, οι διαδικασίες ασφάλισης πρέπει να 
γίνουν με την εξής σειρά (εικ. 21):

	 – Περιφερική δέστρα μηρού (1)
	 – Κεντρική δέστρα μηρού (2)

Φροντίδα του προϊόντος και οδηγίες πλύσης

	� Ποτέ μην εκθέτετε την όρθωση σε άμεση θερμότητα  
(π.χ. θερμαντικά σώματα, ηλιακό φως κτλ.)!

Το SofTec Genu μπορεί να πλυθεί χωριστά στο χέρι, με ένα ήπιο απορρυπαντικό, σε 
θερμοκρασία μεταξύ 20 και 30 °C (68-86 °F).

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί από το σύστημα ελέγχου ποιότητας της εταιρείας μας. 
Εάν, ωστόσο, έχετε οποιοδήποτε παράπονο, επικοινωνήστε με τον έμπορο ή με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας.

•	� Μετά από δραστηριότητες που προκαλούν εφίδρωση, προτείνεται η αφαίρεση 
των ραγών άρθρωσης, ο καθαρισμός τους με νωπό πανί και το στέγνωμά τους 
χωριστά.

Υποδείξεις για την επαναχρησιμοποίηση 
Το SofTec Genu προορίζεται για μία και μόνο εφαρμογή σε έναν ασθενή.

Εγγύηση
Ισχύουν οι νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία αποκτήθηκε το προϊόν. Κατά 
περίπτωση, ισχύουν εθνικοί κανονισμοί εγγύησης μεταξύ του εμπόρου και του 
αγοραστή. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι πρόκειται για ζήτημα εγγύησης, 
απευθυνθείτε αρχικά άμεσα στο σημείο που προμηθευτήκατε το προϊόν.

Μην τροποποιείτε το προϊόν. Αυτό ισχύει κυρίως για προσαρμογές που εκτελέστηκαν 
από εξειδικευμένο προσωπικό. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας της 
εταιρείας μας. Βασίζονται στη μακροχρόνια εμπειρία μας και διασφαλίζουν τη 
λειτουργία των ιατρικών προϊόντων μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε 
ότι μόνο τα πλήρως λειτουργικά βοηθήματα σάς παρέχουν βοήθεια. Επίσης, σε 
περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών, ενδέχεται να περιοριστεί η εγγύηση.

Απόρριψη
Το SofTec Genu μπορεί να απορριφθεί χωρίς περιορισμούς.

Για την υποβολή παραπόνων απευθυνθείτε αποκλειστικά στο εξειδικευμένο 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σας επισημαίνουμε ότι είναι δυνατή 
η επεξεργασία μόνο καθαρών προϊόντων.

Ενημέρωση: 2017-08

1 �Όρθωση = ορθοπαιδικό βοηθητικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση, 
ανακούφιση, ακινητοποίηση, καθώς και τον έλεγχο ή τη διόρθωση των άκρων ή του κορμού.
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Bu kullanım talimatını www.bauerfeind.com/downloads  
bağlantısından da indirebilirsiniz.

Sayın müşterimiz,
bir Bauerfeind ürününe karşı göstermiş olduğunuz güvenden dolayı çok 
teşekkür ederiz. Önünüzdeki bu kullanma talimatında SofTec Genu ile ilgili 
bütün önemli bilgileri bulacaksınız. Lütfen kullanma talimatını dikkatle 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa Teknik Servis Bölümümüzle veya 
yörenizdeki uzman danışmanımızla irtibat kurunuz.

Amaç
SofTec Genu tedavi sırasında dizi güvence altına alır ve fizyoterapi ile bağlantılı 
olarak ilgili kasların antreman yapmasına yardımcı olur.

Uygulama alanları
•	 Ön çapraz bandın yırtılması (ön instabilite)
	 – ameliyatsız tedavi (konservatif tedavi)
	 – ameliyat öncesi ve sonrası tedavilerinde
	 – kalıcı ön instabilitelerde sürekli tedavi
•	 hafif yan bağ zedelenmelerinde konservatif tedavi
•	 aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan diz eklemi instabilitelerinin tedavisi
	 – ilerlemiş diz eklemi aşınması
	 – eklem romatizması (romatoid poliartrit)
	 – yapay diz eklemi takılması (endoprotez)
•	 örneğin menisküs dikişi veya yapay menisküs takılması (menisküs 

implantasyonu) gibi girişimler sonrasında dizin hareket boyutunun 
sınırlandırılması

Kullanım Riskleri

	 Önemli notlar
•	� SofTec Genu reçeteyle verilebilen bir ürün olup hekim yönetimi altında 

kullanılmalıdır. SofTec Genu yalnızca bu kullanma talimatındaki bilgiler 
doğrultusunda ve belirtilen uygulama alanlarında kullanılmalıdır.

•	� Ameliyatlardan sonra SofTec Genu ile yapılan tedariklerde, gereksiz yere 
baskı izi ve komplikasyon oluşmaması için, önce ameliyat nedbesinin 
iyileşme süreci yeterli ölçüde ilerlemiş olmalıdır. Şişkinliğin inme süreci de 
aynı şekilde ilerlemiş olmalıdır (postoperatif 5-8 gün).

•	� Eğer beklenmedik değişiklikler farkederseniz lütfen Teknik Servis 
Bölümümüzle temas kurun.

•	� Başka ürünlerle (örn. varis çorapları) birlikte kullanmadan önce tedavi eden 
hekime danışılması gerekmektedir.

•	� Uzun istirahat aralarında aşırı sıkmaları önlemek için kemerler 
gevşetilmelidir.

•	� Sportif kullanımlarda eklemli atellerin hareket açıları sınırlandırılamaz. 
Sadece, diz ekleminin aşırı ekstansiyonunu önlemek için 0°‘de bir 
ekstansiyon sınırlandırması gereklidir.

•	� Kontakt spor türlerinde yaralanma riski daha yüksektir. Bauerfeind, 
SofTec Genu‘nun yaralanmaları önleyeceğine dair herhangi bir garanti 
vermemektedir.

•	� Lütfen hastanın ortezi bir uzmanın yardımı olmadan da doğru şekilde takıp 
çıkarabilmesini sağlayınız.

•	� Ürünü lütfen yağ ve asit içeren maddelerle, merhemlerle ve losyonlarla 
temas ettirmeyiniz.

•	� Ambalajın düzenli bir şekilde değerlendirilmek üzere iade edilmesi 
olanaklarıyla ilgili olarak ürünü aldığınız satış noktasındaki bilgilere 
başvurunuz.

•	 Şu ana kadar tüm organizmayı etkileyen herhangi bir yan etkisi 
bilinmemektedir. Bunun önşartı ortezin usulüne uygun bir şekilde 
uygulanmış / takılmış olmasıdır. Vücuda dıştan takılan tüm tedavi amaçlı 
yardımcı gereçler – bandaj ve ortezler1 – çok sıkı bağlanmaları durumunda 
yerel baskı olgularına ve ender hallerde de kan damarlarının veya sinirlerin 
sıkışmasına yol açabilir.

 
�
Aşırı hassasiyet durumlarında ciltte irritasyona neden olabilen doğal 
kauçuk lateks (elastodien) içerir. Alerjik reaksiyonlar gördüğünüzde 
desteği çıkarın. 

Karşı endikasyonlar
Şu ana kadar hastalık derecesinde duyarlılık olayları bilinmemektedir. aşağıda 
sözü geçen hastalık tablolarından biri mevcutsa böyle bir yardımcı gerecin 
takılması ve kullanılması ancak hekiminize danıştıktan sonra yapılmalıdır:
1.	�Uygulamanın yapıldığı vücut bölgesindeki cilt hastalıkları / yaralanmaları, 

özellikle iltihaplı olgular. Aynı şekilde, şişkinlik, kızarıklık ve fazla sıcaklık 
arzeden, zeminden yükselmiş nedbe dokuları.

2.	�Varisler (Varikoz).
3.	�Bacaklarda / ayaklarda duyu ve kan dolaşımı bozuklukları, örn. "şeker 

hastalığında“ (Diabetes mellitus).
4.	�Bozulmuş lenf akışı – uygulanan yardımcı gereçten uzakta bulunan ve 

nedeni belli olmayan yumuşak doku şişlikleri dahil.

Kullanım Talimatı
Boy belirlenmesi
Lütfen doğru boyu arka yüzdeki bilgiler doğrultusunda belirleyiniz.

Birleştirme ve Montaj Bilgileri 
İlk tedarik sırasında yapılması gerekenler, eklemli atellerin çaprazlanması
•	 Uyluk (üstbacak) kemerlerinin ikisini birden açın. Kemerleri plastik 

halkalarından çıkarın. Kemerlerin uçlarını katlayıp kendi cırtcırtlarıyla 
tutturmak suretiyle kapatın. Şimdi cırtcırtlı bölgeyi komple olarak yana 
çekmek suretiyle yan cepleri açmak mümkündür (Şekil 1).

•	 Eklemli atelin şeklinin diz ekleminin iç ve dış taraflarına uyup uymadığını 
kontrol edin ve gerekirse çaprazlığını ayarlayın.

	 Dikkat!
Çaprazlama yaparken eklemli atellerin hasar görmemesine dikkat edin. 
Hasarlara meydan vermemek için, gerekirse koruyuculu, yuvarlak çaprazlama 
demirleri kullanılması tavsiye edilir. Eklemli atellerin vücuda uyumlu bir 
hale getirilebilmesi için eklem ayarının tırtıllı vidalarının (Şekil 10) açılması 
gerekmektedir. Bunu yaparken sabitleme yardımcısının (tesbit yardımcısı) 
yuvasından çıkmamasına dikkat edilmelidir. Eklemin yakınında çaprazlama 
yapmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Baldır kemiği sinirinin tahriş olmasına 
meydan vermemek için eklemli ateller baldır kemiği başının (fibula başının) 
seviyesinde baskı oluşmayacak şekilde çaprazlanmalıdır.
•	 Eklemli atelleri tekrar ortezin ilgili ceplerine yerleştirin. Dizin iç 

tarafındaki ile dış tarafındaki eklemli ateller birbirlerinden farklı renklerle 
işaretlenmiştir. Eklemli atellerin üzerindeki renkli işaretlerle iç ceplerin 
renkleri uyuşmalıdır. Eklemli ateller henüz bu aşamada renkli iç ceplerin 
altına sürülemez (Şekil 2).

•	 Şimdi yanlardaki ortez ceplerini kapatın.

Ortezin ilk takılışı
•	� Fermuarı ve bütün kemerleri açın. Kemerlerin uçlarını katlayıp kendi 

cırtcırtlarıyla tutturmak suretiyle kapatın.
•	� SofTec Genu‘yu fermuarı görecek şekilde üst kenarından (etiketin olduğu 

yerden) kavrayın (Şekil 3).
•	� SofTec Genu‘yu, üst kenarı ayak bileği kemiğinin seviyesinin üzerine 

gelinceye kadar ayak bileği kemiğinin üzerine çekin.
•	� SofTec Genu‘yu bacak ekseninin çevresinde 180° (yarım tur) çevirin (Şekil 4).
•	� SofTec Genu, diz kapağı pedi metatars pedini merkezleyecek şekilde bacağın 

üzerine çekilmelidir (Şekil 5).
•	� Eğer fermuarın bulunduğu bölgede SofTec Genu‘nun ön alt kısmını geriye 

doğru çekerek kanatlar birbiriyle örtüşecek şekilde toplarsanız fermuar daha 
kolay kapanır (Şekil 6).

•	� Bütün kemerleri plastik halkalardan geçirin ve gevşek bir şekilde cırtcırtla 
tutturun. Ardından kemerler aşağıda belirtilen sıralamaya göre sıkılarak 
amaca uygun bir gerginlik oluşturulur (Şekil 7):

	 – �diz ekleminin uzağındaki baldır (altbacak) kemeri (1)
	 – �diz ekleminin yakınındaki uyluk (üstbacak) kemeri (2)
	 – �diz ekleminin uzağındaki uyluk kemeri (3)
	 – �diz ekleminin yakınındaki baldır kemeri (4)
•	� Şimdi SofTec Genu‘nun düzgün bir şekilde oturmuş olup olmadığını 

kontrol edin. Yan taraflardaki eklemli atellerin bulunduğu bölgelerde baskı 
yerleri oluşması durumunda eklemli atellerin yeniden çaprazlanması 
gerekmektedir (bakınız yukarda).

Bireysel eklem rotasyon merkezinin ayarlanması
SofTec Genu‘nun eklemleri temel ayar olarak 16 mm‘lik bir geri kayma 
ayarıyla teslim edilir. Eğer, eklemli atel 30° bükülmüş durumdayken, ortadaki 
(üçüncü) zımba işareti ile eklemli atelin distalinin (altının) proksimal (üst) kısmı 
arasında parallelik sağlanırsa, bu anlaşılır (Şekil 8). Eklemler hastanın orta 
rotasyon merkezinin kişisel olarak ayarlanmasına olanak sağlayan "akıllı“ bir 
teknik mekanizmaya haizdir. Diz eklemi rotasyon merkezinin kişisel olarak 
uyarlanması şu şekilde yapılmalıdır:
•	� Diz eklemine yakın olan uyluk (üstbacak) kemerini açın, kemerin ucunu 

katlayarak cırtcırtlayın ve ortez ceplerinin alt kısımlarını da açın (Şekil 9).
•	� Her iki eklemli atelin tesbit vidalarını gevşetin ve bunları dayanma noktasına 

kadar açın.
•	� Vidaların üstüne bastırarak onları bu şekilde, dayanma noktasına kadar diz 

kapağı yönünde itin (Şekil 10). Her iki tesbit vidasını tekrar vidalayın. Lütfen 
tesbit vidalarını açtıktan sonra da 16 mm’lik geri kayma temel ayarının 
bozulmamasına dikkat edin. Bu, muhafazanın içindeki metal pimlerin 
konumlarından anlaşılır (Şekiller 11 ve 12).

•	� Diz eklemine yakın olan uyluk kemerini kapatın (gevşek). 10° ila 45° arasında 
yaklaşık 15 hareket süreci SofTec Genu‘nun eklemlerinin hastanın kişisel 
diz eksenine uyum sağlamasına yeter. Ameliyatlardan sonra ayağı, yük 
bindirmeden, boşlukta sarkaç gibi sallamak yeterlidir. Hastanın hareket 
aktivitesi arttıkça eklem uyumunu yük altında, yürürken bulmalıdır.

•	� Diz eklemine yakın olan uyluk (üstbacak) kemerini açın, kemerin ucunu 
katlayarak cırtcırtlayın ve ortez ceplerinin alt kısımlarını da açın (Şekil 13).

•	� Tesbit vidalarını açın ve bunları yerlerine oturuncaya kadar tekrar diz ardına 
doğru itin (Şekil 14). Hemen yerlerine oturmazlarsa eklem mekanizmasını 
hafifçe çevirin (azami 5°) (Şekil 15).

•	� Tesbit vidalarını tekrar sıkın. Artık hastanın kişisel diz eklemi rotasyon 
merkezi bulunmuş ve güvence altına alınmıştır.

•	� Şimdi eklemin uzağındaki uyluk kemerini ve eklemin yan ceplerini de açın.
•	� Eklemli atelin üst kısmını renkli iç ceplerin altına sürün (Şekil 16).
•	� Ortezin yan ceplerini ve uyluk kemerlerini kapatın.
•	� Ardından kemerler aşağıda belirtilen sıralamaya göre sıkılarak amaca uygun 

bir gerginlik oluşturulur (Şekil 17):
	 – diz ekleminin yakınındaki uyluk (üstbacak) kemeri (1)
	 – diz ekleminin uzağındaki uyluk kemeri (2)

	 Dikkat!
Eğer terapinin akışı sırasında hastanın bacak çevresi değişirse (örn. 
fizyoterapik (fizik tedavisi) güçlendirme antremanı sayesinde kas oluşması 
sonucunda) kişisel diz eklemi rotasyon ekseni yeniden ayarlanmalıdır. Bu 
durumda yukarıda belirtilen işlemleri "Eklemli atellerin çaprazlanması“ 
kademesinden itibaren tekrarlayınız.

Hareket sınırlandırıcının ayarlanması
SofTec Genu‘nun eklemlerinin fleksiyon ve ekstansiyon yönlerinde 10°‘lik 
kademeler halinde sınırlandırılması mümkündür.
•	� Her iki uyluk kemerini açın ve uçlarını katlayarak cırtcırtlayın. Bu durumda 

diz ekleminin dış yüzündeki ortez cebinin eklem mekanizmasına kadar 
açılması mümkündür (Şekil 18).

•	� Dizin dış tarafındaki eklem kapağını çıkarın.
•	� Zımba işareti ile eklemli atelin distalinin (alt tarafının) üst kısmı arasında 

parallelik sağlanıncaya kadar baldırı bükün (30° bükülme) (Şekil 19).
•	� Eklemin orta bölümünde bir muhafaza içinde iki adet halkalı pim 

bulacaksınız. Bunları alın.
•	� Okun yönü uyumlu hale gelinceye kadar ölçekleme diskini çevirin (Şekil 20). 

Fleksiyon ve ekstansiyon açılarını seçin ve metal pimleri delikli çarkın 
üzerindeki ilgili deliklere sokun. Delikler 10° derecelik aralıklarla ayrılmıştır.

•	� Şimdi, pimlerin deliklerde kalması için eklemin kapağını tekrar kapatın.
•	� Ardından dizin iç tarafındaki ortez cebini açın.
•	� Eklem kapağını çıkarın.
•	� Metal pimleri halkalarından tutarak çıkarın.
•	� Dizi her iki taraftaki dayanma noktasına kadar bükün ve açın. Pimleri ilgili 

deliklere yerleştirin.
	 Önemli! Fleksiyon ve ekstansiyon sınırlandırmaları dizin iç ve dış taraflarında 

eşit olmalıdır.
•	� Kapağı tekrar yerine takın ve ardından ortez ceplerini ve uyluk kemerlerini 

kapatın.
•	� Ardından kemerler aşağıda belirtilen sıralamaya göre sıkılarak amaca uygun 

bir gerginlik oluşturulur (Şekil 21):
	 – �diz ekleminin yakınındaki uyluk (üstbacak) kemeri (1)
	 – �diz ekleminin uzağındaki uyluk kemeri (2)
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Bakım talimatları

	� Ortezi hiçbir zaman doğrudan doğruya ısı kaynaklarına 
(örn. kalorifer, güneş ışığı gibi) maruz bırakmayınız!

SofTec Genu yumuşak bir deterjanla 20-30 °C‘de ayrı olarak elde yıkanabilir.

Ürünü entegre kalite yönetimi sistemimiz kapsamında kontroldan geçirmiş 
bulunuyoruz. Eğer yine de herhangi bir şikayetiniz olursa lütfen yerel uzman 
danışmanımıza ya da Müşteri Servisimize başvurunuz.

•	 Terletici bir etkinliğin ardından eklem splintlerini çıkarıp bunları nemli bir 
bez ile silerek ayrı bir yerde kurutmanızı tavsiye ederiz.

Yeniden Kullanım Şartları 
SofTec Genu hastaya bir kereye mahsus bir tedarik için öngörülmüştür.

Garanti
Ürünün satın alındığı ülkenin yasal hükümleri geçerlidir. Gerekli olduğu 
durumlarda alıcı ile satıcı arasında ülkeye özgü garanti koşulları geçerlidir. Bir 
garanti durumunda lütfen öncelikle doğrudan ürünü tedarik ettiğiniz kuruma 
başvurunuz.

Lütfen kendi başınıza ürün üzerinde değişiklikler yapmayınız. Bu, özellikle 
uzman personel tarafından gerçekleştirilen bireysel uyarlamalar için geçerlidir. 
Lütfen kullanım ve bakım talimatlarını dikkate alınız. Bunlar uzun yıllara 
dayanan tecrübelerimiz temel alınarak hazırlanmıştır ve medikal açıdan etkili 
ürünlerimizin işlevlerini uzun süre yerine getirmelerini sağlar. Sadece en uygun 
şekilde çalışan yardımcı malzemeler sizi destekler. Ayrıca talimatların dikkate 
alınmaması garantiyi sınırlayabilir.

Ürünün İmha Edilmesi
Ürün evsel atıklarla birlikte sorunsuzca giderilebilir.

Ürünle ilgili şikayetlerinizde lütfen sadece yetkili satıcınıza başvurun. Yalnızca 
temiz ürünlerin işleme alınacağını hatırlatmak isteriz.

Son revizyon: 2017-08

1 �Ortez = kol ve bacakların veya gövdenin stabilize edilmesi, yükünün hafifletilmesi, 
hareketsiz hale getirilmesi, yönlendirilmesi veya düzeltilmesi gibi amaçlarla kullanılan 
ortopedik yardımcı gereç

ru русский язык

Данную инструкцию по использованию можно также скачать на сайте: 
www.bauerfeind.com/downloads

Уважаемый клиент,
Мы благодарим вас за выбор продукции фирмы Bauerfeind. В этих инструкциях 
по использованию нашей продукции содержится важная информация, 
которую вам нужно знать об изделии SofTec Genu. Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией по применению изделия. Если у вас 
возникли вопросы, обратитесь к своему врачу, представителю отдела продажи 
медицинских изделий, или в наш отдел технического обслуживания.

Назначение
Изделие SofTec Genu имеет лицензию для терапевтического применения, оно 
разработано, чтобы помочь вам в процессе лечения. Изделие защищает ваше 
колено во время лечения и способствует развитию мышц во время упражнений 
из комплекса лечебной физкультуры.

Показания
•	 Разрыв передней крестообразной связки (неустойчивость в передней части 

коленного сустава)
	 – нехирургические методы лечения (консервативная терапия)
	 – процедуры для коленного сустава до и после операции
	 – длительное лечение при хронической форме неустойчивости в передней 

части коленного сустава
•	 Консервативная терапия при травмах боковых связок коленного сустава
•	 Лечение при легкой форме неустойчивости в коленном суставе в результате
	 – интенсивного ношения изделий для укрепления сустава
	 – (при ревматоидном артрите)
	 – при замене коленного сустава (имплантат)
•	 Ограничение диапазона движений в коленном суставе, например, после 

ушивания разрыва мениска или замены мениска (имплантация)

Риск при использовании изделия

	 Важная информация
•	� SofTec Genu - изделие, которое продается по рецепту врача, его нужно 

носить под медицинским наблюдением. SofTec Genu следует применять 

только в соответствии с инструкциями, которые содержатся в этих указаниях, 
и только для перечисленных областей тела.

•	� Перед применением изделия SofTec Genu в послеоперационном периоде 
убедитесь, что болевая чувствительность и отечность уменьшились в 
достаточной степени, это обеспечит отсутствие ненужных точек давления на 
подлежащие ткани или осложнений. Обычно SofTec Genu не применяется в 
течение первых 5-8 дней послеоперационного периода, этот срок зависит от 
индивидуальной выраженности боли и отека у пациента.

•	� Если вы заметили любые необычные изменения, пожалуйста, обратитесь в 
наш отдел технического обслуживания.

•	� Совместное применение этого изделия с другой продукцией (например, 
компрессионные чулки) следует предварительно обсудить с вашим врачом.

•	� Во время отдыха ремешки можно ослабить для большего комфорта.
•	� Если SofTec Genu используется во время физических упражнений или 

занятий спортом, не следует ограничивать сгибание пряжкой. Ограничение 
разгибания до 0° является достаточным, чтобы предотвратить избыточное 
распрямление ноги в коленном суставе.

•	� SofTec Genu не предназначено для предотвращения травм, особенно при 
занятиях контактными видами спорта. Характер занятий контактными видами 
спорта предполагает больший риск получения травмы.

•	� Проверьте и убедитесь, что пациент может одеть и снять SofTec Genu без 
помощи специалиста.

•	� Избегайте применения мазей, лосьонов или любых средств, включающих жир 
или кислоты.

•	 До сих пор не сообщалось о побочных действиях, оказывающих влияние на 
организм в целом. Предполагается, что изделие будет правильно подобрано 
по размеру. Любые средства для поддержки и ортозы1, предназначенные 
для наружного применения, при сильном сжатии соответствующих областей 
тела могут приводить к появлению признаков повышения местного давления 
на ткани, или, в редких случаях, к сдавливанию нижележащих кровеносных 
сосудов или нервов.

 
�
Содержит латекс на основе натурального каучука (эластодиен), который 
может стать причиной раздражения при повышенной чувствительности 
кожи. Обнаружив признаки аллергической реакции, сразу же снимите 
Ортез. 

Противопоказания
До сих пор не сообщалось об опасных для здоровья реакциях в связи с 
повышенной чувствительностью. При следующих состояниях данные средства 
поддержки следует подбирать и носить только после консультации с вашим 
врачом:
1.	� Заболевания / повреждения кожи в соответствующей области тела, 

особенно при наличии воспалительной реакции. Это же относится к 
любым выступающим над поверхностью кожи рубцам при наличии отека, 
покраснения и местного повышения температуры.

2.	� Варикозное расширение вен.
3.	� Нарушение чувствительности и расстройства кровообращения в области 

ног / стоп, например, при сахарном диабете.
4.	� Нарушения оттока лимфы – в том числе наличие отеков мягких тканей 

неизвестного происхождения, расположенных вдали от применяемого 
средства поддержки.

Указания по использованию
Определение размера
Пожалуйста, определите правильный размер в соответствии с информацией, 
предоставленной на обороте упаковки.

Форма поставки
Процедура для первой подгонки боковых пряжек на петлях
•	 Расстегните оба бедренных ремешка. Вытащите ремешки из пластиковых 

петель и укрепите концы ремешков в области засежки-липучки Velcro. Сейчас 
вы можете открыть боковые карманы и вынуть боковые ремешки с пряжками 
(Рис.1).

•	 Проверьте, соответствуют ли они соединительным ремешкам на внутренней 
и внешней стороне колена, и переставьте их в случае необходимости.

	 Важно!
WПостарайтесь не повредить пряжки, когда подгоняете боковые ремешки. Если 
нужна защита, рекомендуется пользоваться приспособлениями для ручной 
подгонки, чтобы предупредить такое повреждение. Чтобы правильно подогнать 
изделие, расстегните прилегающие застежки (Рис. 10), и убедитесь в том, что 
приспособление для ограничения движения застежек не вынуто из своей 
направляющей части изделия. Не следует затягивать слишком туго боковые 
ремешки с пряжками. Боковые ремешки с пряжками должны быть подогнаны 
так, чтобы не было давления на верхнюю часть малой берцовой кости (верхушку 
малоберцовой кости) для предупреждения болезненной чувствительности.
•	� Поместите боковые ремешки с пряжками в соответствующие боковые 

карманы. Соединяющиеся ремешки для внутренней (медиальной) и 
наружной (латеральной) области коленного сустава отмечены разными 
цветами. Цветные метки или метки на боковом ремешке должны 
соответствовать цвету внутренних боковых карманов. В этот момент боковые 
ремешки не следует подводить под цветные внутренние карманы (Рис. 2).

•	� Закройте боковой карман.

Первая подгонка изделия SofTec Genu
•	� Расстегните змейку и все ремешки. Укрепите концы ремешков в области 

застежки-липучки Velcro.
•	� Держите SofTec Genu двумя руками за проксимальный конец (возле этикетки). 

Поверните SofTec Genu так, чтобы вы могли видеть змейку (Рис. 3).
•	� Натягивайте SofTec Genu через голеностопный сустав, пока его дистальный 

конец не будет находиться выше лодыжки.
•	� Поверните изделие SofTec Genu на 180° (половину полного оборота) вокруг 

ноги (Рис. 4).
•	� Наденьте SofTec Genu на ногу так, чтобы коленная чашечка находилась по 

центру вставки (рис. 5).
•	� Змейку можно легко закрыть при помощи подтягивания передней нижней 

части SofTec Genu по направлению назад, к области змейки, пока части не 
пересекутся (Рис. 6).

•	� Направьте все ремешки в пластиковые петли и застегните их, не затягивая 
сильно. Нужное давление достигается затягиванием ремешков в следующей 
последовательности (Рис. 7):

	 – �Дистальный ремешок на голени (1)
	 – �Проксимальный ремешок на бедре (2)
	 – �Дистальный ремешок на бедре (3)
	 – �Проксимальный ремешок на голени (4)
•	� Убедитесь в том, что SofTec Genu правильно застегнут. Все слишком туго 

затянутые ремешки следует ослабить. Если пациент ощущает, что есть 
какие-то точки давления на подлежащие ткани в области боковых ремешков, 
возможно, что подгонку надо переделать.

Определение угла ротации в коленном суставе пациента
В пряжках изделия SofTec Genu установлена исходная возможность обратного 
движения длиной пути в 16мм. Это видно, когда пряжка установлена на средней 
(третьей) вытесненной отметке, чтобы она была параллельно проксимальной 
(верхней) части дистальных (нижних) боковых ремешков, в то время, как 
боковой ремешок отогнут под углом 30° (Рис. 8). У пряжек есть техническое 
устройство, позволяющее им приспособиться к максимальному углу ротации в 
коленном суставе пациента.
Индивидуальный угол ротации в коленном суставе пациента можно определить 
следующим образом:
•	� Расстегнуть дистальную (нижнюю) застежку на бедре, застегнуть ее до конца 

и открыть нижнюю часть боковых карманов (Рис. 9).
•	� Найти ограничительные застежки, расположенные на проксимальных 

(верхних) боковых ремешках, как раз сверху пряжки. Ослабить их до тех пор, 
пока они не дойдут то точки ограничения.

•	� Нажать книзу на точки ограничения и передвигать их в направлении 
коленной чашечки (вперед), пока они не остановятся (Рис. 10). (Чтобы 
убедиться в этом, следует только слегка повернуть часть, покрытую 
пластиком). Проверьте, чтобы после открытия точки ограничения была 
сохранена установка исходной возможности обратного движения с длиной 
пути в 16мм. Это можно увидеть путем помещения металлических кончиков в 
локатор (Рис. 11 и 12). Затянуть обе ограничительные застежки.

•	� Застегнуть дистальную (нижнюю) пряжку (свободно). Попросите пациента 
приблизительно 15 раз согнуть и разогнуть ногу в коленном суставе 
с диапазоном движений от 10°до 45°. Это нужно для определения 
индивидуального угла ротации в коленном суставе пациента. Если пациент 
не может опираться на ногу после операции, нужно только сгибать ногу в 
коленном суставе с диапазоном движений в пределах 10°-45°. Когда пациент 
станет активнее, необходимо вновь подобрать нужный угол ротации в 
условиях упора на ногу в стоячем положении.

•	� Расстегнуть дистальные ремешки на бедре, укрепить их концы и открыть 
нижнюю часть боковых карманов (Рис. 13).

•	� Ослабить ограничительное застежки и направить их к задней части коленной 
чашечки (назад), пока они не станут на место со щелчком (Рис. 14). Если они 
сразу же не станут на место, легонько поверните часть пряжки, покрытую 
пластиком (макс. на 5°) (Рис. 15).

•	� Вновь затянуть обе ограничительные застежки. Сейчас вы определили 
индивидуальный угол ротации в коленном суставе пациента и ограничили 
его диапазон.

•	� Расстегнуть проксимальный ремешок с пряжкой на бедре и боковые 
карманы.

•	� Подвести верхние части боковых ремешков под цветные внутренние 
карманы (Рис. 16).

•	� Застегнуть оба боковых кармана и пряжки на бедре.
•	� Для обеспечения нужного давления, застегивайте пряжки в следующей 

последовательности (Рис. 17):
	 – Дистальная пряжка на бедре (1)
	 – Проксимальная пряжка на бедре(2)

	 Важно
Индивидуальный угол ротации в коленном суставе пациента следует 
определять повторно при условии, что возможность движений ноги пациента 
меняется во время курса лечения, например, в результате увеличения 
мышечной массы. В таком случае вам нужно повторить вышеописанную 
процедуру с раздела «Определение угла ротации в коленном суставе пациента”.

Установка диапазона движений
Сгибание и разгибание суставов с изделием SofTec Genu можно ограничить с 
применением делений в 10°.
•	� Расстегните оба ремешка на бедре и укрепите их концы. Карман ортоза, 

расположенный на внешней стороне колена, сейчас можно открыть для 
механизма соединения (Рис. 18).

•	� Снимите соединительное покрытие на внешней стороне колена.
•	� Сгибайте голень, пока вытесненные метки на проксимальном (верхнем) 

боковом ремешке не будут расположены параллельно верхней части 
дистального (нижнего) бокового ремешка (30°) (Рис. 19).

•	� Вы найдете два металлических кончика с ручками в виде колец, 
расположенных в отверстиях средней части пряжки. Вытащите их.

•	� Поворачивайте диск с делениями до момента, пока стрелка на верхней части 
дистального бокового ремешка не сравняется со стрелкой диска с делениями 
(Рис. 20). Выберите углы сгибания и разгибания и поместите металлические 
кончики в соответствующие отверстия, расположенные наиболее близко 
возле номеров. Каждое отверстие представляет собой деление в 10°.

•	� Снимите пластиковое покрытие с пряжки, чтобы кончики могли остаться в 
отверстиях.

•	� Теперь откройте карман ортоза на внутренней части колена.
•	� Снимите пластиковое покрытие с пряжки.
•	� Вытащите металлические кончики при помощи ручек в виде колец.
•	� Осторожно сгибайте ногу в коленном суставе, пока пряжка не дойдет до 

ограничителя. Поместите кончик в соответствующее отверстие; оно не 
обязательно должно соответствовать такому же на латеральной стороне. 
Теперь разогните ногу в коленном суставе, пока пряжка не дойдет до 
ограничителя, и поместите кончик в отверстие, которое соответствует такому 
же на латеральной стороне.

	� Важно! Установка ограничений для сгибания и разгибания на внутренней и 
внешней сторонах колена должна быть идентичной.

•	� Снимите пластиковое покрытие с пряжки и застегните боковой карман, 
расположенный на внутренней стороне ноги, а также пряжки на бедре.

	� Чтобы обеспечить правильную подгонку SofTec Genu, порядок застежки 
должен быть следующим (Рис. 21):

	 – Дистальная пряжка на бедре (1)
	 – Проксимальная пряжка на бедре (2)

Инструкции для стирки и ухода за товаром

	� Никогда не сушите ортоз при помощи непосредственного 
источника тепла (например, обогреватель, солнечные лучи, пр.)!

Изделие SofTec Genu можно стирать отдельно, вручную , при температуре воды 
20-30 °C (68-86 °F), используя мягкое моющее средство.

Это изделие проверено нашей собственной системой контроля качества. 
Однако, если у вас возникнут какие-либо претензии, пожалуйста, обратитесь к 
своему представителю отдела продаж или в наш департамент по обслуживанию 
клиентов.

•	 После упражнений, которые приводят к потению, мы рекомендуем снимать 
шарнирные шины, протирать их влажной салфеткой и отдельно высушивать.

Указания по повторному использованию 
SofTec Genu предназначен для однократной подгонки и для одного пациента.

Гарантия
Действуют законодательные положения страны, в которой приобретено 
изделие. Если это уместно, действуют правила предоставления гарантии 
между продавцом и покупателем, установленные для данной страны. Если 
предполагается гарантийный случай, обращайтесь сначала непосредственно к 
лицу, у которого Вы приобрели изделие.

Не вносите самостоятельно никаких изменений в изделие. Это в особенности 
касается индивидуальной подгонки, выполненной специалистом. Выполняйте 
наши указания по использованию и уходу. Они основываются на нашем 
многолетнем опыте и гарантируют функционирование наших медицинских 
изделий в течение долгого времени, так как помочь Вам могут только 
оптимально функционирующие вспомогательные средства. Кроме того, 
несоблюдение указаний может привести к ограничению гарантии.

Утилизация
Изделие можно уничтожить, не прибегая ни к каким ограничениям.

Если у Вас возникли претензии по изделию, обращайтесь только в 
специализированный магазин, где Вы его приобрели. Помните, что магазин 
может принять назад только чистое изделие.

Состояние информации: 2017-08

1 �Ортез – ортопедическое вспомогательное и лечебное средство, служащее для 
восстановления или замещения нарушенных или потерянных биомеханических функций 
опорно-двигательного аппарата (ОДА).
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Šią naudojimo instrukciją taip pat galite atsisiųsti:  
www.bauerfeind.com/downloads

Gerb. kliente,
dėkojame, kad pasitikite Bauerfeind gaminiu. Pridėtoje naudojimo instrukcijoje 
rasite svarbią informaciją apie SofTec Genu. Atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukciją ir, jei iškiltų klausimų, kreipkitės į mūsų techninės priežiūros centrą 
arba vietinį konsultantą.

Paskirtis
SofTec Genu sutvirtina kelį gydymo metu ir padeda treniruoti atitinkamus 
raumenis atliekant gydomąją gimnastiką.

Indikacijos
•	 Priekinio ir (arba) užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas   
	 – Konservatyvus gydymas  
	 – Aprūpinimas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiu   
	 – Ilgalaikė reabilitacija   
	 – Sporto terapija  
	 – Chroniškas nepakankamumas 
•	 Didelis ir (arba) kompleksinis nestabilumas (potrauminis, degeneracinis, pvz., 

kelių kelio struktūrų sužalojimas („Unhappy Triad“) 
•	 Konservatyvus kolateralinių raiščių pažeidimų funkcinis gydymas  
•	 „Nestabilaus kelio“ gydymas   
	 – Sunkaus kelio osteoartrito atveju   
	 – Reumatoidinis artritas 
	 – Progresuojantis reumatoidinis artritas  
	 – Endoprostezė   
	 – Genu recurvatum
•	 Sumažėjus kelio judesio amplitudei (pvz., po menisko susiuvimo arba 

menisko implantacijos)

Naudojimo rizika

 Svarbūs nurodymai
•	� SofTec Genu yra gaminys, kuris yra skiriamas gydytojo ir kurį būtina nešioti 

pagal gydytojo nurodymus. SofTec Genu galima nešioti tik kaip nurodyta šioje 
naudojimo instrukcijoje ir nurodytose naudojimo srityse.

•	� Prieš naudojant SofTec Genu po operacijos, rando gijimo procesas turi būti 
pažengęs tiek, kad nesusidarytų nuospaudų ar nekiltų komplikacijų. Taip pat 
turi būti sumažėjęs tinimas (5–8 dienos po operacijos).

•	� Jei nustatėte išskirtinių pakitimų, kreipkitės į mūsų techninės priežiūros 
tarnybą.

•	� Prieš naudodami šį įtvarą kartu su kitais produktais (pavyzdžiui, su gydomo-
siomis kompresinėmis kojinėmis), pasitarkite su gydančiuoju gydytoju.

•	� Ilgai ilsintis reikia atlaisvinti dirželius, kad neužveržtų.
•	� Sportuojant negalima riboti sąnario sutvirtinimų judėjimo. Reikia tik apriboti 

tempimąsi esant 0°, kad kojos sąnarys nebūtų pertemptas.
•	� Užsiimant kontaktiniu sportu yra didesnė rizika susižaloti. Bauerfeind netei-

kia jokių garantijų, kad SofTec Genu apsaugo nuo sužalojimų.
•	� Užtikrinkite, kad pacientas galėtų tinkamai užsidėti ir nusiimti ortezą be 

specialisto pagalbos.
•	� Saugokite gaminį nuo sąlyčio su priemonėmis, kurių sudėtyje yra riebalų ir 

rūgščių, su kremais ir losjonais.
•	 Šalutinio poveikio visam organizmui nepastebėta. Būtina tinkamai naudoti ir 

(arba) uždėti. Visos išoriškai naudojamos pagalbinės priemonės – įtvarai ir 
ortezai1 – gali vietomis spausti, jei yra labai prigludusios, retais atvejais taip 
pat gali užspausti kraujagysles arba nervus.

 �
Sudėtyje yra natūralaus kaučiuko latekso (elastodieno), todėl esant 
padidėjusiam jautrumui gali būti dirginama oda. Pastebėję alerginę 
reakciją, įtvarą nusiimkite. 

Kontraindikacijos
Klinikinės reikšmės padidėjusio jautrumo atvejų iki šiol nepastebėta. Jei 
pasireiškia toliau nurodytų reakcijų, šią pagalbinę priemonę uždėti ir nešioti 
galima tik pasitarus su gydytoju.
1.	�Atitinkamos kūno dalies odos ligos ir (arba) sužalojimai, ypač uždegiminės 

reakcijos. Taip pat užleisti patinę, paraudę ir kaistantys randai
2.	Išsiplėtusios kojų venos (varikozė)
3.	Kojų / pėdų jautrumo ir kraujotakos sutrikimai, pavyzdžiui, sergant cukriniu 

diabetu (Diabetes mellitus)
4.	Limfos nutekėjimo sutrikimai, taip pat neaiškus minkštųjų audinių patinimas 

toliau nuo pritvirtintos pagalbinės priemonės

Dydžio nustatymas
Nustatykite tinkamą dydį pagal duomenis, esančius galinėje pakuotės pusėje.

	 Uzmanību!
Atkārtota individuālās ceļa locītavas ass pielāgošana ir jāveic tad, ja terapijas 
laikā pacienta kājas izmēri ir mainījušies, piemēram, ir palielinājusies muskuļu 
masa pēc fizioterapeitiskās (ārstnieciskās) vingrošanas. Tad atkārtojiet augstāk 
aprakstītās darbības, sākot ar „Locītavu šinu ierobežošana“.

Kustību limitēšanas iestatīšana
SofTec Genu locītavas ļauj sadalīt saliekšanu un iztaisnošanu pa 10°sadaļām.
•	� Atveriet abas augšstilbu jostas un attaisiet galus. Ortozes kabata ceļa 

locītavas labajā pusē atveras tikai līdz locītavas mehānismam (18. attēls).
•	� Noņemiet locītavas pārsegu ceļa labajā pusē.
•	� Salieciet augšstilbu, kamēr tas ir paralēli vidējam (trešajam) štancētajam 

marķējumam starp locītavas šinas proksimālo (augšējo) un distālo daļu 
(30° leņķis) (19. attēls).

•	� Vidējā daļā atradīsiet krātuvi ar 2 metāla tapām ar spīļgredzeniem. Izņemiet 
tos.

•	� Grieziet skalas disku, kamēr bultas gaita sakrīt (20. attēls). Izvēlieties 
saliekuma un iztaisnošanas leņķi un iestipriniet metāla tapas noteiktā 
caurumu loka urbumā. Katrs urbums ir jāpārliek par 10°.

•	� Uzvelciet atkal locītavas pārsegu, lai tapas paliek urbumos.
•	� Tagad atveriet ceļa iekšējās daļas ortozes kabatu.
•	� Noņemiet locītavas pārsegus.
•	� Izņemiet metāla tapas no spīļgredzeniem.
•	� Salieciet un iztaisnojiet celi līdz atdurei. Ielieciet tapas attiecīgajos urbumos. 

Svarīgi! Saliekšanas un iztaisnošanas ierobežojumiem ceļa ārējā un iekšējā 
daļā ir jāsakrīt.

•	� Uzvelciet atpakaļ nosedzošo skavu un aiztaisiet ortozes kabatu, kā arī 
augšstilba siksnu.

•	� Ja siksnas tiek pievilktas sekojošā secībā, notiek mērķtiecīga spiediena 
izveidošana (21. attēls):

	 – ceļa locītavai tuvākā augšstilba siksna (1)
	 – ceļa locītavai tālākā augšstilba siksna (2)

Kopšanas pamācība

	� Nekad nepakļaujiet ortozi tiešai karstuma iedarbībai 
(piem., sildītājam, saules starojumam utt.)!

SofTec Genu jāmazgā atsevišķi ar rokām 20 °C - 30 °C, izmantojot mazgāšanas 
līdzekli smalkai veļai.

Izstrādājums ir pārbaudīts mūsu ieviestās kvalitātes vadības sistēmas ietvaros. 
Ja tomēr jums rodas kādas sūdzības, lūdzu, sazinieties ar vietējo konsultantu 
vai ar mūsu klientu servisa speciālistiem.

•	 Pēc sviedrējošām darbībām ieteicams izņemt šarnīru šinas, noslaucīt tās ar 
mitru drānu un ļaut tām nožūt atsevišķi.

Norādījumi par atkārtotu izmantošanu 
Izstrādājums paredzēts tikai vienreizējai pielāgošanai vienam pacientam.

Garantija
Ir piemērojams tās valsts tiesiskais regulējums, kurā izstrādājums ticis 
iegādāts. Ciktāl attiecināms, ir piemērojami valstī spēkā esošie garantijas 
noteikumi attiecībā uz tirgotāju un patērētāju saistībām. Garantijas gadījumā, 
lūdzu, vispirms vērsieties tieši pie tā uzņēmuma, no kura iegādājāties 
izstrādājumu.

Lūdzu, neveiciet nekādas izstrādājuma izmaiņas. Īpaši tas ir attiecināms uz 
individuāliem pielāgojumiem, ko veikuši tehniskie speciālisti. Lūdzu, ievērojiet 
norādījumus par lietošanu un kopšanu. Šo norādījumu pamatā ir ilgu gadu 
pieredze, un to ievērošana nodrošina mūsu medicīnisko izstrādājumu ilgu 
lietošanas laiku. Tikai optimāli lietojami palīglīdzekļi sniegs jums atbalstu. 
Turklāt norādījumu neievērošana var ierobežot garantiju.

Likvidēšana
No SofTec Genu iespējams atbrīvoties bez īpašiem ierobežojumiem.

Sūdzību gadījumā, lūdzu, vērsieties tikai specializētā tirdzniecības vietā. Mēs 
vēlamies atgādināt, ka tiks apstrādātas vienīgi tīras preces.

Informācija sagatavota: 2017-08

1 �Ortoze – ortopēdiska ierīce rumpja un ekstremitāšu stabilizēšanai, balstīšanai, 
imobilizēšanai, kustību vadīšanai vai korekcijai

lv latviešu

Šo lietošanas pamācību var lejupielādēt vietnē:  
www.bauerfeind.com/downloads

Cienījamais klient!
Pateicamies par jūsu uzticēšanos Bauerfeind izstrādājumam. Šajā lietošanas 
pamācībā jūs atradīsiet visu svarīgāko informāciju par SofTec Genu. Lūdzu, 
rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un jautājumu gadījumā vaicājiet mūsu 
tehniskā servisa speciālistiem vai mūsu konsultantiem uz vietas.

Mērķis
SofTec Genu atbalsta celi terapijas laikā un kopā ar ārstniecisko vingrošanu 
palīdz trenēt atbilstošo muskulatūru.

Izmantošana
•	 Priekšējās krusteniskās saites plīsums (priekšējā nestabilitāte)
	 – Ārstēšana, neveicot operāciju (konservatīvā terapija)
	 – Aprūpe pirms un pēc operācijas
	 – Ilgstošā aprūpe pie paliekošas priekšējās nestabilitātes
•	 Konservatīva terapija vieglu sānu saišu savainojumu gadījumā
•	 Vieglas ceļa locītavas nestabilitātes ārstēšana kā sekas
	 – Progresējis ceļa locītavas nodilums
	 – Locītavas reimatisms (reimatoīdais poliartrīts)
	 – Ceļa locītavas aizvietotājs (endoprotēze)
•	 Kustību amplitūdas ierobežošanai celim, piem., pēc meniska šūšanas vai 

meniska maiņas operācijas (meniska implantēšanas)

Riska iespēja izstrādājuma lietošanas laikā

	 Svarīgi norādījumi
•	� SofTec Genu izstrādājumam nepieciešama ārsta izrakstīta recepte, un tas 

jāvalkā tikai ārsta uzraudzībā. SofTec Genu drīkst izmantot tikai saskaņā ar 
šīs lietošanas instrukcijas norādījumiem un minētajos gadījumos.

•	� Aprūpe ar SofTec Genu pēc operācijas var norisināties tikai tad, kad 
operācijas rētas ārstēšanas process ir tik tālu progresējis, ka nevar rasties 
liekas uzspieduma vietas vai komplikācijas. Tāpat uztūkumam ir jābūt 
samazinātam (5–8 dienas pēc operācijas).

•	� Ja vēlaties veikt kādas citas izmaiņas, lūdzu, sazinieties ar mūsu tehniskā 
servisa speciālistiem.

•	� Par kombinēšanu ar citiem izstrādājumiem (piem., kompresijas zeķēm) 
iepriekš konsultējieties ar savu ārstu.

•	� Garākos atpūtas brīžos siksnas vajadzētu atraisīt, lai izvairītos no ciešas 
nosiešanas.

•	� Sportisku aktivitāšu laikā jūsu locītavu šinai nevajadzētu ierobežot kustību 
brīvību. Vienīgi ieteicamais stiepšanās ierobežojums ir 0°, lai izvairītos no 
kājas locītavas sastiepšanas.

•	� Sporta veidi, kuros iespējams kontakts ar citām personām, rada 
paaugstinātus savainošanas draudus. Bauerfeind Orthopädie negarantē, ka 
SofTec Genu aizkavēs savainojumu veidošanos.

•	� Lūdzu, pārliecinieties, ka pacients varēs ortozi uzlikt un noņemt pareizi arī 
bez speciālista palīdzības.

•	� Lūdzu, sargājiet šo izstrādājumu no saskares ar taukus un skābi saturošiem 
līdzekļiem, ziedēm un losjoniem.

•	� Attiecībā uz iespējām nodot izstrādājuma iepakojumu otrreizējai pārstrādei, 
lūdzu, ņemiet vērā attiecīgās tirdzniecības vietas, kurā iegādājāties 
izstrādājumu, norādījumus.

•	 Līdz šim nav zināmas blakusparādības, kas ietekmētu visu ķermeni. 
Izstrādājums jāuzliek un jānēsā pareizi. Ja ķermenim no ārpuses pieliktie 
palīglīdzekļi — atbalsti un ortozes1 — piekļaujas pārāk cieši, tie var 
izraisīt lokālu spiediena sajūtu vai arī retos gadījumos nospiest nervus vai 
asinsvadus.

 
�
Sastāvā ir dabiskā kaučuka latekss (elastodiēns), tāpēc cilvēkiem ar 
paaugstinātu jutību var rasties ādas kairinājums. Ja novērojat alerģiskas 
reakcijas, noņemiet ortoze. 

Kontrindikācijas
Līdz šim nav zināma medicīniski nozīmīga hipersensitivitāte. Ja pacientam 
ir tālāk norādītās klīniskās izpausmes, šāda veida palīglīdzekļa uzlikšana un 
nēsāšana ir atļauta vienīgi pēc konsultācijas ar ārstu.
1.	�Ādas problēmas / traumas tajā ķermeņa daļā, uz kuras tiek nēsāts atbalsts, 

it īpaši, ja ir iekaisuma pazīmes. Uz āru izvirzītas rētas ar uztūkumu, 
apsārtumu un pārkaršanas pazīmēm

2.	Varikozas vēnas (varikoze)
3.	Jutīguma un asinscirkulācijas traucējumi kājās / pēdās, piem., „cukurslimība“ 

(Diabetes mellitus)
4.	Limfas atteces traucējumi — arī neskaidrs audu uztūkums distāli no uzliktā 

atbalsta

Izmantošanas norādījumi
Izmēra noteikšana
Lūdzu, noskaidrojiet savu pareizo izmēru atbilstoši informācijai uz iepakojuma 
otras puses.

Salikšanas un montāžas pamācība
Kā rīkoties, pirmo reizi pārkrustojot locītavu šinas
•	 Atveriet abas augšstilba siksnas. Izvelciet siksnas no plastmasas cilpām. 

Siksnu galus aplieciet cieši ap pārvalku. Pavelciet visu līpslēdzēju zonu uz 
sāniem, lai atvērtu sānu kabatiņas (1. attēls).

•	 Pārbaudiet, vai locītavas šina labi pieguļ ceļa locītavas ārējai un iekšējai 
daļai, un, ja nepieciešams, pievelciet to.

	 Uzmanību!
Ievērojiet, lai locītavas šinas pievilkšanas laikā nekas netiktu bojāts. Lai 
izvairītos no bojājumiem, ir ieteicams izmantot apaļo zobloci, ja nepieciešams, 
ar aizsardzību. Lai pielāgotu locītavu šinas atbilstoši ķermenim, ir jāatver 
locītavas sastatne ar apmaļu skrūvēm (10. attēls). Turklāt ir jāievēro, lai 
fiksēšanas palīdzība (apturēšanas palīdzība) neizraujas no jūsu vadības. 
Noteikti izvairieties no nesavaldīšanas locītavas tuvumā. Locītavu šinas 
ir jāsakrusto tā, lai mazā liela kaula galviņas (fibulas galviņa) augstumā 
neveidotos spiediens un lai izvairītos no mazā liela kaula nervu kairinājuma.
•	� Ievietojiet locītavas šinas atpakaļ attiecīgajās ortozes kabatās. Locītavas 

šinas iekšējā un ārējā puse ir atzīmētas atšķirīgās krāsās. Krāsainā locītavas 
šinas marķējuma un iekšējās kabatas krāsām ir jāsakrīt. Šobrīd locītavas 
šina nav jāievieto krāsainajā iekšējā kabatā (2. attēls). 

•	� Tagad aiztaisiet ortozes sānu kabatas. 

Ortozes uzlikšana pirmo reizi
•	� Atveriet visas siksnas un slēdzējus. Siksnu galus aplieciet cieši ap pārvalku.
•	� Satveriet SofTec Genu pie augšējās nobeiguma malas (pie etiķetes) tā, lai 

redzētu slēdzēju (3. attēls).
•	� Pārvelciet SofTec Genu pāri potītei, kamēr iekšējā beigu mala atrodas virs 

potītes.
•	� Pagrieziet SofTec Genu par 180° (pusapgrieziens) ap kājas asi (4. attēls).
•	� Velciet SofTec Genu tik tālu pa kāju, līdz ceļa skriemelis ir centrēts polsterī 

(5. attēls).
•	� Slēdzējs ir viegli aizvelkams, kamēr jūs SofTec Genu priekšējo apakšējo daļu 

slēdzēja apvidū pavilksiet uz aizmuguri, līdz tā pārmijas (6. attēls).
•	� Vadiet visas siksnas cauri plastmasas cilpām un viegli tās piestipriniet. Ja 

siksnas tiek pievilktas šādā secībā, notiek mērķtiecīga spiediena izveidošana 
(7. attēls):

	 – �ceļa locītavai attālākā apakšstilba siksna (1)
	 – �ceļa locītavai tuvākā augšstilba siksna (2)
	 – �ceļa locītavai tālākā augšstilba siksna (3)
	 – �ceļa locītavai tuvākā apakšstilba siksna (4)
•	� Pārbaudiet, vai SofTec Genu pareizi pieguļ. Ja ir jūtams spiediens sānu 

locītavu šinās, tad ir atkārtoti jānostiprina locītavu šinas (skatīt augstāk).

Individuāla locītavas griešanās punkta iestatīšana
SofTec Genu locītavas tiek noregulētas ar pamatā iestatītu 16 mm aizmugures 
izvērsumu. Tas ir saskatāms, kad locītavas šina 30° tiek iestatīta paralēli 
vidējam (trešajam) štancētajam marķējumam starp locītavas šinas proksimālo 
(augšējo) un distālo (apakšējo) daļu (8. attēls) Locītavām ir „inteliģents” 
tehniskais mehānisms, kas ļauj iestatīt kompromisa griešanās punktu katram 
pacientam individuāli. Individuālā ceļa locītavas griešanās punkta iestatīšana 
jāveic, kā norādīts tālāk.
•	� Atveriet ceļa locītavai tuvāko augšstilba siksnu, attaisiet galus un atveriet arī 

apakšējo ortozes kabatas daļu (9. attēls).
•	� Ielieciet fiksējošās skrūves abās locītavas šinās un skrūvējiet tās, līdz tās 

atsitas.
•	� Uzspiediet uz skrūvēm un stumiet tās ceļakaula virzienā, kamēr tās atduras 

(10. attēls). Pieskrūvējiet abas fiksējošās skrūves. Lūdzu, pārliecinieties, 
ka pamatiestatījumu 16 mm aizmugures izvērsumu var atvērt arī pēc 
nostiprināšanas. Tie ir redzami metāla tapu pozicionēšanas laikā (11. un 
12. attēls).

•	� Aizveriet ceļa locītavai tuvāko augšstilba siksnu (vaļīgi). Apmēram 15 
kustības starp 10° un 45° ir pietiekami, lai varētu SofTec Genu locītavu 
iestatīt uz individuālo pacienta ceļa asi. Pēc operācijas pietiek ar vienkāršu 
svārstību bez kājas noslogošanas. Kad tiek palielināta kustību aktivitāte, 
pacientam būs jāiegūst slodze ejot.

•	� Atveriet locītavai tuvāko augšstilba siksnu, attaisiet galus un atveriet arī 
apakšējo ortozes kabatas daļu (13. attēls).

•	� Atskrūvējiet fiksējošās skrūves un stumiet tās vēlreiz ceļa aizmugures 
virzienā, līdz tās ieķeras (14. attēls). Ja pieķeršanās nenotiek uzreiz, nedaudz 
(maks. 5°) pagrieziet locītavas mehānismu (15. attēls).

•	� Vēlreiz cieši pievelciet abas fiksējošās skrūves. Tagad ir atrasta un 
nostiprinātā individuālā ceļa locītavas griešanās ass.

•	� Tagad attaisiet arī no locītavas tālākās augšstilbu siksnas un sānu locītavu 
kabatas.

•	� Pastumiet augšējo locītavas šinas daļu zem krāsainajām iekšējām kabatām 
(16. attēls).

•	� Aizveriet abas sānu ortozes kabatas un augšstilba siksnu.
•	� Ja siksnas tiek pievilktas sekojošā secībā, notiek mērķtiecīga spiediena 

izveidošana (17. attēls):
	 – ceļa locītavai tuvākā augšstilba siksna (1)
	 – ceļa locītavai tālākā augšstilba siksna (2)
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Judėjimo ribotuvo nustatymas
SofTec Genu sąnarių lenkimą ir tempimąsi galima reguliuoti 10° pakopomis.
•	� Atsekite abu šlaunies dirželius ir prisekite galus. Ortezo kišenę išorinėje kelio 

sąnario pusėje dabar galima atsegti iki lanksto mechanizmo (18 pav.).
•	� Nuimkite lanksto gaubtą kelio išorinėje pusėje.
•	� Lenkite blauzdą, kol įspausta žyma bus lygiagreti distalinio (apatinio) sąnario 

sutvirtinimo elemento viršutinei sričiai (sulenkimas 30° kampu) (19 pav.).
•	� Vidurinės sąnario srities laikikliuose yra du metaliniai kaiščiai su laikymo 

žiedais. Ištraukite juos.
•	� Sukite skalės nustatymo diską, kol rodyklės sutaps (20 pav.). Pasirinkite 

sulenkimo ir įtempimo kampą ir įkiškite metalinius kaiščius į atitinkamą 
fiksavimo vainiko angą. Visos angos yra pasislinkusios 10°.

•	� Vėl uždėkite lanksto gaubtą, kad kaiščiai liktų angoje.
•	� Dabar atsekite ortezo kišenę kelio vidinėje pusėje.
•	� Nuimkite lanksto gaubtą.
•	� Ištraukite metalinius kaiščius už laikymo žiedų.
•	� Lenkite ir tempkite kelį iki galo. Įkiškite kaiščius į atitinkamas angas. Svarbūs 

nurodymai! Lenkimo ir įtempimo apribojimai kelio vidinėje ir išorinėje 
pusėse turi sutapti.

•	� Vėl pritvirtinkite gaubtą ir užsekite ortezo kišenes bei šlaunies dirželius.
•	� Įtempiama veržiant dirželius toliau nurodyta tvarka (21 pav.):
	 – arčiau kelio esantis šlaunies dirželis (1);
	 – toliau nuo kelio esantis šlaunies dirželis (2).

Valymo nurodymai

 �Pastaba: saugokite ortezą nuo tiesioginio karščio 
(pvz., radiatoriaus, saulės spindulių ir pan.)!

Rekomenduojame skalbti SofTec Genu atskirai rankomis naudojant švelnias 
skalbimo priemones 20–30 °C temperatūroje.
Mes išbandėme gaminį taikydami integruotąją kokybės vadybos sistemą. Jei 
vis dėlto turėtumėte nusiskundimų, susisiekite su vietos medicinos reikmenų 
įmone. 

Nurodymai dėl pakartotinio naudojimo 
SofTec Genu yra skirtas naudoti vienam pacientui.

Garantija
Galioja šalies, kurioje įsigijote produktą, teisės aktai. Kiek reikalinga, 
prekybininko ir pirkėjo santykiams taikomos šalies taisyklės, susijusios 
su garantija. Prireikus pasinaudoti garantija, pirmiausia kreipkitės tiesiai į 
prekybininką, iš kurio įsigijote produktą.

Patys neatlikite jokių produkto keitimų. Tai ypač galioja specializuotų 
darbuotojų atliktiniems keitimams. Vadovaukitės mūsų naudojimo ir priežiūros 
nurodymais. Jie paremti mūsų ilgamete patirtimi ir užtikrina ilgą mūsų 
medicininių produktų funkcijų veikimą. Tik optimaliai veikiančios pagalbinės 
priemonės palengvina Jūsų darbą. Be to, nesilaikant nurodymų apribojamas 
garantijos galiojimas.

Šalinimas
Gaminį galima paprasčiausiai išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Norėdami grąžinti pakuotę, kad ji būtų tinkamai perdirbama, laikykitės 
atitinkamos pardavimo vietos, kurioje įsigijote gaminį, nurodymų.

Informacija parengta: 2017-08

1	Ortezas – ortopedinė pagalbinė priemonė galūnėms arba liemeniui stabilizuoti, 
imobilizuoti, nukreipti, koreguoti arba jų apkrovai sumažinti

Veiksmai pirmą kartą uždedant sąnario sutvirtinimus
•	 Atsekite abu šlaunies dirželius. Ištraukite dirželius iš plastikinių kilpų. Prise-

kite dirželių galus užlenkdami. Šonines kišenes galima atsegti patraukus visą 
lipuko sritį į šoną (1 pav.).

•	 Patikrinkite sąnario sutvirtinimo kontūrų formą pagal kelio sąnario vidinę ir 
išorinę puses ir prireikus paveržkite.

 Atsargiai
Užtikrinkite, kad verždami nepažeistumėte sąnario sutvirtinimų. Kad 
apsaugotumėte nuo pažeidimo, rekomenduojame naudoti apvalią veržimo 
geležtę, prireikus su apsauga. Norint anatomiškai pritaikyti sąnario sutvir-
tinimus, reikia išsukti sąnario nustatymo įsriegtus varžtus (10 pav.). Reikia 
užtikrinti, kad pagalbinė fiksavimo priemonė (pagalbinė nustatymo priemonė) 
nebūtų iškelta iš kreiptuvo. Reikia vengti veržti šalia sąnario. Sąnario sutvirti-
nimus reikia veržti taip, kad šeivikaulio sagos aukštyje nebūtų nuospaudų, kad 
nebūtų sudirgintas šeivikaulio nervas.
•	� Vėl įkiškite sąnario sutvirtinimus į atitinkamas ortezo kišenes. Kelio vidaus 

ir išorinės pusių sąnario sutvirtinimai yra pažymėti skirtingomis spalvomis. 
Sąnario sutvirtinimų spalvotas žymėjimas ir vidinių kišenių spalvos turi 
sutapti. Šiuo metu sąnario sutvirtinimų negalima kišti į spalvotas vidines 
kišenes (2 pav.). 

•	� Dabar užsekite šonines ortezo kišenes. 

Ortezo uždėjimas pirmą kartą
•	� Atsekite visus dirželius ir atitraukite užtrauktuką. Prisekite dirželių galus 

užlenkdami.
•	� Suimkite SofTec Genu abiem rankomis už viršutinio galutinio krašto (už 

etiketės), kad matytųsi užtrauktukas (3 pav.).
•	� Maukitės SofTec Genu ant kulkšnies, kol galinis kraštas bus virš kulkšnies.
•	� Pasukite SofTec Genu 180° (pusę apsukimo) aplink kojos ašį (4 pav.).
•	� Užtrauktuką paprasta užtraukti patraukiant priekinę apatinę SofTec Genu 

dalį užtrauktuko srityje atgal, kad persidengtų (6 pav.).
•	� Kiškite visus dirželius per plastikines kilpas ir laisvai prisekite. Įtempiama 

veržiant dirželius toliau nurodyta tvarka (7 pav.):
	 –	�toliau nuo kelio esantis blauzdos dirželis (1);
	 –	�arčiau kelio esantis šlaunies dirželis (2);
	 –	�toliau nuo kelio esantis šlaunies dirželis (3);
	 –	�arčiau kelio esantis blauzdos dirželis (4).
•	� Dabar patikrinkite, ar SofTec Genu tinkamai uždėtas. Jei šoninių sąnario 

sutvirtinimų srityje atsiranda nuospaudų, reikia vėl atlaisvinti sąnario 
sutvirtinimus (žr. pirmiau).

Individualaus sąnario sukimosi taško nustatymas
SofTec Genu sąnariai tiekiami bazinio nustatymo, 16 mm paslinkti atgal. Tai 
matoma, kai sulenkus sąnario sutvirtinimą 30° nustatomas vidurinės (trečios) 
įspaustos žymos lygiagretumas su proksimaline (viršutine) distalinio (apatinio) 
sąnario sutvirtinimo sritimi (8 pav.). Sąnariuose yra „išmanus“ techninis 
mechanizmas, leidžiantis nustatyti juos pagal individualų paciento sukimosi 
tašką. Individualus kelio sąnario sukimosi taškas veikia, kaip nurodyta toliau:
•	� Atsekite arti kelio sąnario esantį šlaunies dirželį, persekite galą ir atsekite 

apatinę ortezo kišenių sritį (9 pav.).
•	� Atlaisvinkite fiksavimo varžtus ant abiejų sąnario sutvirtinimų ir išsukite.
•	� Spauskite varžtus ir stumkite juos kelio girnelės kryptimi iki galo (10 pav.). 

Vėl priveržkite abu fiksavimo varžtus. Užtikrinkite, kad atidarius fiksatorių 
vis tiek užtikrinta bazinė padėtis su 16 mm poslinkiu atgal. Tai matoma pagal 
metalinių kaiščių padėtį laikiklyje (11 ir 12 pav.).

•	� Užsekite arčiau kelio esantį šlaunies dirželį (laisvai). Užtenka maždaug 
15 judesių nuo 10° iki 45°, kad SofTec Genu sąnariai būtų nustatyti pagal 
individualią paciento kelio ašį. Atlikus operaciją užtenka paprastai judinti 
koją be apkrovos. Pacientui daugiau judant, sąnarys turi būti nustatomas su 
apkrova einant.

•	� Atsekite arti sąnario esantį šlaunies dirželį, persekite galą ir atsekite apatinę 
ortezo kišenių sritį (13 pav.).

•	� Atlaisvinkite fiksavimo varžtus ir vėl stumkite juos pakinklio kryptimi, kol 
užsifiksuos (14 pav.). Jei iškart neužsifiksuoja, šiek tiek pasukite sąnario 
mechanizmą (maks. 5 °) (15 pav.).

•	� Vėl priveržkite abu fiksavimo varžtus. Dabar individuali paciento kelio 
sąnario sukimosi ašis rasta ir užfiksuota.

•	� Dabar taip pat atsekite toliau nuo sąnario esantį šlaunies dirželį ir šonines 
sąnario kišenes.

•	� Kiškite viršutinę sąnario sutvirtinimų dalį į spalvotas vidines kišenes 
(16 pav.).

•	� Užsekite abi šonines ortezo kišenes ir šlaunies dirželius.
•	� Įtempiama veržiant dirželius toliau nurodyta tvarka (17 pav.):
	 – arčiau kelio esantis šlaunies dirželis (1);
	 – toliau nuo kelio esantis šlaunies dirželis (2).

	 Atsargiai
Reikia pritaikyti pagal individualią kelio sąnario sukimosi ašį, jei gydant 
pasikeitė paciento kojos apimtis, pvz., padidėjus raumenims po fizioterapinių 
pratimų. Tada pakartokite anksčiau aprašytą veiksmą nuo punkto „Sąnario 
sutvirtinimų užveržimas“.

ジョイントバーをフィットさせるには
•	 両側の上腿ストラップを開きます。ストラップをプラスチックループから引き出
します。ストラップの両端を反転してベルクロクロージャーでしっかり止めま
す。横のポケットはベルクロクロージャーの部分全体を横へ引くと開きます 	
(図1)。
•	 ジョイントバーが膝関節の内側と外側ともにぴたりと形状が合うことを確認
し、必要なら調整してバーをさらに締め付けます。

注意
ジョイントバーを締め付けるときに破損しないようによく注意してください。損傷
から保護するため、丸形カバーメタルを、必要なら保護具を付けて守るようにお
勧めします。ジョイントバーが体型に適合するように、ヒンジ調節具のローレット
ねじ(図10)を緩めてください。このとき止める補助具（固定補助具）がガイドから
上へ飛び出ないように注意してください。関節に近接させては絶対締め付けな
いようにしてください。ジョイントバーは、腓骨頭の高さで圧力が掛からず、腓骨
の神経が刺激されないように締めてください。

•	 �ジョイントバーを対応する装具ポケットに再び入れます。膝の内側と外側のジ
ョイントバーは色別になっているのでわかりやすいです。ジョイントバーの色付
きマークと内側ポケットの色が同じでなければなりません。ジョイントバーはこ
のとき、色のある内側ポケットの中に入れないでください(図2)。 
•	 �次に横の装具ポケットを閉じます。 

装具を初めて装着するとき
•	 �すべてのストラップとジッパーを開きます。ストラップの両端を反転してベルク
ロクロージャーでしっかり止めます。
•	 �SofTec Genuの上端エッジ（ラベルの方）をジッパーが見えるように掴みます	
(図3)。
•	 �SofTec Genuを下端の接続エッジが踵の上半分に掛かるまで、踝の上へ引きま
す。
•	 �SofTec Genuを脚の軸の周りに180°（半回転）回します(図4)。
•	 �SofTec Genuを膝蓋骨がパッド上で中心が合うまで脚部へ引きます (図5)。
•	 �SofTec Genuの前下部分をジッパーの部分で後ろへ重なり合うまで引くと、ジ
ッパーを容易に閉じることができます(図6)。
•	 �すべてのストラップをプラスチックループに通し、このループを緩めにベルクロ
で止めます。ストラップを次の順序で締め付けると丁度良く張力が掛かります	
(図7):

	 – �膝関節から遠位側の下腿ストラップ(1)
	 – �膝関節から近位側の上腿ストラップ(2)
	 – �膝関節から遠位側の上腿ストラップ(3)
	 – �膝関節から近位側の下腿ストラップ(4)
•	 �次にSofTec Genuが正しくセットされたことを確認してください。ジョイントバー
をフィットさせ直すのが必要なら（前記参照）ジョイントバー横の圧力が掛かる
位置を見極めてください。

患者別の関節の回転中心調節
SofTec Genuのヒンジは戻りシフトの初期設定が16 mmで納入されます。これは
ジョイントバーを30°傾けたときに中央の（第三の）打抜き加工マークが遠位側	
（下）ジョイントバーの近位側（上）領域と平行に調整されているときに見えます	
(図8)。ヒンジのインテリジェントな技術的メカニズムで患者別の膝関節回転
中心に調節することができます。患者別膝関節回転中心は以下のように適合
します。
•	 �膝関節に近い上腿ストラップを開き、端を返してベルクロに止め、装具ポケッ
ト(図 9)の下領域も開きます。
•	 �両側ジョイントバーの固定ネジを緩め、ストップまで緩めます。
•	 �ネジを押して、膝蓋骨の方向へストップまで押し付けます(図10)。両側の固定
ネジを再び締めます。初期設定16 mmの戻りシフトが固定を開いた後も保持
されていることを確認してください。この寸法が保持されていることは格納部
にあるメタルピンの位置決めによって見えます(図11、12)。

•	 �膝関節に近い上腿ストラップを（緩めに）閉じます。10°と45°の間で約15回動
かせばSofTec Genuのヒンジが患者別膝回転軸に調整できるはずです。術後
は脚部に負荷を掛けずに軽く搖動するだけにしてください。患者の動作が増
加するに伴い、負荷を掛けた状態でのヒンジ調節を行います。

•	 �膝関節に近い上腿ストラップを開き、端を返してベルクロに止め、装具ポケッ
ト(図 13)の下領域も開きます。
•	 �固定ネジを緩め、嵌るまで膝裏のくぼみ部方向へ押します(図14)。すぐに嵌ら
なければ、ヒンジメカニズムを若干(最大5°)回してください(図15)。

•	 �両方の固定ネジを再び締め付けます。以上で患者別膝関節の回転軸が特定
され、固定されました。
•	 �次に関節から遠位側上腿ストラップと横のヒンジポケットも開きます。
•	 �ジョイントバーの上半分を色の付いたポケットの下へ押します(図16)。
•	 �両方の横装具ポケットと上腿ストラップを締めます。
•	 �ストラップを次の順序で締め付けると丁度良く張力が掛かります(図17):
	 – 膝関節から近位側の上腿ストラップ(1)
	 – 膝関節から遠位側の上腿ストラップ(2)

注意
処置の過程で患者の脚部の周囲長さが変化した場合(物理療法（膝運動治療）
で筋力増強トレーニングなどによる)、患者別膝関節の回転軸に調整してくださ
い。次に「ジョイントバーをフィットさせるには」の項目以降上記に説明された手
順を繰り返し行ってください。

ja 日本語

この取扱説明書は www.bauerfeind.com/downloads  
からもダウンロードしてご利用になれます。

お客様へ
Bauerfeindの製品を信頼していただきありがとうございます。この使用説明書 に
はSofTec Genuについて重要な情報が記載されています。使用説明書を熟読さ
れ、ご質問がある場合は、弊社のテクニカルサービスまたは弊社と契約している
最寄りの技術コンサルタントにお問い合わせください。

指定用途
SofTec Genuは治療中に膝を固定し、リハビリ中に併用することによって関連す
る筋肉を訓練するために補助的役割を果たします。

適応症例
•	 前または後十字靱帯の損傷
	 – 保存的処置
	 – 術前および時間的に遅延させる術後のケア
	 – 長期間のリハビリテーション
	 – スポーツセラピー
	 – 慢性機能不全
•	 重度または複雑な不安定性（外傷性、萎縮性：「不幸の三徴候」など） 
•	 側副靱帯損傷の際の保存的、機能的治療  
•	 「不安定な膝関節」の処置
	 – 重度膝関節症
	 – リューマチ性関節炎 
	 – PCP 
	 – 内部プロテーゼ 
	 – 反張膝
•	 膝関節の動作範囲制限（半月板縫合や半月板インプラント後など）

使用に伴うリスク
重要な注意事項

•	 �SofTec Genuは処方によって使用できる製品であり、医師の指示の下で装着す
る必要があります。SofTec Genuはこの使用説明書の規定に従い、規定された
適用範囲でのみ着用しなければなりません。
•	 �術後にSofTec Genuで処置する前に、手術の傷が不要な創傷や合併症が発生
する余地がないほど回復していることが前提です。また、腫れがかなり治まっ
た状態（術後5～8日経過）であることも前提です。
•	 �異常な変化が認められたら、弊社のテクニカルサービスにご連絡ください。
•	 �例えば、弾性ストッキングなど、他の製品と併用されるときは、事前に治療を担
当医にご相談ください。
•	 �長期の安静期間中にはストラップを緩め、狭窄を防止してください。
•	 �スポーツ用処置の場合、ジョイントバーの動く範囲が制約されていてはなりま
せん。脚の関節の異常な伸びを防止するため、伸びが0°に制限されていること
のみ必要です。
•	 �体が当たり合うスポーツでは負傷のリスクがより高くなっています。Bauerfeind
はSofTec Genuが負傷を防止することは保証致しておりません。
•	 �患者が専門技術者の助けを借りずに正しく取り付け、取り外しができるよう確
実にしてください。
•	 �油脂や酸を含む液剤、軟こう、ローションと製品が接触しないようにしてくださ
い。
•	 全身に関わる副作用は現在までのところ発生したことがありません。本製品
を適切に装着 / 使用していることが前提になっています。バンドや矯正器など
の外部から身体に装着する補助装具はすべて1きつく当てすぎると局部の圧迫
症状や、稀には、血行や神経に障害をきたすことがあります。

 �

天然ゴムラテックス （ジエン共重合体繊維）を含有しています。過敏症の方
は、皮膚に炎症が起こることがあります。アレルギー反応に気づいたときは、
この矯正装具を外してください。

禁忌症例
疾病とみなしうる過敏症例は、現在のところ報告されておりません。異常の発
生や症状の悪化を防ぐため、以下の場合は本製品を使用する前に医師に相談
してください。
1.	特に炎症を中心とした処置後部位の皮膚病 / 皮膚損傷。同様に、腫れ、発赤、
発熱を伴った隆起瘢痕となることもあります。
2.	静脈瘤
3.	糖尿病(Diabetes mellitus)などによる脚部 / 足の感覚障害や血行障害
4.	リンパ排液障害（補助具を当てた部位から離れて軟部組織に不明瞭な腫れが
ある場合も含みます）。

使用上の注意
サイズの選択
パッケージ裏側に記載の内容に応じた正しくサイズを求めてください。

組み立て・取り付け方法
初めての装着方法 



40 41

動作制限の調整
SofTec Genuのヒンジは屈曲と伸長について10°の段階別に制限することがで
きます。
•	 �両方の上腿ストラップを開き、両端を返してベルクロに止めます。膝関節外側
の装具ポケットがヒンジメカニズムまで開きます(図18)。
•	 �膝外側のヒンジカバーを取り外します。
•	 �打抜き加工のマークが遠位側（下）ジョイントバーの上部と平行になるまで下
腿を曲げます(30°傾斜)(図19)。

•	 �ヒンジ中央周辺の格納部にグリップリグが付いた二本のメタルピンがありま
す。これらのピンを引き抜いてください。
•	 �矢印の向きが一致するまで、目盛の付いたディスクを回します(図20)。屈曲と
伸長の角度を選び、メタルピンを穴の開いた部品の対応する穴に差し込みま
す。穴は10°ずつシフトしています。
•	 �メタルピンが穴に刺さった状態が維持されるため、ヒンジカバーを再び被せて
ください。
•	 �次に膝内側の装具ポケットを開きます。
•	 �ヒンジカバーを取り外します。
•	 �メタルピンをグリップリングから取り外します。
•	 �膝の曲げ伸ばしをそれぞれのストップまで行います。ピンを対応する穴に差し
込みます。重要!曲げ伸ばしの限界位置は膝の内側と外側で一致しなければ
なりません。

•	 �カバーキャップを再び被せ、装具ポケットと上腿ストラップを閉じます。
•	 �ストラップを次の順序で締め付けると丁度良く張力が掛かります(図21):
	 – 膝関節から近位側の上腿ストラップ(1)
	 – 膝関節から遠位側の上腿ストラップ(2)

洗浄上の注意
	� 注意：装具を直接熱に暴露しないでください 
（ヒーター、直射日光など）!

SofTec Genuはデリケート用洗剤を使用して20～30 °Cで別個に手洗いしてく
ださい。
本製品は統合品質管理システムで検査済みです。それでも問題が発生したら、最
寄りの専門店にご相談ください。 
•	 �汗をかくような操作後には、ヒンジレールを取り外し、これを湿した布で拭き
取り、個別に乾かすようお勧めします。

再使用に関するご注意 
SofTec Genuは患者の一回限り処置用に製造されています。

保証
この製品をお買い求めの国の法規を適用します。関連する範囲では、国別保証
規則が販売店と購入者に適用されます。保証適用のケースが推測される場合
は、製品をお買い上げいただいた販売店にまず直接お問い合わせください。
独断で製品を変更することはできません。特に専門技術者が個人別に適合した
場合に該当します。使用上の注意とお手入れの注意に従ってください。これらの
注意は弊社の長年の経験に基づいており、医療的効果を持つ製品の機能を長期
間確実にします。最適に機能する補助装具のみお役に立ちます。さらに注意事項
を怠った場合は保証が失効します。

廃棄
この製品は家庭ごみと一緒に問題無く廃棄しても構いません。
規則に従ったパッケージのリサイクル用回収制度があるかについては、製品をお
買い求めの販売店にきいてください。

情報バージョン：2017-08

1 � 矯正装具 = 整形外科の補助器具であって、四肢または胴部に対して、姿勢を安定させる
こと、負担を軽減すること、固定すること、案内すること、補正することのいずれか1つ以上
を目的とするものを指します。

arعربي

www.bauerfeind.com/downloads :إرشادات الاستعمال هذه متوفرة أيضًا للتحميل عبر

2017-08 



42


